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SOLO-PHONE Mod. SA-1 

L’ascolto privato della musica pre¬ 
ferita, senza disturbare chi non de¬ 
sidera ascoltare, e senza essere di¬ 
sturbati dal rumore ambientale, per 
giunta in stereofonia, è quanto di 
più utile si possa mettere a dispo¬ 
sizione dell’appas'sionato di musica 
riprodotta. La possibilità di ascolto 
con due coppie di cuffie permette 
l'uso deli’apparecchio ?. due persone 
contemporaneamente. E’ prevista la 
possibilità di collegamento — con 
opportuna equalizzazione — a qual¬ 


siasi sorgente di segnale: disco, na¬ 
stro, radio, ecc. É l’ideale per l’instal- 
làzió'ne in qualsiasi ambiente, scuo¬ 
ia, collegio, studio o clinica. Partico¬ 
larmente utile per i deboli di udito, 
grazie alla indiscussa fedeltà di ri¬ 
produzione, ed alla potenza regola¬ 
bile a qualsiasi livello. 

CARATTERISTICHE • Impedenza di ingresso: 
Fono - 47 k'\ Sintonizzatore - 250 kQ. • Im¬ 
pedenza di uscita: adatta all’applicazione ai 
cuffie di impedenza pari a 4 ohm o maggiore. 
• Separazione tra i canali: minimo 40 dB tra 
50 e 20.000 Hz. • Distorsione armonica totale: 
interiore all’1%. • Alimentazione: C.A. 50 Hz, 
220 V. • Rifinitura: in noce satinato. • Dimen¬ 
sioni: era 30 x 90 x 10 circa. • Peso: kg 1,134. 
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“VARIAC,,* 

VARIATORI DI TENSIONE ALTERNATA 

(LICENZA GENERAL RADIO Co.) 


Variazione continua dei 
rapporto di trasformazione 


Robusti, pratici, di grande 
versatilità d’impiego 


Di grande utilità in laboratori 
elettrici e radiolettrici, 
sale prova, banchi taratura, 
quadri, ecc. 


Potenze: 200-300-600 VA 
1,1-2-4-4,5 7-kVA 



VARIATORE 
Di TENSIONE 


Qualunque tensione da zero 
ad oltre la tensione di linea 


Fornibili nei modelli 
aperti, portatili 


Facile e continua regolazione 
della tensione 


Peso e dimensioni ridotte 


Variatore « VARIAC® » modello portatile 


“VARIAC, ® NON E’ «NOME COMUNE» 


E’ UN MARCHIO DI FABBRICA REGISTRATO 
“VARIAC „® IL MARCHIO DEI VARIATORI DI 

TENSIONE PIU’ FAMOSI NEL MONDO 

“VARIAC, ® NON E’ UN NOME GENERICO! PERCIÒ’ 

NON TUTTI I VARIATORI DI TENSIONE 
SONO «VARIAC®» 


LISTINI DETTAGLIATI A RICHIESTA 
























































PIONEER 




PIONEER 

la più vasta gamma stereo hi-fi nel mondo 

Agenti distributori esclusivi per l'Italia: 

Prodei Alta Fedeltà 

via Plezzo, 16 Milano tei. 29.86.18 


dott. ing. Alessandro Banfi 


Libro bianco dell’ANIE 


Nei 1967 

la Televisione a colori: 


NO IN ITALIA! 

SI NEL RESTO D’EUROPA! 


Il Gruppo 15° 

Costruttori Radio e Televisione 
dell'ANIE 

(Associazione Nazionale 

Industrie Elettrotecniche ed Elettroniche) 

■ il quale rappresenta 
il 987. dei fabbricanti 
di televisori in Italia 

precisa 

che non sono qui esposti ricevitori 
televisivi a colori 

perché le Autorità competenti non hanno 

dato veste ufficiale 

alle indispensabili decisioni. 

Questa carenza 

ostacola il progresso tecnico 

e metterà 

in gravi difficoltà il lavoro italiano 
del settore. 


I visitatori del Padiglione della Radio-TV, alla Fiera di Milano teste chiu¬ 
sasi, hanno potuto prendere visione di un manifesto, esposto negli stands 
delle Ditte associate all’ANIE, di carattere polemico sulla situazione delFin- 
dustria italiana nei riguardi della TV a colori, il cui testo viene qui ripro¬ 
dotto integralmente. 

Tale polemica trae origine dalle note decisioni governative prese in sede 
parlamentare, di rinviare il servizio della televisione a colori ad oltre il 1970. 
Contro tali decisioni si sono espressi gli industriali del settore radioelettro¬ 
nico, tramite la loro Associazione ANIE, il cui Presidente ingegnere Baggiani 
ha convocato una conferenza stampa il 20 aprile ultimo, per illustrare le 
dannose conseguenze che deriverebbero da un rinvio del servizio di TV 
a colori al di là dei limiti del Piano quinquennale. 

Nel corso di tale incontro con la stampa, il Presidente dell’ANIE ha annun¬ 
ciato la pubblicazione di un «Libro Bianco» dal titolo: «Televisione a 
colori: conoscere per giudicare e deliberare», avente lo scopo di rettificare 
e ridimensionare un cumulo di informazioni infondate e di previsioni inat¬ 
tendibili esponendo il problema all’opinione pubblica, in modo obiettivo e 
corretto, per un esame ponderato della questione stessa. 

La TV a colori rappresenterà per l’Italia una spesa iniziale non superiore 
all’uno per mille del totale dei consumi privati annualmente previsti e non 
inciderà quindi apprezzabilmente sulle risorse disponibili e tanto meno su¬ 
gli investimenti infrastrutturali. E confutando gli argomenti emersi in sede 
di discussione parlamentare, l’ing. Baggiani ha sostenuto che si è molto 
lontani dai duemila miliardi previsti in quattro anni di tempo : al massimo 
in cinque anni si potranno collocare 500.000 televisori con una spesa di 250 
miliardi di lire. 

II rinvio del servizio di TV a colori al 1970-71 condannerebbe all’arretra¬ 
tezza l’industria nazionale rispetto a quella degli altri Paesi europei, ed il 
mercato italiano ne soffrirebbe pesantemente. 

Pur essendo sostanzialmente concordi con le affermazioni dell’ANIE, rite¬ 
niamo però, per dare al lettore un quadro più completo possibile della 
vessata questione, esporre le dichiarazioni espresse successivamente in argo¬ 
mento, dall’onorevole Orlandi presidente della Commissione bilancio alla 
Camera. 

Tre sono le ragioni addotte dalFOn. Orlandi a sostegno della dilazione della 
TV a colori. 

Anzitutto il Piano quinquennale 1966-70 prevede una serie di investimenti 
prioritari tra i quali non è, nè può essere compresa la TV a colori. 

Secondo l’on. Orlandi il Piano fallirebbe non solo se le quote private di 
investimento diminuissero, ma anche se i consumi privati si ripartissero in 
modo diverso da quello previsto. 

Secondo noi, però, pur riconoscendo validi tali concetti, l’incidenza del mer¬ 
cato della TV a colori sarebbe molto esiguo e quasi trascurabile nel quadro 
generale dell’economia nazionale : basti pensare, a titolo d’esempio, che 
la Francia inizierà la TV a colori nel prossimo autunno, prevedendo nel 
primo anno d’esercizio una produzione di soli 50.000 televisori. 

(segue a pag. 218) 
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dott. ing. A. Turrini 


Il tubo a raggi catodici a doppia traccia 

E13 -13 Telefunken 


Sempre più stringenti e più difficili necessità da soddisfare hanno 
portato , anche nelFanno 1966 (sebbene tubi oscillografici a due 
proiettori elettronici siano stati già fabbricati da oltre 30 anni), 
a nuove fabbricazioni in questo campo. Il presente articolo de¬ 
scrive un simile tubo nelle sue parti fondamentali per infor¬ 
mare dettagliatamente il tecnico progettista sulle sue prestazio¬ 
ni e per dare alFutente tutte le informazioni necessarie. 


(*) Elektronik, agosto 1966. pag. 253. 


Per la rappresentazione contempora¬ 
nea di due forme d’onda, si possono 
sfruttare le seguenti tre soluzioni (v. 
[ 1 ]): 

a) oscillografo a una sola traccia unita¬ 
mente ad un commutatore elettronico; 

b ) oscillografo a traccia sfalsata; 

c) oscillografo a doppia traccia con 
proiettori elettronici separati. 

Il sistema di commutazione ha qualche 
inconveniente; poiché i due oscillogram¬ 
mi vengono descritti alternativamente 
nella loro integrità, o alternativamente 
punto per punto, per l’eccitazione del 
fosforo si dispone solo della metà tem¬ 
po, per cui la luminosità degli oscillo¬ 
grammi è più bassa. Con segnali di 
frequenza molto diversa può anche ri¬ 
sultare molto disturbante il fatto che 
vi sia a disposizione solo una frequenza 
dell’asse dei tempi per la deviazione 
orizzontale di entrambe le forme d’on¬ 
da. Infine, non è possibile rappresen¬ 
tare contemporaneamente due curve, 
per mezzo del commutatore elettronico. 
Anche l’uso di un oscillografo a trac¬ 
cia suddivisa (v. [1 ]) presenta inconve¬ 
nienti: a motivo dello spezzamento del¬ 
la traccia del pennello elettronico, la 
luminosità della figura è di nuovo la 
metà, poiché essa è direttamente pro¬ 
porzionale alla corrente del fascio. Se 
si aumenta, per compensazione, la den¬ 
sità di corrente del fascetto elettronico, 
si aumenta il carico del catodo e si 
abbrevia la vita del tubo. Poiché per 
l’asse dei tempi vi è una sola coppia 
di placchette deviatrici, i due segnali 
possono essere rappresentati solo con 
la stessa frequenza di deviazione; ciò 
diviene, come si è già detto, molto 
noioso, quando si debbano rappresen¬ 
tare simultaneamente due segnali di 
frequenze molto diverse. La coppia di 
placche comune ha per contro, rispetto 
al tubo a doppia traccia con due proiet¬ 
tori elettronici separati, il pregio che 
non può verificarsi alcuno spostamento 
dell’asse nella direzione X (orizzontale). 


Rispetto al commutatore elettronico, il 
tubo a traccia suddivisa ha il vantag¬ 
gio di essere meno costoso, poiché si 
possono risparmiare i componenti oc¬ 
correnti per la commutazione. 

Vi è un certo inconveniente con en¬ 
trambi i dispositivi sopra ricordati, e 
cioè che il pennello elettronico viene 
generato in un unico proiettore. In que¬ 
sto caso evidentemente, la regolazione 
della luminosità può essere effettuata 
con l’unica griglia controllo e i due 
oscillogrammi possono essere focaliz¬ 
zati o regolati in brillantezza separa¬ 
tamente, solo con circuiti molto elabo¬ 
rati e costosi; la loro differenziazione è 
così resa più difficile. 

I su menzionati inconvenienti possono 
essere evitati con l’impiego di un tubo 
catodico a doppia traccia con proiet¬ 
tori elettronici separati. L’apparecchio 
diviene però, a motivo della costosa 
alimentazione e degli amplificatori X e 
Y completamente separati, alquanto 
più caro; la velocità limite di illumina¬ 
zione dello schermo è invece assai mag¬ 
giore, poiché non si ha alcuna perdita 
di luminosità per commutazioni o sud- 
divisione della traccia. Con l’impiego di 
generatori di deviazione separati si pos¬ 
sono rappresentare e confrontare fra 
loro due fenomeni con una conveniente 
base tempi per ciascuno. Si deve però 
notare l’inconveniente che si può veri¬ 
ficare uno spostamento fino al 0 fra gli 
assi X dei due proiettori elettronici. 
Dall’uso pratico finora fatto, risulta che 
l’uso di tubi catodici a doppia traccia 
è molto vantaggioso. La telefunken ha 
perciò elaborato un nuovo tubo a raggi 
catodici a due pennelli elettronici e gli 
ha dato il nome E13-13 (flg. 1), del 
quale si tratta qui nel seguito. 

1. - COSTITUZIONE E PRO¬ 
PRIETÀ 

Per soddisfare le contraddittorie esigen¬ 
ze di breve lunghezza del tubo e di 
bassi coefficienti di deviazione, nel mo- 
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Fi g Q oscillógrafico a doppia traccia Fig. 2 - La struttura interna del tubo E13-13 

E13-13 (Telefunken). permette di rilevare l’inclinazione degli assi dei 

proiettori elettronici verso il centro dello scher¬ 
mo e ij montaggio sopra una robusta base me¬ 
tallica. 


do migliore possibile, si è addivenuti, placche D 3 D 4 e D 1 D i permette di rag- 
per l’E13-13, ad un compromesso: il giungere una quantità di possibilità di 
tubo ha la lunghezza di 419 min e il applicazioni: nei moderni strumenti è 
coefficiente di deviazione di 11 V/cm in desiderabile costituire gli amplificatori 
cifra tonda in entrambe le direzioni di come pannelli a innesto; si può allora 
deviazione. Questo valore è esuberante per es. sostituire il gruppo di devia- 
per oscillografi di media larghezza di zione di un canale con l’amplificatore 
banda (fino a circa 15 MHz). verticale dell’altro canale e sfruttare 

Per ottenere la luminosità necessaria l’oscillografo come tracciatore di curve 
per tale oscillografo, occorre una ten- caratteristiche. Per la costruzione dello 
sione di accelerazione totale di circa 4 strumento torna pure vantaggioso che 
kV. Con l’introduzione dell’elettrodo a il coefficiente di deflessione del tubo sia 
spirale di postaccelerazione si è potuto uguale nei due sensi, perchè in tal caso 
adottare un rapporto di postaccelera- si può adottare lo stesso criterio per gli 
t7„, amplificatori di deviazione X e Y. 

zione _ 4. Con ciò la velocita del Nell’eccitazione dello schermo fluore- 

S2ffi el dT iC0 nel ’ cai T delle 

placchette di deviazione e piccola e con della luce venga reirradiata internamen- 

essa e piccola anche la tensione occor- te al tubo e perciò non partecipi all’illu- 
nte per la deviazione del raggio. minazione dello schermo. Per ridurre 

Coi vecchi tubi, che non sono ancora questa perdita di luminosità, il fosforo 
equipaggiati con un elettrodo di post- viene rivestito posteriormente con una 
accelerazione a spirale, ma che sono lamina metallica, come nei cinescopi 
provvisti di un elettrodo di postaccele- per TV. Questa metallizzazione funge 

U da specchio e riflette all’esterno una 

razione circolare, il rapporto —- non parte della luce altrimenti incidente 

« verso l’interno. La metallizzazione del- 

deve superare il valore 2, poiché altri- PE13-13 è stata fatta in modo da 
menti la qualità dell’immagine non è avere un guadagno di luminosità da 
più sufficiente a soddisfare le esigenze 3,5 kV in poi per la tensione di accele- 
relative. Il principale vantaggio del- razione. Con la metallizzazione si evi- 
l’alto rapporto di accelerazione è rile- tano inoltre cariche dello schermo. 

ELM3 ^ DCM13 \ 4 C °ra 1011 ^ 0 tl j bi La conl! ° rm azione degli assi dei proiet- 
beha ? ’ raCCOltl nClla ta ~ tori è determinata dallo scopo di utiliz- 

. . zazione del tubo. Se occorre nel senso 

Dai due fattori coefficiente di devia- della misura solo una piccola deviazio- 
zione e luminosità si determina la lai- ne e se le figure sullo schermo non de- 
ghezza di banda dell’apparecchio. La vono sovrapporsi, o lo devono solo per 
luminosità è tanto più grande, quanto pochi centimetri, allora gli equipaggi 
più alta è la tensione di accelerazione e possono essere concentrati nel quarto 
quanto maggiore è la densità di corrente superiore o inferiore dello schermo. La 
dei fascio. La tensione di accelerazione distanza lateralmente al catodo degli 
non può però essere scelta alta a pia- equipaggi, allo zoccolo del tubo è pie- 
cere, perché altrimenti i coefficienti di colissima, di modo che il diametro del 
deviazione diventano troppo grandi. Le collo del tubo può essere tenuto piccolo 
densità di corrente del raggio vengono Un confronto diretto di due segnali con 
stabilite dai limiti massimi ammissibili questa disposizione è possibile solo con- 

Tl\ C a t7n°pw el -i Cat0 m 0 ' t , r „ . dizionatamente, poiché gli oscillogram- 

. iatto che 11 coefficiente di deflessione mi possono essere portati a ricoprimen- 
sia uguale per entrambe le coppie di to solo in un ristretto campo di circa 
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2 cm. Disponendo parallelamente i 
proiettori si può aumentare la sovrap¬ 
posizione e l’ampiezza di deviazione in 
direzione Y. 

La piena deviazione e la completa so¬ 
vrapposizione si possono ottenere, an¬ 
che con proiettori disposti parallela- 
mente, solo a costo dei coefficienti di 
deviazione e della qualità della figura 
sullo schermo. Se si deve descrivere 
completamente lo schermo con ciascu¬ 
no dei due proiettori, generalmente si 
adotta una disposizione dei proiettori 
secondo la fig. 2. I proiettori dell’E13-13 
sono reciprocamente disposti in modo 
che nel caso ideale i puntini luminosi 
(spot) non deviati si trovino al centro 
geometrico dello schermo. L’inclinazio¬ 
ne in direzione dello schermo dei proiet¬ 
tori rende possibile la riduzione del¬ 
l’errore di deviazione al massimo grado, 
nei tubi a due pennelli con piena devia¬ 
zione in entrambi i sensi. 

Per ciò che riguarda il fissaggio mecca¬ 
nico, nei tubi oscillografìci generalmen¬ 
te si fissa il proiettore per mezzo di 
molle laterali internamente all’ampolla. 
L’attrito che così sorge fra le molle e 
la parete di vetro impedisce contempo¬ 
raneamente uno scorrimento dell’equi¬ 
paggio in senso assiale. Coi tubi a dop¬ 
pia traccia, che sono previsti per im¬ 
pianti mobili, questa tecnica di fissag¬ 
gio rron è più adeguata, a motivo del 
maggior peso. 

Per l’E13-13 è stata perciò adottata una 
nuova tecnica per tubi oscillografìci: 
invece del comune zoccolo di vetro, si 
usa uno zoccolo metallico (fìg. 2), al 
quale viene assicurato ulteriormente il 
proiettore. Il coefficiente di dilatazione 
del metallo viene adattato a quello del 
vetro in modo che, anche con le mag¬ 
giori variazioni di temperatura, non 
possano verificarsi tensioni pericolose 
nelle regioni saldate. 

2. - PROPRIETÀ DELLA DEVIA¬ 
ZIONE 

2.1 - Sfocamento della deviazione. 

Nei tubi oscillografìci il pennello elet¬ 
tronico ha la forma di un’ogiva più o 
meno sottile, la cui punta, nella condi¬ 
zione di focalizzazione, si trova nel 
piano dello schermo fluorescente. Il fa¬ 
scette, anche nella zona delle placchet- 
te deviatrici, è ancora relativamente 
grosso. Il suo diametro è circa uguale a 
quello del diaframma anodico e cioè, 
nei tuinbi oderni, circa uguale alla di¬ 
stanza laterale delle placchette dal ca¬ 
todo. Con la deviazione del pennello, 
gli elettroni vengono deviati fortemen¬ 
te in modo diverso, ciascuno secondo la 


loro posizione nella sezione trasversale 
del fascio, il che conduce ad uno sfo¬ 
camento del puntino luminoso. La flg. 
3 indica in forma semplificata la for¬ 
mazione di questa distorsione quando 
le placche di deviazione sono parallele: 
se si applica alle placchette una tensio¬ 
ne U v , si forma un campo elettrico di 

intensità E — - ^ dove riè la di¬ 

ri 


stanza fra le placche. Gli elettroni ven¬ 
gono deviati nella direzione delle linee 
di forza. Il loro percorso segue perciò, 
entro alla zona delle placche, una para¬ 
bola, che è definita dalla relazione: 


y 


e E 

- z 2 

2 m v 2 


( 1 ) 


dove e è la carica dell’elettrone e v è 
la velocità degli elettroni. Per la velo¬ 
cità degli elettroni vale inoltre la rela¬ 
zione: 

e Ujj — %m v 2 (2), da cui 

a 2 = M/» 

m 


(U B — tensione di accelerazione). 

Per gli elettroni fluenti lungo la piastra 
positiva D 4> si ha: 


U B ss U a + 


V,. 
2 ’ 


per quelli vicino alla piastra negativa 
D 3 , si ha: 


U B ss U 


2 ’ 


per cui per gli elettroni nelle adiacenze 
della piastra positiva, vale l’espressione: 


y ss 


U„ 

E a + 2 


(3) 


e per gli elettroni fluenti vicino alla 
piastra negativa: 



La deviazione degli elettroni è anche 
dipendente dalla loro posizione nel fa¬ 
scette. Come si vede nella fìg. 3, la 
posizione del puntino luminoso focaliz¬ 
zato varia in direzione z con l’angolo 
di deviazione. Lo sfocamento che così 
sorge del raggio deviato, viene ancora 
essenzialmente aumentato, quando le 
placchette di deviazione vengono pilo¬ 
tate asimmetricamente rispetto alla 
tensione anodica. Fintanto che il tubo 
non era costituito appositamente per 
la deviazione asimmetrica, si doveva, 
nell’interesse della qualità dell’imma¬ 


Tabella 1 - Confronto dei tubi DGM 13-14 
ed E13-13. 



Lunghezza totale 

u a2 

u al 

D 3 I> 4 

D 1 D i 


mm 

kV 

kV 

V/cm 

V/cm 

DGM13-14 

489 

4 

2 

23 

23 

E13-13 

419 

4 

1 

11 

11 



Fig. 3 - Determinazione dello sfocamento al 
contorno mediante spostamento del punto focale 
del pennello elettronico. 


gine, fare in modo che lo scostamento 
del potenziale medio delle placche dalla 
tensione anodica, non superasse l’I % 
della tensione anodica stessa. L’elimi¬ 
nazione completa dello sfocamento di 
deviazione nel tubo non è possibile. Lo 
sfocamento può essere diminuito facen¬ 
do più piccola la sezione retta del fa¬ 
scio elettronico. Lina minore sezione 
comporta però contemporaneamente 
una minor corrente del fascio e con ciò 
una perdita di luminosità. 

La riduzione della grandezza del pun¬ 
tino deviato è possibile secondo le re¬ 
lazioni (3) e (4), diminuendo la tensione 
di deviazione U„, mantenendo costante 
la tensione anodica. Ciò significa però 
una diminuzione dell’escursione della 
traccia, o, se si vuole mantenere co¬ 
stante l’escursione sullo schermo, un 
aumento della lunghezza del tubo. 

Con l’adozione della postaccelerazione, 
il pennello elettronico, dopo aver ab¬ 
bandonato le placchette dì deviazione, 
viene sottoposto al campo di una lente 
formata dalle tensioni di postaccelera¬ 
zione e di anodo. Questa lente agisce 
come un condensatore, per cui il fascio 
viene riportato sull’asse. A motivo del¬ 
l’errore d’apertura di questa lente, il 
puntino luminoso viene ulteriormente 
sfocato, di modo che la dimensione dello 
spot al bordo dello schermo aumenta 
più fortemente di quanto previsto dalle 
relazioni (3) e (4). 

A questi errori di deviazione di caratte¬ 
re fìsico, segue anche un errore pura¬ 
mente geometrico, il cosiddetto errore di 
tangenza. Si deduce da ciò la dipendenza 
dell’aumento del diametro del puntino 
in funzione della tangente dell’angolo 
di deviazione a (fìg. 4). Il seguente cal¬ 
colo, però indicherà che questo errore, 
che a motivo della sua evidenza è in 
generale ritenuto la causa prima dello 
sfocamento al contorno, è trascurabil¬ 
mente piccolo. 

Alla piena deviazione ( A 50 mm), il 
diametro del puntino luminoso vale 
ri 

x ~-(ri = diametro del fascio, 

CQS a 


22 87 / S 



Fig. 4 - Determinazione dello sfocamento al con¬ 
torno mediante l’errore di tangenzialità. Il seg¬ 
mento X tracciato sullo schermo è più lungo del 
diametro ti del fascio elettronico. 


cioè dello spot non deviato; a = angolo 
di deviazione). 

Nell’E13-13, l’angolo di deviazione a 
vale circa ± 10°, ossia cos a ^ 0,98; 

" llora w» * 

Il diametro del puntino sarebbe perciò, 
a motivo dell’errore di tangenza, circa 
il 2% più grande al bordo dello scher¬ 
mo che al centro dello schermo stesso. 
Poiché, però, il fascio viene spostato 
dall’azione concentrante della lente di 
postaccelerazione, e con ciò l’angolo di 
lavoro a risulta diminuito, l’errore di 
tangenza diviene praticamente trascu¬ 
rabile. 

Lo sfocamento di deviazione potrebbe 
essere eliminato solo adottando una leg¬ 
ge di variazione della tensione di foca¬ 
lizzazione, che fosse funzione di cia¬ 
scuna posizione del fascio elettronico, 
con ciò si potrebbe ottenere una niti¬ 
dezza quasi uniforme sull’intera super¬ 
fìcie dello schermo. Il costo di questo 
accorgimento tecnico sarebbe certa¬ 
mente molto grande, per cui finora tale 
correzione è stata fatta solo in casi spe¬ 
ciali. A motivo della quasi uguaglianza 
delle tensioni di deviazione per entram¬ 
be le coppie di placchette, nell’E13-13 
anche lo sfocamento di deflessione è cir¬ 
ca lo stesso in entrambe le direzioni. 
Con un’opportuna scelta della tensione 
di focalizzazione, la nitidezza può es¬ 
sere resa praticamente uniforme entro 
l’area dello schermo garantito per l’uti¬ 
lizzo (100 mm X 100 mm). La fìg. 5 
mostra la distribuzione della focalizza¬ 
zione per un reticolo di 100 X 100 linee. 

2.2 - Errore di escursione. 

Se si portano a ricoprimento i fasci dei 
due proiettori al centro dello schermo 
e se si applica alle placche di deviazione 
dei due equipaggi vicine al catodo la 
stessa tensione, di deflessione, i due pen¬ 
nelli elettronici vengono deviati dello 
stesso angolo a nella stessa direzione. 
Allo stesso angolo di deviazione non 
corrispondono tuttavia sullo schermo 
uguali segmenti y 3 . Si manifesta una 
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Fig. 5 - Distribuzione della focalizzazione del 
tubo a doppia traccia E13-13 nella formazione 
d| un reticolo di 100 x 100 linee. 


differenza Ay, = y n — y s% , che cresce 
con l’angolo di deviazione. La causa di 
questo errore sta nella distanza dei cen¬ 
tri di deviazione; quanto maggiore essa 
è, tanto più grande è lo scostamento 
delia lunghezza effettiva della traccia 
sullo schermo, dal valore nominale. 

I proiettori di un tubo a doppia trac¬ 
cia possono essere disposti in modo che 
l’errore di escursione si verifichi o nella 
direzione Y, o nella direzione X. Poi¬ 
ché nel senso X, in cui generalmente oc¬ 
corre una grande precisione della base 
dei tempi, l’inconveniente diventa par¬ 
ticolarmente disturbante, nell’E13-13 si 
è adottata la prima disposizione (quella 
per cui l’errore è in senso verticale Y). 
Ciò ha anche il pregio che si può cor¬ 
reggere la distorsione trapezia provo¬ 
cata dalla proiezione inclinata, me¬ 
diante una forma c una posizione op¬ 
portune delie placcliette vicine allo 
schermo. L’errore di escursione, che 
comunemente viene espresso in % dal 
rapporto fra la differenza Ay s e la media 
delle due deviazioni y sl e y s2 , per 
l’E13-13 vale circa il 3%, ossia: 


_ 

Vs(y, i + 


Questo valore è una grandezza carat¬ 
teristica per la valutazione del tubo. In 
pratica l’errore di escursione non ha 
un grande effetto. Le misure di con¬ 
fronto vengono effettuate normalmen¬ 
te con forme d'onda sullo schermo di 
alcuni cm di altezza. È perciò ingiusti¬ 
ficato portare i due fasci a ricopri¬ 
mento nel centro dello schermo e misu¬ 
rare l’errore di escursione al bordo dello 
schermo. Si portano piuttosto i pen¬ 
nelli elettronici a ricoprimento per una 
escursione di circa f 20 min (taratura 
a due punti). L’errore di escursione al 
centro e al bordo dello schermo, ora 
intercedente è solo la metà in valore, di 
quello del primo caso. Esso sta entro 
la tolleranza e il risultato delle misure 
può essere quasi niente falsato. 

Con gli oscillografi, la misura dell’er¬ 
rore di escursione viene eseguita come 
segue: si applica la stessa tensione ret¬ 
tangolare o sinoidale alle due entrate e 
si tarano per la stessa amplificazione. 
Si portano ora a ricoprimento le due 
forme d’onda sullo schermo, di uguale 
altezza (circa 4 cm). Se le si spostano 
verso l’alto, o verso il basso, al bordo 
dello schermo, l’errore di escursione 
vale: 


Ay s . 100 
0,5 (y sl + i/ s2 ) 


~ 1,5% 


Perciò si calcola la differenza Ay s con 



Con ima media aritmetica delle due 
deviazioni di 0,5 ( y sl + y s2 ) ^ 49 mm 
(escursione utile massima = 50 mm), 
si ricava il valore assoluto di Ay s : 


dy s ~ 


1,5 . 49 
imi 


£=; 0,75 mm 


( 8 ). 


Ciò significa che le creste dei due oscil¬ 
logrammi sono distanziati tra loro solo 
di circa una larghezza di linea, per cui 
la precisione delle misure non viene 
con ciò compromessa. 


2.3 - Intermodulazione dei fascetti 
elettronici. 

Per mantenere piccolo l’errore di de¬ 
viazione è opportuno (come già de¬ 
scritto), disporre i due proiettori in 
modo che la distanza dei centri di de¬ 
viazione sia la più piccola possibile. 
Con ciò non si può evitare un’interfe¬ 
renza fra i due sistemi elettronici. Se 
si devia il pennello elettronico di un 
proiettore per mezzo di una tensione 
applicata alle placchette prossime al 
catodo in direzione del secondo proiet¬ 
tore, il pennello può essere deviato con 
una tensione applicata alle placchette 
prossime allo schermo del secondo equi¬ 
paggio, in direzione X. Poiché questa 
deviazione in direzione X dipende dal¬ 
l’angolo di deviazione dell’altro equi¬ 
paggio in direzione Y, si verifica, oltre 
ad uno spostamento, anche una distor¬ 
sione dell’oscillogramma. Con un’appro¬ 
priata schermatura dei campi prodotti 
da questi errori, si può ridurre l’inter- 
modulazione fra i fasci. Per l’F.13-13 è 
stata necessaria una tensione di oltre 
104 V per le placche vicine allo scher¬ 
mo, per deviare il fascio dell’altro pro¬ 
iettore di 1 cm. Ma poiché per descri¬ 
vere l’intero schermo occorrono sol¬ 
tanto 11 V/cm X 13 cm = 143 V, lo 
spostamento causato dall’interferenza 
fra i fasci elettronici, sullo schermo 
vale solo circa 0,14 mm. Per il normale 
uso del tubo, questo errore praticamen¬ 
te non è osservabile. 


3. - DATI TECNICI DI IMPIEGO 

La tabella II fornisce l’informazione 
dei più importanti dati caratteristici del 
tubo oscillograflco a doppia traccia 
E13-13. 
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Nuovi voltmetri Philips completamente 

transistorizzati 



Fig. 1 - Convertitore di c.c. 


1. - INTRODUZIONE 

Questi strumenti, completamente tran¬ 
sistorizzati sono di tipo portatile, indi- 
pendenti dalla alimentazione di rete, e 
quindi, realizzati nella forma più adat¬ 
ta ad un uso universale anche nelle con¬ 
dizioni meno favorevoli. 

Nel progetto di strumenti di questo ti¬ 
po vi sono diverse considerazioni da 
fare per quanto riguarda: stabilità, eco¬ 
nomicità, facilità dì uso, semplicità di 
produzione. Il presente articolo inten¬ 
de descrivere appunto come queste di¬ 
verse esigenze siano state prese in con¬ 
siderazione nel progetto di questi stru¬ 
menti, tenendo conto di volta in volta 
delle diverse esigenze. 

I tre modelli di cui si intende trattare 
in questo articolo sono: PM2430 volt- 
metro per c.c., PM2401 voltmetro uni¬ 
versale (c.c,, c.a., resistenze), e PM- 
2451 voltmetro per c.a. 

2. - STABILITÀ 

Le più importanti caratteristiche di un 
voltmetro per c.c., relativamente alla 
stabilità, si possono suddividere in due 
tipi: stabilità di amplificazione, e sta¬ 
bilità del punto di zero. La stabilità di 
amplificazione può essere ottenuta tra¬ 
mite una sufficiente retroazione nega¬ 
tiva ottenuta nel normale modo, ma la 
necessità di una buona stabilità di zero, 
insieme alla indispensabile elevata im¬ 
pedenza di ingresso di 1 Mfl ad 1 mV, 
ha invece molta influenza sul progetto. 
Per quanto riguarda la deriva è innan¬ 
zi tutto chiaro che un ingresso a chop¬ 


per seguito da un amplificatore per c.a., 
ha delle prestazioni superiori ad un 
amplificatore in c.c. 

Questo equivale a dire che due transi¬ 
stori usati come amplificatore ad ac¬ 
coppiamento diretto, non sono adatti 
a funzionare con sorgenti ad alta resi¬ 
stenza, in quanto la deriva della Icbo 
e le variazioni di a’ a causa della tem¬ 
peratura provocano degli elevati spo¬ 
stamenti dello zero. 

I transistori ad effetto di campo, d’al¬ 
tra parte, non soddisfano l’esigenza di 
una deriva inferiore ad 1 pV/'O, di con¬ 
seguenza la scelta rimane ristretta so¬ 
lamente entro i vari tipi di chopper. 

I foto-chopper, sebbene interessanti, 
richiedono una relativamente alta po¬ 
tenza (min. 0,5 W) per la loro illumi¬ 
nazione, ed inoltre sono troppo lenti 
per ottenere un alto grado di efficienza. 
La richiesta di potenza potrebbe essere 
ridotta usando diodi GaAs o GaP come 
sorgente di luce ma, in queste applica¬ 
zioni, essi sono di costo proibitivo. 

Per il modello PM2430 è stato adottato 
un chopper meccanico con una poten¬ 
za molto bassa di comando, in quanto 
questa è la soluzione più pratica. 

II chopper meccanico è oggi insuperato 
per quanto riguarda il basso rumore e 
le ideali proprietà di commutazione. 
Esso è usato ovunque sia necessaria 
un'alta impedenza di ingresso con bas¬ 
se tensioni di ingresso. 

3. - ECONOMICITÀ 

Quando lo strumento è usato quasi 
continuamente le batterie ricaricabili 


Fig. 2 - Schema a blocchi del modello PM2430 , 
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Fig. 4 - Apparato base per c.c. 


al Ni Cd sono certamente una ottima 
soluzione per il problema dell’alimen¬ 
tazione. 

Ma se l’apparecchio è usato solo occa¬ 
sionalmente o per misure dove non 
sia disponibile la tensione di alimenta¬ 
zione di rete, le batterie a secco sono 
certamente da preferire. Il tipo di bat¬ 
terìe a secco da scegliere deve essere 
facilmente reperibile in qualsiasi luogo 
ed inoltre non deve essere costoso. 

La soluzione più conveniente è l’unità 
internazionale chiamata tipo D, la qua¬ 
le ha le stesse dimensioni delle unità al 
NiCd. 

Perciò il possessore dello strumento è 
libero di usare il tipo che preferisce, e 
può passare da un tipo all’altro in base 
alle necessità derivanti dall’uso dello 
strumento. 

Considerando il range della tensione di 
alimentazione, entro il quale lo stru¬ 
mento può funzionare correttamente, 
si incontra una difiìcoltà: LTnità NiCd, 
dopo la carica: 1,35 V; Unità NiCd, 
scarica: 1,1 V; Batteria a secco nuova: 
1,6 V circa; Batteria a secco (minima 
tensione per una buona utilizzazione): 
0,75 V circa. 

11 campo di utilizzazione da 1,6 V a 
0,75 V/unità eccede del ± 10% dalla 
tolleranza della tensione di alimenta¬ 
zione per apparecchiature elettroniche. 

Per ragioni di peso e di spazio e di 
prezzo non si sono potute usare più di 
quattro unità. Questo porta ad una 
tensione di alimentazione compresa tra 
i 3 e 6,4 V. 

La ridotta stabilità e la minima tensio¬ 
ne utilizzabile ha portato all’uso di un 
convertitore in c.c. (fig. 1) con stabi¬ 
lizzazione. 

Questa speciale sezione di alimentazio¬ 
ne, compreso il convertitore e stabiliz¬ 
zatore in c.c., è utilizzata in tutti e 3 i 
voltmetri PM2430, PM2401 e PM2451. 

La soluzione adottata permette l’uso 
delle batterie fino a circa 0,75 V per 
unità ed una completa indipendenza di 
funzionamento dello strumento dalla 
tensione delle batterie. 

L’autonomia dello strumento è di circa 
80-100 ore, il che significa un uso co¬ 
stante per 10 giornate lavorative. 


4. - SEMPLICITÀ DI COMANDI 

Innanzi tutto, la chiara disposizione 
del pannello frontale esclude errori di 
manovra e di lettura. 

La manopola a forma di indice localiz¬ 
za distintamente il campo di misura 
prescelto e l’indicazione di « alimenta¬ 
zione inserita » è chiaramente visibile 
senza il consumo di potenza di urta 
lampada. 

Una particolare qualità dello strumen¬ 
to, apprezzata quando si misurano 
tensioni positive e negative rispetto al¬ 
lo zero, è l’indicazione automatica di 
polarità che è posta direttamente sopra 
gli zoccoli di ingresso. 

L’indicatore verticale, attraversando 
una delle due linee orizzontali, forma 
il segno + per indicare lo zoccolo che 
è positivo. 

Perciò un commutatore di polarità non 
è necessario e l’intera scala dello stru¬ 
mento è utilizzabile. In altre parole lo 
strumento funziona come un misurato¬ 
re a zero centrale con scala di dimen¬ 
sioni doppie. 

Soprattutto per misure su ponti lo stru¬ 
mento indicatore di polarità ha il van¬ 
taggio di una elevata sensibilità; 2 ó 3 
pV danno una corrispondente deflessio¬ 
ne visibile dello 0,2% e 0,3 ± del ran¬ 
ge di maggiore sensibilità. 

La tensione delle batterie può essere 
letta in qualsiasi istante portando il 
commutatore nella posizione di batt. 
TBST.^In questa posizione lo strumen¬ 
to è in funzione e perciò la misura è 
eseguita con il carico reale. 

La sostituzione delle batterie è esegui¬ 
bile in poco tempo e senza strumenti 
grazie al sistema di chiusura dello 
scompartimento delle batterie. 

5. - SEMPLICITÀ DI PRODUZIO¬ 
NE 

Due sono gli aspetti da considerare: 
Elettrico-. Progetto del circuito conside¬ 
rando il caso peggiore ed il minimo 
lavoro di taratura. 

Meccanico-, Montaggio semplice, i van¬ 
taggi di questo risulteranno evidenti 
durante la produzione o nel caso di ri¬ 
parazioni. Per soddisfare queste richie¬ 
ste l’intero circuito del PM2430 è si¬ 
stemato su due circuiti stampati mon¬ 
tati su cardini. 


strumentazione 



Fig. 5 - Circuito con catodo a terra. 



Fig. 6 - Circuito con anodo a-terra. 


Lo strumento può essere usato anche 
quando questi circuiti sono spostati 
dalla loro posizione (ad esempio duran¬ 
te una revisione, o una riparazione). 
LTn diagramma a blocchi, fig. 2, con - 
pochi dettagli tecnici e l’esempio prai 
tìco di fig. 3 dimostreranno le possibi¬ 
lità di questo strumento. 

5.1. - Stadio di ingresso 

Un basso rumore è una caratteristica 
che non sempre può essere associata con 
un’alta resistenza di ingresso. 

LTsando un tubo come stadio di ingres¬ 
so si soddisferebbero facilmente queste 
esigenze, ma questa soluzione deve es¬ 
sere scartata perchè la potenza neces¬ 
saria alla sua alimentazione sarebbe 
troppo elevata. 

Si era iniziato con un circuito a tran¬ 
sistori, poi nello sviluppo del progetto 
dei primi stadi si sono osservate le no¬ 
tevoli possibilità dei transistori ad ef¬ 
fetto di campo. 

Ciò che in un circuito a transistori si 
ottiene grazie alla reazione positiva e 
negativa e cioè alta impedenza di in¬ 
gresso e bassa impedenza di uscita, so¬ 
no, per i transistori ad effetto di cam¬ 
po, caratteristiche naturali. 

Perciò un transistore di questo tipo è 
stato scelto come primo stadio tra la 
sorgente e l’amplificatore a transistori. 

5.2. - Esempio pratico 

Nello sviluppo di un preciso voltmetro 
per c.a. sorge il problema di come mi¬ 
surare con assoluta precisione la cor¬ 
rente di uscita di un raddrizzatore al 
fine di rilevare l’influenza della tempe¬ 
ratura e le differenze in casi partico¬ 
lari. 

Nel circuito finale è usato uno stru¬ 
mento indicatore con raddrizzatore a 
ponte, la convenzionale corrente di re¬ 
troazione viene applicata per ottenere 
l’appropriata linearità. 

Nessuno dei due terminali per la ten¬ 
sione alternata è riferito a terra. 

Per le misure lo strumento, con la sua 
inadeguata precisione, è sostituito da 
una corrispondente resistenza, ai capi 
della quale la caduta di tensione può 
essere misurata. 

In questo circuito (fig. 3) il PM2430 
può essere usato come sensibile indi¬ 
catore di zero. 

Grazie alla sua alimentazione indipen¬ 
dente lo strumento non disturba il 
molto sensibile circuito sempre a fre¬ 
quenze di centinaia di kHz. 

6. - VOLTMETRO ELETTRONI¬ 
CO PM2401 

Con questo strumento universale è pos¬ 
sibile eseguire le seguenti misure: 
tensioni, sia in c.a. che in c.c.; corrente, 
sia in c.a. che in c.c.; resistenze. 

Perchè tutte queste tre misure possono 
essere riferite a misure di tensione il 
problema più importante è la scelta di 
una combinazione favorevole di ampli¬ 
ficatori di misura sia per la c.a. che per 
la c.c, 


Uno strumento universale per c.a. e 
c.c. può essere ottenuto seguendo due 
circuiti base: 

Circuito base per c.c., la c.a. è raddriz¬ 
zata all’ingresso (fig. 4). 

In un convenzionale amplificatore in 
c.c. due tubi a vuoto sono usati nel 
circuito a ponte: 

Circuito con catodo a terra (fig. 5); 
Circuito con anodo a terra (fig. 6). 
Svantaggi. La stabilità del punto di ze¬ 
ro è tutt’altro che perfetta. La differen¬ 
za nelle caratteristiche dei tubi a vuoto 
porta alla necessità di fare una scel¬ 
ta per avere due tubi di pari caratteri¬ 
stiche. La massima sensibilità otteni¬ 
bile è di 300 mV. Se si tratta di misure 
in c.a., la non linearità delle caratteri¬ 
stiche del raddrizzatore esercita il suo 
completo effetto. 

Questo comporta la necessità di due 
scale differenti per la c.c. e la c.a., 
inoltre la sensibilità in c.a. è inferiore 
a quella in c.c. (per una data massima 
sensibilità in c.c.). 

Circuito base per c.a., convertitore c.c.- 
c.a. all’ingresso (fìg. 7). 

Vantaggi. Semplicità di funzionamento. 
Aumentata versatilità. Solo due scale. 
Per entrambe le misure è usato lo stes¬ 
so amplificatore in c.a. La differenza 
tra il valore medio della sinusoide rad¬ 
drizzata e della forma d’onda quadra 
(tensione c.c. choppata) è tenuta in 
considerazione e corretta all’ingresso 
dell’amplificatore in c.a. La stabilità è 
tale che non vi è bisogno di taratura di 
zero per la c.c. o la c.a. La taratura di 
R infinita può pure essere omessa. Fa¬ 
cilità per l’indicazione automatica di 
polarità. 

7. - CIRCUITO DEL PM2401 

Lo schema a blocchi del circuito finale 
di questo strumento, fig. 8, è realizzato 
come segue: l’amplificatore consiste di 
due stadi, uno di ingresso ad alta im¬ 
pedenza con un transistore ad effetto 
di campo come convertitore di impe¬ 
denza, e l’amplificatore principale con 
il circuito raddrizzatore. 

Per misure in c.c., la tensione di ingres¬ 
so è convertita da un chopper a tran¬ 
sistori in un segnale ad onde quadre. 
Il comando del chopper consiste di uno 
stabile multivibratore con un impulso 
di durata molto breve che comanda un 
circuito flip-flop (4 gs). 

Il comando del chopper controlla si¬ 
multaneamente il circuito raddrizzato- 
re modulatore c.c. per l’indicatore di 
polarità. 

All’uscita dell’amplificatore di misura, 
il segnale choppato e amplificato è tra¬ 
sferito ad un raddrizzatore controllato. 
Questo funziona in fase con il chopper 
di ingresso ed, in accordo con la pola¬ 
rità della tensione di ingresso, esso cor¬ 
tocircuita la fase positiva o la fase ne¬ 
gativa della tensione ad onde quadre. 
La risultante c.c. sposta l’indice del¬ 
l’indicatore di polarità o verso destra o 
verso sinistra. 
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Fig. 9 - Compensazione di frequenza del divi¬ 
sore di tensione di ingresso. 


8. - ESTENSIONE DEI CAMPI DI 
MISURA 

Il divisore della tensione di ingresso 
consiste in rete individuale compensa¬ 
ta in frequenza a n. Esso agisce da 
shunt nei campi dì misura di corrente 
di 0,1 gA-300 gA (fig. 9). 

L’impedenza di ingresso è aumentata 
da una serie di resistenze a 10 MO 
(ingresso X 10) (fig. 10). 

La corrente è misurata con uno shunt 
interno che estende il campo di mi¬ 
sura a 10 A. 

Per misure di resistenza sono previsti 
6 range di misura. 

Questi sono connessi ad un generatore 
a corrente costante e lo strumento mi¬ 
sura la caduta di tensione ai capi del¬ 
la resistenza sconosciuta (fig. 11). Le 
divisioni della scala non sono lineari. 
Per il caso x — 1, R x = lo stru¬ 
mento ha una deflessione del 50%, 
mentre per x = 0,1 e x — 10 la rispet¬ 
tiva deflessione è di circa 10% e del 
90%. Per tutti i 6 range sono usate 
le stesse divisioni della scala. 


9. -^ALIMENTAZIONE 

Per questo strumento sono valide le 
stesse considerazioni già fatte per il 
precedente, 


Di conseguenza c stato adottato lo 
stesso sistema. 


10. - MILLIVOLTMETRO PM2451 
CON ALIMENTAZIONE A BAT¬ 
TERIE O DALLA RETE 

Il grande progresso, sia tecnico che e- 
conomico, ottenuto nel campo dei se¬ 
miconduttori in questi ultimi anni ha 
prodotto un gran numero di transistori 
adatti ad essere utilizzati nello svilup¬ 
po di una apparecchiatura elettronica. 

Questo ha reso possibile costruire volt- 
metri amplificatori transistorizzati, di 
elevata qualità, grazie allo sviluppo dei 
transistori ad effetto di campo, transi¬ 
stori planari al silicio a basso rumore 
e con capacità di retroazione molto 
bassa. 

I voltmetri transistorizzati hanno di¬ 
versi vantaggi rispetto al tipo a valvo¬ 
le: possono economicamente essere ali¬ 
mentati tramite batterie rendendo così 
lo strumento completamente indipen¬ 
dente dalla rete e dal sistema di messa 
a terra; compattezza e leggerezza grazie 
alle ridotte esigenze di potenza; inoltre 
uno stadio di ingresso con transistore 
ad effetto di campo elimina compieta- 
mente il ronzio e riduce il rumore al 
minimo, rendendoli così particolarrnen- 
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te adatti all’uso negli amplificatori; 
tempo di riscaldamento molto basso. 

Lo schema a blocchi di fig. 12 mostra 
il principio generale di questo strumen¬ 
to. A parte la sezione vera e propria di 
misura questo strumento è fornito di 
un oscillatore di calibrazione, e di una 
unità di alimentazione e di carica per 
la batteria. 



Fig. 11 - Circuito nell’uso come ohmetro. 


11. - CIRCUITO DI MISURA 

La tensione da misurare è rinviata in 
un convertitore di impedenza attraver¬ 
so l’attenuatore di ingresso compensa¬ 
to, che è una unità completamente 
schermata. Il primo componente dcl- 
l’amplificatore è un transistore ad ef¬ 
fetto di campo. 

Questo transistore è un ideale ampli¬ 
ficatore di tensione in un largo range 
di frequenze ed ha anche buone pro¬ 
prietà come riduttore di rumore. Le sue 
caratteristiche includono una impeden¬ 
za di ingresso molto alta e basso rumo¬ 
re, particolarmente per alte resistenze 
di sorgente. 

Così questo transistore realizza uno 
stadio di ingresso con tutte le caratte¬ 
ristiche principali, risolvendo così uno 
dei più difficili problemi che comporta 
la realizzazione di un voltmetro a lar¬ 
ga banda a transistori; infatti, anche i 
circuiti ad alta impedenza, sia pure con 
l’uso di transistori planari al silicio, non 
danno risultati molto soddisfacenti nel¬ 
le applicazioni a larga banda. 

Il convertitore di impedenza agisce su 
di un attenuatore con scatti da 10 dii. 
L’amplificatore consiste essenzialmen¬ 
te di due stadi ad emettitore comune 
accoppiati tramite uno stadio a collet¬ 
tore comune. 

La frequenza di taglio di ogni singolo 
stadio è aumentata grazie ad una lo¬ 
cale reazione negativa: inoltre, allo sco¬ 
po di ottenere un alto grado di stabi¬ 
lità di amplificazione, la reazione nega¬ 
tiva c applicata anche, all’intero cir¬ 
cuito. 

Vi è uno stadio di disaccoppiamento tra 
il primo amplificatore e lo stadio di u- 
scita del PM2451 che sopprime la rea¬ 
zione di carico dall’uscita dell’amplifi- 
catorè allo struriiento. 

Lo stadio di uscita (fig. 13) comprende 
tre stadi amplificatori: uno ad emetti¬ 
tore comune, uno a collettore comune 
ed un circuito cascode. 


Essi sono progettati con reazione na- 
gativa per sìngolo stadio e con reazio¬ 
ne negativa totale. Lo stadio cascode 
previene qualsiasi reazione capacitiva 
non lineare. 

12. - OSCILLATORE DI CALI¬ 
BRAZIONE 

Una tensione sinusoidale di calibrazio¬ 
ne è generata grazie ad un oscillatore a 
reazione. 

Questa tensione è comparata alla ten¬ 
sione e.e. di un diodo zener compensato 
alla temperatura presa come unità di 
riferimento. 

Il valore di controllo è la differenza tra 
la tensione continua e la tensione di 
picco alternata. Questa controlla la 
conduzione del transistore oscillatore 
e di conseguenza, tramite un amplifi¬ 
catore d’errore, l’ampiezza della ten¬ 
sione di calibrazione. 

Sei di questi oscillatori hanno subito 
un test di durata, sottoposti a varie 
condizioni, per un periodo di due anni. 
Durante questo tempo di prova essi 
hanno mostrato delle variazioni infe¬ 
riori a 0,3% nella tensione di calibra¬ 
zione. 

13. - ALIMENTAZIONE UNIVER¬ 
SALE 

L’alimentazione tramite batterie è una 
ovvia scelta per un voltmetro transi¬ 
storizzato per la bassa potenza richiesta. 
Vi è un convertitore controllato nella 
sezione di alimentazione, che converte 
la tensione delle batterie in una più 
alta, stabilendo così la tensione di ali¬ 
mentazione. Questo significa che lo 
strumento può funzionare con sole 4 
singole unità tipo D. 

Queste sono le dimensioni standard del¬ 
le batterie rìcaricabili a tenuta stagna 
e delle batterie a secco. 

È questo accorgimento che permette 
la insolita flessibilità dello strumento, 
che può funzionare in uno quasiasi dei 
seguenti modi (fig. 14): 

1) Normale sistema di funzionamento: 
in questo caso non sono necessarie batte¬ 
rie, le funzioni delle batterie sono ot¬ 
tenute da un diodo zener di potenza; 

2) Funzionamento con batterie a sec¬ 
co: l’autonomia in questo caso è com¬ 
presa tra 50 e 150 ore, in funzione del 
tipo di batterie usate e dal modo in 
cui lo strumento è usato, continuamen¬ 
te o in modo intermittente. 


Fig. 12 - Schema a blocchi del modello PM2451. 
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Fig. - 13 Schema dello stadio di uscita. 



Fig. 15 - Schema del convertitore di c.c. 



3) Funzionamento con batterie rica¬ 
ricabili: l’autonomia è di circa 40 ore. 

4) Carica delle batterie; le batterle pos¬ 
sono essere caricate entro 14 ore. 

La sezione di misura di questo stru¬ 
mento (convertitore di impedenza, am¬ 
plificatore, separatore e stadio di usci¬ 
ta) contiene 11 transistori e consuma 
17 mA (200 mW). Questa è una fra¬ 
zione della potenza utilizzata dalla lam¬ 
pada indicatrice di alimentazione, quan¬ 
do l’apparecchio funziona alimentato 
dalla rete. 

Un trasformatore tarato di blocco (fig. 
15) trasforma la tensione di ingresso 
della batteria (3 -f 7 V) in una stabile 
tensione di alimentazione di 12 V. 
Variazioni nelle batterie in ingresso, o 
alterazioni nel carico non influenzano 
questa tensione. A parte la potenza ri¬ 
chiesta per scopi di controllo nessuna 
altra potenza è persa nella stabilizza¬ 
zione. 

Le sezione di alimentazione a batteria 
ora descritta, comprendente il trasfor¬ 
matore stabilizzatore di blocco è la 
stessa del tipo già menzionato per gli 
altri apparecchi PM2430 e PM2401. 

14. - APPLICAZIONI 

Il suo campo di frequenze, sensibilità 
e indipendenza dalla tensione di rete 
rende questo strumento adatto alla più 


grande varietà di usi nell’elettronica: 
ingegneria AF; campo delle frequenze 
video; sistemi telefonici a portante; e- 
lettroacustica; misura di transcondut¬ 
tori. 

Lo strumento è facile da usare e da tra¬ 
sportare. Esso è, inoltre, pronto per un 
uso immediato ed ha una rapida rispo¬ 
sta. Libero da ronzio e con basso grado 
di rumore questo strumento è partico¬ 
larmente adatto per uso come ampli¬ 
ficatore a larga banda. 

La possibilità di misure indipendenti 
da terra e l’alimentazione dalla rete 
offrono grandi vantaggi. Il funziona- 
mente con batterie ne permette l’uso 
esterno. Quando ronzio od alta frequen¬ 
za dalla alimentazione di rete o l’allac¬ 
ciamento a terra disturbano le misure, 
il funzionamento con batterie può ri¬ 
sultare utile anche in laboratorio. 
Concludendo, questo articolo mostra 
come i nuovi apparecchi a semicondut¬ 
tori migliorino le caratteristiche dei 
convenzionali strumenti di misura. Lo 
sviluppo e la produzione dei voltmetri 
per c.c., universale e per c.a. sono svolti 
dalla Philips, centro di sviluppo e pro¬ 
duzione di Zurigo. 

15. - DATI TECNICI 

1) PM2430 

Campo di misura: da 1 mV a 300 V. 


Fig. 14 - Molteplici caratteristiche del gruppo di 
alimentazione del PM2451. 



Impedenza di ingresso: da 1 MQ a 100 
MA. Predeflessione: 25 gV. Precisione: 

2 %. Indicazione di polarità automati¬ 
ca. Sensibilità come indicatore di zero; 

3 (iV. Prestazioni particolari: misure 
sino 30 kV in c.c. e oltre 700 MHz- 
VHF sono possibili utilizzando acces¬ 
sori opzionali. Temperatura di funzio¬ 
namento: 0 -f 50°C. Dimensioni: 234 X 
157X180 min. Peso: 3,3 kg. 

2) PM.2401 

Tensioni continue. Ingresso X 1: 100 
mV (f.s.) max. 700 V, in 8 gamme: 
100 E 300 mV, 1, 3, 10, 30, 100, 300, 
700 V. Impedenza di ingresso 1 MA 
1%. Ingresso X 10: 1 V (f.s.) max 
700 V, in 6 gamme: 1, 3, 10, 30, 100, 
300, 700 V. Impedenza di ingresso 10 
MD ± 1%. Precisione ±3% dal fon¬ 
do scala. Deviazione iniziale: < 1 di¬ 
visione della scala. Indicazione della 
polarità: automatica a partire da 1 mV. 

Indicatore di zero: l’indicatore di pola¬ 
rità può essere usato come indicatore 
di zero nelle misure in continua sensi¬ 
bilità 1 mV. 

Tensioni alternate. Ingresso X 1: 100 
mV (f.s.) 300 V in 8 gamme: 100 -f 300 
mV, 1, 3, 10, 30, 100, 300 V. Impeden¬ 
za di ingresso, gamma 100 mV -f- 30 
V: 1 MA//50 pF ± 1%; gamma 100 V 
-r 300 V: 1 MA (frequenza non com¬ 
pensata). Ingresso X 10: 1 V (f.s.) -f 
300 V, in 6 gamme, 1, 3, 10, 30, 100, 
300 V. Impedenza di ingresso 10 Mfl// 
7 pF. Banda di frequenza: 20 Hz -f 
200 kHz ± 1 %; 10 Hz Li MHz ± 3 % 

Banda entro 3 dB 2Hz -f 2 MHz. Pre¬ 
cisione ±3% dal fondo scala. Misure 
fino a 700 mHz con accessori opzionali. 

Correnti continue. Gamme di misura 
100 uA (f.s.) -f 10 A, in 17 gamme 
100 300 (xA, 1, 3, 10, 30,100, 300 pA, 

1, 3, 10, 30, 100, 300 mA, 1, 3, 10 A. 
La gamma per 10 A impiega prese se¬ 
parate, caduta di tensione in tutte le 
gamme 100 mV. Precisione: ±3% dal 
fondo scala. 


Correnti alternate. Gamme di misura: 
1 mA (f.s.) -f 10 A, in 9 gamme 1, 3, 
10, 30, 100, 300 mA, 1, 3, 10 A. La 
gamma per 10 A impiega prese sepa¬ 
rate. Caduta di tensione in tutte le 
gamme 100 mV. Precisione: ±3% dal 
fondo scala. Gamma di frequenze: 20 
Hz -r 100 kHz ± 1,5%. 

Resistenze. Gamme di misura 0,5 A -f 
50 Mfl in 6 gamme 10, 100 A, 1, 10, 
100 kfl, 1 Mfl valore al centro della 
scala. Tensione sui terminali di misura 
max. 100 mV. Precisione: ±5% nella 
gamma 1 Mfl (fino a 10 Mfl), ± 4% 
nelle altre gamme. 

Generalità. Capacità di sovraccarico 
per tutte le gamme di tensione 300 V 
eff. in c.a. e 700 V in c.c. Circuito in¬ 
corporato di calibrazione. Temperatu¬ 
ra di funzionamento 15°C E 35°C per 
la precisione data; da 0°C a 50°C au¬ 
mento dell’imprecisione del 2%. Di¬ 
mensioni 234X157X180 mm. Peso 3,4 
kg. 

3) PM2451 

Gamme di misura. 1 mV -r 30 V (f.s.) 
direttamente 10 mV A 300 V con son¬ 
da attenuatrice. Gamma di frequenze. 
10 Hz -f 7 MHz. Impedenza di ingres¬ 
so: 1 MA//30 pF ingresso diretto, 10 
MA//7 pF con sonda attenuatrice. Pre¬ 
cisione: 2%. Caratteristiche di frequen¬ 
za: 40 Hz' -f 2 MHz ± 1 %; 10 Hz -f 
3 MHz ± 2%; 3 MHz p 5 MHz ± 4%; 
5 MHz -f 7 MHz ± 5%. Predeflessio¬ 
ne < 30 ij.Y con circuito di ingresso 
aperto; < 20 uV con circuito di ingres¬ 
so chiuso in cortocircuito. Amplifica¬ 
tore d’uscita: 50 mV al fondo scala. 
Guadagno 50. Impedenza di uscita 150 
A. Larghezza di banda entro 3 dB : 2 
Hz -r 14 MHz. Circuito di calibrazione 
incorporato. Temperatura di funziona¬ 
mento 10° % 35°C (per température 
0° f 45°C si ha un errore addizionale 
dell’1% per frequenze da 10 Hz a 3 
MHz, e del 2% per frequenze da 3 
MHz a 7 MHz). Dimensioni 234X157 
X230 mm. Peso: 4,5 kg. A 
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ome provare l’efficienza dei transistori 




Accade sovente nella pratica giorna¬ 
liera di laboratorio di dover effettuare 
un controllo dell’efficienza di transi¬ 
stori. 

Poiché nella maggior parte dei casi non 
occorre ricorrere a misure estremamen¬ 
te precise, ma anzi è sufficiente un con¬ 
trollo SI/NO, a questo scopo, come è 
noto ad ogni tecnico, qualche volta 
basta misurare con l’ohmetro la resi¬ 
stività delle giunzioni: quella tra base 
ed emettitore e quella tra base e col¬ 
lettore. Quando si riscontri una bassa 
resistenza fra base e collettore e fra 
base ed emettitore misurando in: un 
senso ed una resistenza relativamente 
alta invertendo i puntali si può dire 
che il transistore in prova abbia supe¬ 
rato il primo esame. (Attenzione, però, 
a controllare la giunzione base emetti¬ 
tore dei transistori « drift ». Se la ten¬ 
sione della pila dello strumento supera 
1,5 V è possibile distruggere il transi¬ 
store!). 

Un’altra importante prova è la misura 
della corrente di riposo. (/ c6(1 ), cioè la 
corrente fra collettore ed emettitore 
con corrente di base nulla. Questo valo¬ 
re varia da tipo a tipo ed, è notevol¬ 
mente più elevato nei transistori al ger¬ 
mànio rispetto a quelli al silicio. 

I costruttori forniscono i dati caratte¬ 
ristici propri ad ogni transistore e la 
misura di questo dato — che si può ot¬ 
tenere alimentando il transistore con 
una batteria in serie ad un microam¬ 
perometro e lasciando la base non col¬ 


legata — fornisce un altro importante 
dato sull’elemento dubbio. Molto spes¬ 
so un transistore che non funziona 
molto bene denuncia a questa prova la 
sua anormalità mentre appare normale 
al controllo eseguito con l’ohmetro. Ma 
non sempre ci si può accontentare di 
prove così superficiali e d’altra parte 
costruire l’attrezzatura per il rilievo di 
alcune caratteristiche è quanto mai 
semplice. 

Certamente la più probatoria fra tutte 
le prove statiche è il controllo del p 
(o h u secondo la denominazione con i 
parametri ibridi) ossia la misura de ' 
fattore di amplificazione di corrente. 
Occorre chiarire qui qualche concetti 
sul funzionamento del transistore. 
Quando questo elemento è collegati 
in emettitore comune, l’abituale disposi 
zione in novantacinque casi su cento, t 
essenzialmente un amplificatore di cor 
rente. Una piccola corrente che scoria 
nel circuito di base è capace di control¬ 
lare l’andamento di una corrente di 
ampiezza 50, 100 o più volte maggiore 
che scorra nel circuito di collettore, lì 
proprio il rapporto fra le grandezze di 
queste due correnti — che arbitraria¬ 
mente abbiamo detto essere di 50, 100 
o più — il valore che ci interessa. 
Abbiamo già visto come alimentando 
il transistore con una batterìa di ten¬ 
sione e polarità appropriate e lascian¬ 
do aperto il circuito di base, scorra nel 
transistore una corrente di modesto va¬ 
lore, la corrente di riposo I ci0 . Quando 



Fig. 3 - Caratteristiche J e f ( V ee ) per il transistore 
2N708. 


in queste condizioni si faccia scorrere 
anche nel circuito di base una piccola 
corrente I b di valore noto, nel collet¬ 
tore circolerà una corrente che sarà 
volte più grande. Si supponga che la 
corrente che scorre nel circuito di base 
sia di 100, pA e che il /? dell’elemento 
in prova sia di 50, la corrente nel col¬ 
lettore sarà: I c = fS.I t = 50.100 = 
= 5000 pA = 5 mA. 

Partendo da questo principio è possi¬ 
bile costruire con poca spesa (meno di 
10.000 lire) un provatransistori capace 
di fornire dati abbastanza precisi per 
tutti i tipi di transistori di piccola po¬ 
tenza attualmente in uso. Il circuito è 
mostrato in fig. 1. 

L’energia per l’alimentazione viene for¬ 
nita da una pila a 9 V del tipo impie¬ 
gato nei ricevitori portatili. Un com¬ 
mutatore permette di invertire la po¬ 
larità dell’alimentazione a seconda del 
tipo di transistore in prova; quando sia 
da provare un transistore pnp al col¬ 
lettore verrà collegato il polo positivo 
della batteria, mentre quando sia da 
provare un npn allo stesso elettrodo 
verrà collegato il polo negativo. 

Dopo aver inserito il transistore e posto 
il commutatore nella posizione corret¬ 
ta, si prema il pulsante « ON »; il mil- 
liamperometro verrà attraversato dalla 
corrente di riposo. 

L’indicazione dello strumento sarà lie¬ 
vemente maggiore quando sia in prova 
un transistore al germanio che non 
quando sia in prova uno al silicio. Deve 
trattarsi in ogni caso di un valore pic¬ 
colissimo — al massimo 0,2 mA, che 
rappresenta appena 1/50 del valore 
fondo scala del nostro strumento da 
10 mA — e che perciò non è possibile 
misurare con precisione. Tuttavia indi¬ 
cazioni maggiori denunciano già una 
alterazione del transistore. Se l’indice 
dello strumento si porta violentemente 


verso il fondo scala ciò indica che il 
nostro transistore è in cortocircuito fra 
emettitore e collettore. Il resistore R c 
in serie al circuito di collettore impe¬ 
disce in questo caso che il milliampe- 
rometro si danneggi. 

Nel caso che l’indicazione della corren¬ 
te di riposo resti ad un valore corretto 
si può passare alla misura, premendo 
contemporaneamente il pulsante « ON » 
ed il pulsante « xl ». 

Così viene fatta scorrere nel circuito di 


base una corrente di-= 

135.000 ohm 

67 |xA. Se il transistore in esame è 
funzionante ed ha un fi di 150 la cor¬ 
rente che scorre nella base provocherà 
una corrente 150 volte più grande nel 
collettore. Nel nostro transistore scor¬ 
rerà dunque una corrente di 67 uA 
X 150 = 10 mA, cosicché lo strumento 
raggiungerà il fondo scala. 

Se il fi fosse solo di 75 la corrente sa¬ 
rebbe di 67 ;/.A X 75 = 5 mA e l’indice 
dello strumento si porterebbe esatta¬ 
mente a metà scala. Si può perciò gra¬ 
duare la scala dello strumento diret¬ 
tamente in valori di /? (o di h /e ). La 
scala disegnata in fig. 2 ne è. un esem¬ 
pio. In questa scala per ciascuna indica¬ 
zione sono riportati due valori che 
stanno fra loro nel rapporto 1 : 2. Men¬ 
tre i valori esterni della scala riguar¬ 
dano la prova descritta, i valori della 
scala più interna si riferiscono alle in¬ 
dicazioni ottenute quando si premono 
assieme il pulsante « ON » ed il pul¬ 
sante « x 2 ». In questo caso la base 
viene attraversata da una corrente me¬ 
tà del caso precedente cosicché per ot¬ 
tenere le stesse indicazioni il transistore 
dovrebbe avere un /3 di valore doppio. 

Con questa disposizione è possibile con- 



Fig. 2 a - Scala per lo strumento del provatransi¬ 
stori di fig. 1. 


Fig. 2 b - Esempio di realizzazione del prova tran* 
sìstori di fig. 1. 



Fig. 4 - Regione di saturazione in un transistore 
al germanio (ASY27) - Scala ascisse = 0,1 V/divi¬ 
sione. 


Fig. 5 - Regione di saturazione in un transistore 
al silicio (2N1991) - Scala ascisse = 0,1 V/divi¬ 
sione. 
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Fig. 6 - Tracciatore di caratteristiche. 


INUMI 

04210 

5E4 




Fig. 7 - Esempio di divisione della scala del 
potenziometro di Fase. 


frollare transistori il cui guadagno di 
corrente sia compreso fra 6 e 300, cioè 
tutti i tipiche si incontrano nella pra¬ 
tica. 

La misura viene effettuata a valori di 
corrente di collettore compresi fra 0,2 
e 10 mA ed entro”questo campo il 
valore del fi si mantiene abbastanza 
costante cosicché con il semplice appa¬ 
recchio descritto si possono effettiva¬ 
mente misurare le caratteristiche sta¬ 
tiche in maniera sufficientemente preci¬ 
sa (l’errore è contenuto entro il 5 % 
mentre certi parametri anche nei mi¬ 
gliori transistori possono differire del 
50% da un pezzo all’altro). 

Tuttavia la vera rappresentazione del 
funzionamento di un transistore si può 
ottenere solo controllando le caratteri¬ 
stiche dinamiche. Esistono apparecchi 
complessi — e molto costosi — che 
permettono di ricavare queste caratte¬ 
ristiche per qualsiasi condizione di fun¬ 
zionamento. Ma anche in questo caso 
— purché si abbia a disposizione un 
buon oscilloscopio — si può con l’aiuto 
di un adattatore molto semplice e di 
basso costo, ricavare le caratteristiche 
dinamiche più importanti. Risulta utile 
ricavare le caratteristiche della corrente 
di collettore I c in funzione della ten¬ 
sione applicata V c , avendo come para¬ 
metro la corrente di base l b , ed è pro¬ 
prio di questa curva che ci occupere¬ 
mo. La fig. 3 riporta la famiglia di 
curve fornite dal fabbricante per il 
transistore 2N708, un transistore al si¬ 
licio di impiego generale. Sull’asse oriz¬ 
zontale sono riportati i valori della 
tensione continua applicata al colletto¬ 
re e sull’asse verticale i corrispondenti 
valori assunti dalla corrente nel transi¬ 
store. Ognuna delle curve che compon¬ 


gono la famiglia si riferisce ad un de¬ 
terminato valore della corrente di base. 

Descriveremo un adattatore che per¬ 
metta di visualizzare sullo schermo del¬ 
l’oscilloscopio la famìglia di curve di un 
transistore in prova. 

Facciamo prima un esempio dell’utiliz¬ 
zazione di un tale strumento. Se le varie 
curve di fig. 3 fossero spaziate regolar¬ 
mente, se cioè ad un raddoppio della 
corrente di base corrispondesse un rad¬ 
doppio della I c , e così via ciò equivar¬ 
rebbe a dire che le variazioni della cor¬ 
rente di collettore seguono fedelmente 
le variazioni della corrente nella base 
e quindi il transistore sarebbe adatto 
ad amplificare un segnale senza intro¬ 
durre distorsione. Purtroppo ciò è vero 
solo entro limiti ristretti ed è appunto 
con uno strumento come quello che de¬ 
scriveremo che può essere fatta la ricer¬ 
ca di tali limiti, sia per confrontarli con 
quelli caratteristici nel caso di un tran¬ 
sistore dubbio, sia per ricavarli quando 
non si posseggano. 

Il nostro strumento potrà essere utiliz¬ 
zato anche in altre occasioni: nella co¬ 
struzione di uno stadio in push-pull è 
opportuno selezionare una coppia di 
transistori con caratteristiche uguali o, 
almeno per quanto possibile, simili. Ed 
ancora, è possibile rilevare non solo le 
caratteristiche di un transistore scono¬ 
sciuto ma altresì determinare se que¬ 
sto sia al germanio o al silicio. 

Quando, aumentando opportunamente 
l’amplificazione si vada a studiare l’ori¬ 
gine delle curve che compongono una 
famiglia si vedrà che il punto in cui il 
transistore principia a condurre non 
coincide con lo zero della tensione di 
collettore. Prima che principi a scor¬ 
rere corrente occorre che sia superata 
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Fig. 8 - Caratteristica ricavata con l’adattatore 
di fig. 6. 



Fig. 9 - Famiglia di caratteristiche del transistore 
2N1991. Le variazioni della corrente di base sono 
di 1 mA. (Fotografia ottenuta per esposizioni suc¬ 
cessive). 


una certa soglia nella tensione di col¬ 
lettore; questo limite o « tensione di sa¬ 
turazione » ( V„ Ml )è diverso a seconda 
del materiale impiegato per la costru¬ 
zione del transistore, germanio o sili¬ 
cio, e l’andamento delle curve dipende 
anche dalla tecnica costruttiva impie¬ 
gata (fìgg. 4 e 5). Insomma le possibilità 
di uno strumento del genere sono limi¬ 
tate solo dalle conoscenze di chi lo uti¬ 
lizza. 

Ma veniamo, adesso, alla descrizione 
dell’adattatore; lo schema è riportato 
in fig. 6. Per rendere possibile la ripe¬ 
tizione periodica dell’immagine sullo 
schermo del tubo l’alimentazione di 
collettore del transistore in prova è ef¬ 
fettuata con una tensione continua pul¬ 
sante di 9 V di ampiezza a 50 Hz, rica¬ 
vata attraverso un trasformatore ed un 
diodo dalla rete di alimentazione. 

Questa tensione viene portata anche 
all’ingresso dell’amplificatore orizzon¬ 
tale dell’oscilloscopio allo scopo di effet¬ 
tuare la scansione orizzontale, sincrona 
con le variazioni della tensione di col¬ 
lettore. All’ingresso dell’amplificatore 
verticale viene collegato il collettore 
del transistore in prova. 

Poiché fra questo punto e l’alimenta¬ 
tore rimane interposto il resistore di 
carico la tensione in questo punto sarà 
inversamente proporzionale alla corren¬ 
te che scorre nel transistore. Con il ca¬ 
rico di 100 fl, adottato nel montag¬ 
gio proposto, il valore della caduta di 
tensione sarà di 0,1 V per ogni mA di 
corrente di collettore. 

La corrente di base viene ricavata da 
una pila da 15 V attraverso un resi¬ 
store di protezione ed un potenziome¬ 
tro che realizzano un alimentatore a 
corrente costante. Il valore di questa 
corrente può essere misurato ponendo 
un microamperometro in serie alla bat¬ 
teria oppure, come nello schema ripor¬ 
tato, la manopola di comando del po¬ 
tenziometro può essere tarata in gA in 
modo da fornire direttamente il valore 
del dato scelto come parametro: questa 
scala è disegnata in fig. 7. 

È previsto il consueto commutatore 
invertitore per consentire la prova dei 
transistori pnp ed npn. 

Per la misura delle caratteristiche di un 
transistore, dopo aver posto il commu¬ 
tatore pnp/npn nella posizione adatta 
al tipo in prova, ed aver inserito il 
transistore si porta il valore della cor¬ 
rente di base intorno a 100 uA, e si 
agisce su i comandi dell’oscilloscopio 
(guadagno e posizione verticale e gua¬ 
dagno e posizione orizzontale, non es¬ 
sendo necessario regolare la base dei 
tempi perchè la scansione orizzontale 
è ricavata dal segnale fornito dall’adat¬ 
tatore) fino a che sullo schermo del- 
1 oscilloscopio non compaia una curva 


come quella di fig. 8. È da notare che 
la curva apparirà invertita quando in 
luogo di un transistore pnp sia in prova 
un transistore npn. Tenendo presente 
che ogni mA di corrente che scorre nel 
transistore provoca una tensione di 0,1 
V di segnale all’ingresso dell’amplifica¬ 
tore verticale dell’oscilloscopio, si può 
fare corrispondere un valore intero ad 
ogni divisione del reticolo dello scher¬ 
mo. \ariando il valore della corrente 
di base si potrà ricavare l’andamento 
del transistore in esame, ed anche foto¬ 
grafare la famiglia dì curve, come nella 
fig. 9, ottenuta per esposizioni'multiple. 
Durante i primi tentativi con un tran¬ 
sistore di cui non siano note le carat¬ 
teristiche e opportuno mantenersi en¬ 
tro valori di sicurezza della corrente di 
base, effettuando nuovi incrementi con 
grande prudenza. In questo caso è da 
notare che qualunque alterazione della 
caratteristica, specialmente nella parte 
terminale della curva dove questa cor¬ 
risponde ai valori di maggior dissipa¬ 
zione, indica che il transistore si va av¬ 
vicinando al limite della sua capacità 
di dissipazione e per evitarne il dan¬ 
neggiamento è indispensabile ritornare 
rapidamente su valori minori. 

Per la grande semplicità dell’apparec¬ 
chio resta poco da aggiungere riguardo 
alla realizzazione meccanica dell’adat¬ 
tatore; per evitare oscillazioni spurie, 
specialmente con transistori con valori 
di fi elevato è consigliabile una costru¬ 
zione compatta e che permetta di effet¬ 
tuare le connessioni all’oscilloscopio con 
collegamenti quanto più brevi possi¬ 
bile. LTn’ultima considerazione va fatta 
sul tipo di oscilloscopio impiegato. Ben¬ 
ché la curva risultante sia un segnale 
alternato è opportuno utilizzare un 
oscilloscopio accoppiato in continua. Si 
eviterà così uno spostamento verticale 
del punto di zero della traccia in cor¬ 
rispondenza di valori diversi di corrente 
di base ed inoltre il mantenimento della 
componente continua nel segnale per¬ 
metterà la valutazione ^ impossibile 
con un oscilloscopio accoppiato in al¬ 
ternata — del valore della corrente 
Icbo ehe scorre nel transistore in condi¬ 
zioni di riposo. 

Lo schema base di questo adattatore, 
che permette di trasformare un oscil¬ 
loscopio in un tracciatore di caratteri¬ 
stiche, può essere complicato preveden¬ 
do carichi di valore diverso commuta¬ 
bili ed aumentando la capacità dì ero¬ 
gazione dell’alimentatore al fine di ren¬ 
derlo adatto a ricavare le curve carat¬ 
teristiche anche nei transistori di po¬ 
tenza; ma già con il semplice circuito 
che abbiamo descritto si otterranno, 
con un po’ di pratica, risultati che su¬ 
perano di gran lunga il valore intrin¬ 
seco dell’apparecchio. 

A 
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dott. ing. A. Turi-ini 

Sintonizzatori con transistori ad effetto 

di campo 


Il desiderio di ottenere nella gamma O.U.C. una buona qualità 
anche nella ricezione a grande distanza, e la installazione cre¬ 
scente di stazioni trasmittenti obbligano a ricercare , per i circuiti 
di entrata dei ricevitori O.U.C ., soluzioni sempre più complicate 
e costose. Per un sintonizzatore O.U.C., si possono trovare, per 
mezzo dei transistori a effetto di campo, soluzioni che sono un 
buon compromesso fra un costo ammissibile e Peffetto utile da 
raggiungere. In quello che segue si analizzano dapprima le 
proprietà dei FET e il loro comportamento negli stadi RF e si 
discutono i requisiti per un sintonizzatore di alta qualità e il 
suo funzionamento. Con Vausilio di diagrammi si considera in 
particolare il comportamento ai segnali forti del gruppo 312-2430 
della Górler e si fa un conf ronto con sintonizzatori similari a tubi 
elettronici e a transistori. 



Fig, 1 - Vista del sintonizzatore OUC con transi¬ 
stori a effetto di campo e con condensatore varia¬ 
bile a 4 sezioni (Gòrler). 


*) Funkschau, novembre 1966, pag, 685. 


Poiché da poco tempo i cosiddetti 
transistori a effetto di campo (FET) 
hanno ottenuto, specialmente in Ame¬ 
rica, il loro ingresso nel campo profes¬ 
sionale, ci si domanda se il loro uso 
nell’elettronica civile è nonsolo desi¬ 
derabile, ma anche conveniente, o for¬ 
se addirittura indispensabile. 

Per rispondere a ragion veduta a que¬ 
sta domanda, basta la precisa cono¬ 
scenza delle loro proprietà; tuttavia 
una risposta esatta può scaturire solo 
dall'acquisizione di risultati positivi del 
loro uso in tali circuiti, la introduzione 
nel mercato dei quali sta in un buon 
rapporto fra l’utilità tecnica e la mo¬ 
dicità del costo. 

1. - PROPRIETÀ E COMPORTA¬ 
MENTO DEI FET NEI CIRCUITI 
RF 

Le proprietà dei transistori a effetto di 
campo, le quali in generale interessano 
il progettista, sono essenzialmente co¬ 
stituite dal loro modo di comportarsi 
in un circuito oscillatorio. Chiunque 
abbia finora lavorato coi tubi elettro¬ 
nici e coi normali transistori, deve am¬ 
mettere che accanto alle tecniche pa¬ 
rallele note, bisogna adottare una tec¬ 
nica alquanto inconsueta. 

1.1. - Proprietà fondamentali dei 
transistori a effetto di campo 

Come per qualsiasi elemento nuovo, che 
debba essere inserito in un circuito, an¬ 
che coi FET c’è una serie di fattori che 
devono essere considerati: 


un FET possiede una curva caratteri¬ 
stica quasi quadratica, perchè la sua 
corrente di assorbitore (corrente ano¬ 
dica dei tubi elettronici) varia propor¬ 
zionalmente al quadrato della tensione 
applicata alla porta (griglia). 

È noto che le caratteristiche dei tubi 
obbediscono alla legge della carica spa¬ 
ziale, cioè essi sono legati ad una leg¬ 
ge quadratica, e che i transistori seguo¬ 
no la caratteristica dei diodi. 

I FET hanno variazioni dei parametri 
più forti dei comuni transistori, per es. 
la corrente di assorbitore può variare 
nel rapporto di 20 a 1 o più. 

I FET hanno un minor prodotto ampli¬ 
ficazione X larghezza di banda in con¬ 
fronto ai normali transistori. 

La loro rumorosità propria è bassa. La 
rumorosità di un semiconduttore è de¬ 
cisamente inferiore a quella di un tubo 
elettronico e di un nuvistore. 

Con le variazioni di temperatura si nota 
appena una variazione di capacità, I 
FET hanno un’alta resistenza di en¬ 
trata. 

1.2. - Conclusioni sull’impiego dei 
FET in circuiti RF 

Le seguenti considerazioni indicano fi¬ 
no a qual punto queste proprietà si 
possono sfruttare nel progetto di cir¬ 
cuiti RF: 

i FET si possono bene usare come am¬ 
plificatori RF e mescolatori, perchè 
essi, oltre alle frequenze fondamentali 
amplificate, danno luogo solo alle se¬ 
conde armoniche delle frequenze di en¬ 
trata, o delle frequenze delle loro som¬ 
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me e differenze, che risultano ineffi¬ 
cienti a motivo dei circuiti accordati. 
I normali transistori ed anche i tubi 
elettronici generano un maggior nume¬ 
ro di armoniche superiori e di prodot¬ 
ti di intermodulazione, le ampiezze dei 
quali sono massime coi normali tran¬ 
sistori. 

Le variazioni che si verificano nei pa¬ 
rametri dei FET richiedono per la con¬ 
servazione costante della giusta cor¬ 
rente di lavoro, una rigorosa stabilizza¬ 
zione delle tensioni continue di alimen¬ 
tazione. Occorre provvedere alla neu¬ 
tralizzazione dei circuiti oscillatori RF 
accordati sulla stessa frequenza fra 
porta e assorbitore, a motivo della mi¬ 
nor pendenza dei FET. Poiché la loro 
capacità è quasi indipendente dai para¬ 
metri di lavoro, i FET costituiscono 
buoni amplificatori RF accordati. La 
loro bassa rumorosità li qualifica per 
realizzare amplificatori RF silenziosi. 
Le piccole variazioni di capacità, che 
essi presentano, abbreviano l’allinea¬ 
mento e assicurano la stabilità dei cir¬ 
cuiti risonanti. 

La maggior resistenza di entrata è una 
proprietà molto ricercata per gli am¬ 
plificatori RF. 

2. - CONSIDERAZIONI GENERA¬ 
LI E REQUISITI SPECIALI PER 
UN SINTONIZZATORE A O.U.C. 

Poiché negli ultimi anni, il numero e 
le potenze dei trasmettitori a O.LT.C. 


sono ancora aumentati, non è raro che 
i segnali RF presenti all’entrata dei ri¬ 
cevitori siano aumentati da qualche ’±Y 
a parecchie centinaia di mV. Queste 
condizioni di ricezione sono poi in Ger¬ 
mania ancora peggiorate (dal punto di 
vista della selettività, non della sensi¬ 
bilità!) dalla modesta distanza dei ca¬ 
nali fra due o anche tre trasmettitori, 
che arrivano insieme al ricevitore con 
diverse forti tensioni di segnale. Questi 
problemi procurano allo specialista pro¬ 
gettista di sintonizzatori seri rompicapi 
e lo obbligano a sempre migliori riela¬ 
borazioni, di un criterio ben fondato 
non però prive di compromessi. 

Ne risulta in pratica che segnali RF 
notevolmente forti, incidenti all’ingres¬ 
so del ricevitore O.U.C., provocano la 
ricezione dei canali adiacenti e modu¬ 
lazione incrociata, per cui al di sopra 
di tutte le altre considerazioni bisogna 
rendersi conto come si possa contrasta¬ 
re efficacemente questi inconvenienti. 
Se per es. un ricevitore O.U.C. si trova 
nelle immediate adiacenze di un tra¬ 
smettitore, sintonizzandosi su questo 
trasmettitore, all’uscita FI del sinto¬ 
nizzatore sorge una tensione di alcuni 
V. È certo che non solo il mescolatore 
del sintonizzatore viene sovraccaricato, 
ma anche il successivo amplificatore FI. 
Non è possibile effettuare una regola¬ 
zione C.A.G. del mescolatore, perchè 
avrebbe come conseguenza una stara¬ 
tura dell’oscillatore ad esso accoppiato. 
Rimane dunque a disposizione solo un 
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Fig. 3 - Figura di rumor: e amplificazione in fun¬ 
zione della frequenza di entrata. 



Fig. 4 - Stabilità dell’oscillatore in funzione della 
tensione di lavoro (a) e della tensione dì entrata 
(b). Le curve sono state rilevate senza l’applica¬ 
zione del C.A.G. al preamplificatore. 


efficace bloccaggio del preamplificatore 
RF che è preposto al miscelatore, per 
mantenere nei limiti consentiti le am¬ 
piezze dei segnali, che arrivano al mi¬ 
scelatore. 

Si supponga poi che lo stesso ricevitore 
si trovi nelle vicinanze di diversi tra- 
smettitori O.U.C., allora sorgono anche 
diversi segnali RF forti, di diverse fre¬ 
quenze, al sintonizzatore. Secondo le 
proprietà selettive del preamplificatore 
RF, viene attenuato più fortemente 
questo o quel segnale (sintonizzando il 
ricevitore su un’emittente, il segnale 
corrispondente alla frequenza di questo 
trasmettitore viene meno attenuato, 
mentre quello del trasmettitore più lon¬ 
tano in frequenza subisce la maggior 
attenuazione). 

Questa attenuazione non è però certa¬ 
mente sufficiente per non permettere 
che avvengano mescolazioni. Per una 
chiara illustrazione delle possibilità di 
miscelazioni nel sintonizzatore, si fa qui 
un semplice esempio: il sintonizzatore 
O.U.C. sia sintonizzato sulla frequenza 
di ricezione f e = 90 MHz; il suo oscil¬ 
latore oscilli in più, cioè alla frequenza 
di 100,7 MHz; la sua frequenza inter¬ 
media vale dunque FI == 100,7 — 90 = 
10,7 MHz. Poi sorgono le seguenti com¬ 
binazioni con le frequenze interferenti: 

1. fra oscillatore e frequenza interme¬ 
dia 

oscillatore-fondamentale 

f x = f„ + FI/2 = 106,05 MFIz 
f x = f„ + 2 Fl/2 = 111,4 MHz 
oscillatore-2 a armonica 
f,. 2 /'„ - FI = 212,1 MHz 

f x = 2 f 0 + 2 FI = 222,6 MHz; 

2. fra la frequenza di entrata e la fre¬ 
quenza intermedia 

mescolazione delle subarmoniche 

/ = fo + (" ‘ l PI 


per n = 2 si ha f x = 95,35 MHz 
per n = 3 si ha f x = 97,13 MHz; 
mescolazione della 2 a armonica 

f, = 2 f. + 1^1 2 FI 


per n = 2 si ha f x = 190,7 MHz 
per n = 3 si ha f x = 194,26 MHz. 
Pervengono pure a) sintonizzatore le 
cosiddette « frequenze critiche », e cioè 
le frequenze: 

a) nel campo di frequenze di ricezione, 
quelle che differiscono dalla frequenza 
ricevuta, di 5,35 MHz, 7,13 MFIz e 16,05 
MHz; 

b ) nelle immediate adiacenze del cam¬ 
po di ricezione, quelle che differiscono 
dalla frequenza di ricezione, di 21,4 
MHz e 

c) fuori dal campo di ricezione, stanno 
fra 190 e 220 MHz. 

Ora, in pratica, questi elementi hanno 
il seguente significato: sia applicato al 
Sintonizzatore ad es. un forte segnale 
proveniente da una stazione trasmit¬ 
tente sulla frequenza 90 MHz: c’è da 
aspettarsi che si possano ricevere in 
prevalenza anche le frequenze f x (95,35 
MHz, 97,13 MHz, 100,5 MHz e 111,4 


MHz). Se ora un secondo trasmettitore 
più debole, o più forte emette su f x = 
95,35 MHz, sintonizzando il ricevitore 
si sentono due programmi contempora¬ 
neamente su questa frequenza. 
Inversamente, è possibile quando il sin¬ 
tonizzatore è accordato sulla frequen¬ 
za di ricezione f e = 90 MHz, sentire su 
90 MHz un forte segnale presente all’in¬ 
gresso del sintonizzatore e intorno ad 
esso di un trasmettitore di TV nei ca¬ 
nali 7, 10 c 11. 

Questa interferenza, la cosiddetta rice¬ 
zione su onde adiacenti, può essere no¬ 
tevolmente ridotta solo se il sintoniz¬ 
zatore possiede sufficiente selettività 
RF prima del mescolatore. In altri ter¬ 
mini, il sintonizzatore deve essere in 
grado dì effettuare una selezione mul¬ 
tipla alle frequenze critiche, affinchè un 
segnale sulla frequenza f x prima del 
mescolatore venga attenuato ad un li¬ 
vello accettabile. 

Il rapporto della tensione FI (presente 
all’uscita del sintonizzatore per una 
tensione a f e di entrata in antenna di 
2|j.V) alla tensione a f x da applicare al¬ 
l’entrata, per la quale si raggiunge lo 
stesso livello FI, è un’immediata mi¬ 
sura della bontà della selettività RF e 
viene espresso in dB. Secondo il valore 
di f x , si distinguono: 

a) selettività adiacente (relativa al 
campo di ricezione); 

b) selettività d’immagine (relativa alla 
vicinanza del campo di ricezione); 

c ) selettività lontana (giacente al di 
fuori del campo di ricezione). 

Se ritorniamo al nostro ricevitore O.U.C 
che ora può udire accanto ai forti tra¬ 
smettitori anche le stazioni deboli in¬ 
terferenti, nasce un altro problema, 
quando questo trasmettitore si trova 
nelle immediate adiacenze (400 kFIz, 
o meno) di un forte segnale disturbante 
a f x . Sorge certamente l’intermodula¬ 
zione, poiché il segnale interferente mo¬ 
dula in ampiezza il segnale più debole 
sul fianco della curva di risposta del 
preamplificatore. Poiché interviene qui 
una variazione della capacità dinamica 
di entrata del mescolatore, si dissinto¬ 
nizza l’oscillatore, essendovi un accop¬ 
piamento stretto col mescolatore. 

3. - REQUISITI PER UN SINTO¬ 
NIZZATORE DI ALTA QUALITÀ 

Da questi esempi, che si incontrano 
sempre in pratica, si possono dedurre 
immediatamente anche i requisiti di 
ingresso di un sintonizzatore. 
a) Esclusione di qualsiasi sovraccarico. 
Poiché segnali forti all’entrata del me¬ 
scolatore lo sovraccaricano, bisogna e- 
vitare in generale che tali segnali arri¬ 
vino al mescolatore. Per ottenere ciò, 
ì mezzi da impiegare sono: 

1 ) regolazione automatica del guada¬ 
gno del preamplifìcatore RF, con il 
campo di regolazione più grande possi¬ 
bile, dove la regolazione stessa dovreb¬ 
be iniziare già con segnali di 5 ~ 10 
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mV, per ottenere un buon rapporto zionc, del prestadio a motivo dell’even- 
segnale/disturbo; tualità di segnali forti. Cifre di rumore 

2) sufficiente selettività fra entrata di inferiori a 3 dB sembrano realizzabili, 
antenna e mescolatore, per rendere pie- c) Grande stabilità dell’oscillatore, 

coli i segnali indesiderati. Una selettivi- Non si dovrebbe raggiungere una de¬ 
là di 40 dB è troppo poco, 60 dB insuf- riva di frequenza dell’oscillatore di più 

fidente, 80 dB è un valore desiderabile; di 50 kHz, non solo in dipendenza dei- 
fi) accoppiamento lasco fra mescolato- la tensione RF di entrata, ma anche 

re e oscillatore, per evitare una varia- della temperatura, nonché delle tensio- 

zione dell’oscillatore, in seguito a varia- ni di lavoro. 

zioni della capacità dinamica di entrata Qp stadi mescolatori autooscillanti seni- 
dei mescolatore. brano da escludere, poiché presentano 

Diodi limitatori nel circuito interstadio, una eccessiva deriva principalmente 
come nel circuito di uscita FI, che do- con le variazioni della tensione di la- 

vrebbero evitare una saturazione del- voro. Le proprietà dei transistori a ef- 

l’amplificatore FI seguente, non sono letto di campo ed il loro comportamen- 

soluzioni felici. Stadi mescolatori auto- to nei circuiti RF lasciano supporre che 

oscillanti sono da evitare a motivo del- un sintonizzatore O.U.C. costituito con 

la loro insufficiente capacità di sovrac- essi possa considerarsi un’esecuzione, 

carico e per il loro slretto accoppiameli- che diventerà abituale. Se infine si rie- 

to fra mescolatore e oscillatore. sce a soddisfare una gran parte dei re- 

b) Piccola rumorosità di entrata del quisiti supplementari, questo sintoniz- 

sintonizzatore. zatorc possiederà proprietà che lo fa- 

Un sintonizzatore. O.U.C. non deve es- ranno adatto per un prodotto di alta 
senzialmente peggiorare il rapporto se- classe, 
gnale/disturbo ivi fornito dall’antenna, 

per garantire, in unione con l’amplifi- 4 . . SCHEMA DEL SINTONIZZA- 

catore FI un buon rapporto segnale/ TORE A FET 

disturbo. 

Poiché per es., un mescolatore a tubo Poiché lo schema circuitale con conden- 

elettronico presenta un rumore di en- satore variabile a 4 sezioni adottato nel 

trata di circa 15 T 20 kT„, c un me- sintonizzatore Gòrler .312-2404 sì è af- 

scolatore a transistore presenta un ru- fermato, si è qui adottata una grande 

more di entrata di circa 10 ; 12 kT„, parte dei principi in esso sfruttati an- 

bisogna assumere l’amplificazione del d 10 P er ^ sintonizzatore FET 312-2430 

prestadio in modo da minimizzare il Gòrler. 

rumore del mescolatore, sebbene sia La fig. 1 mostra la costituzione del sin- 

raccomandabile una piccola amplifica- tonizzatore e la fig. 2 il suo schema com- 


Fig. 5 Apparecchiatura per la misura del compor¬ 
tamento ai segnali forti. 




Fig. 6 - Risultati delle misure del comportamento 
ai segnali forti del sintonizzatore FET tipo 31 2 
2430 (in basso ) in confronto a quello del tipo 312- 
2404 (in alto). 1 valori di dB sono riferiti al segnale 
utile di 2 iaY. 



73 77 61 85 83 93 97 101 105 109 113 MHz 

freq. interferente 
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Tabella 1 - Principali dati tecnici 


Impedenza di enlrala di antenna 240 fi o 300 fi simmetrici e 60 o 75 fi dissimmetrici. 
Cifra di rumore U 2,5 KT„. 

Amplificazione dì tensione 38 dB T 2 d 13 (entrate di antenna/circuito FI completo). 
Rapporto di reiezione vicina ( f 0 + FI/2), 90 100 dB. 

Rapporto d’immagine ( f„ + 2FI), S 70 dB. 

Stabilità FI > 100 dB. 

Larghezza di banda FI 200 kHz + 30%. 

impedenza di uscita FI al circuito totale 5 kfi; alla presa 150 fi. 

Irradiazioni disturbanti dell’oscillatore: 
fondamentale < 20 p,V/m 
2 a armonica <10 ji.V/m 
5 a H 8 a armoniche < 15 pV/m. 

Deriva di frequenza dell’oscillatore durante il riscaldamento da 20°C a 65°C, 40 kHz. 
Temperatura ambiente massima ammissibile 75°C. 



Fig. 7 - Schema a blocchi per la applicazione del 
C.A.G. al preampliflcatore del sintonizzatore 
OUC tipo 312-2430 Gorler. 



Fig. 8 ■ Attenuazione dell’amplificazione dello sta¬ 
dio preampliflcatore in funzione della tensione di 
segnale RF di entrata. 


pleto. L’entrata è stata predisposta pel¬ 
le impedenze di 60 fi, o 75 fi e 240 fi o 
300 fi. A motivo della buona simme¬ 
tria, nel caso di uso dell’entrata 60 fi 
non è necessaria una particolare scelta 
di uno dei due terminali di collegamen¬ 
to all’antenna. Attraverso il secondario 
accordato del trasformatore di antenna, 
il segnale RF perviene all’elettrodo por¬ 
ta del prestadio FET (3\), la cui capa¬ 
cità di reazione viene compensata in un 
comune circuito a ponte. Fra il pream¬ 
pliflcatore e il mescolatore si trova un 
filtro di banda accordato agente da ele¬ 
mento selettivo, il cui accoppiamento, 
mediante una parete di separazione in¬ 
corporata, viene mantenuto puramente 
induttivo. 

Dal secondario di questo filtro di ban¬ 
da, il segnale arriva al mescolatore T 2 , 
nel cui circuito di assorbitore si trova 
il primo trasformatore FI. La capacità 
del suo circuito secondario è costituita 
da un partitore di tensione capacitivo 
160-500 pF, al quale è connesso il suc¬ 
cessivo amplificatore FI a transistori. 
All’elettrodo sorgente del mescolatore 
FET è accoppiato l’oscillatore costitui¬ 
to dal transistore T s (AF124), il cui cir¬ 
cuito è stato assunto completamente 
uguale a quello del precedente sintoniz¬ 
zatore 312-2404. Questo genere di ac¬ 
coppiamento funziona molto bene an¬ 
che con forti tensioni di segnale di an¬ 
tenna. Si è rinunciato a qualunque ge¬ 
nere di smorzamenti del circuito FI, 
come quelli coi tubi elettronici noti 
nella forma cosiddetta di neutralizza¬ 
zione a resistenza per aumentare l’am¬ 
plificazione, poiché, da una parte, si è 
raggiunto un ottimo di amplificazione 
senza questi artifici e, dall’altra non si 
doveva conseguire una data stabilità a 
capriccio. 

il tipico andamento della cifra di ru¬ 
more e dell’amplificatore di tensione 
nell’intera banda di frequenze da 87,5 
a 108,5 MHz, è rappresentato in fig. 3. 
Come limite superiore per il sintonizza¬ 
tore FET si è stabilito una cifra di ru¬ 


more di 2,5 kT„ e come limite inferiore 
per l’amplificazione dì tensione si sono 
stabiliti 36 dB. Le curve riportate in 
fig. 3 rappresentano i valori medi rile¬ 
vati su una preserie già ultimata. 

La fig. 4 rende conto delia stabilità del¬ 
l’oscillatore in funzione della tensione 
di lavoro U B e della tensione RF di 
entrata. 

La curva di risposta riportata è stata 
rilevata senza C.A.G. applicato al pre¬ 
stadio RF. 

Il comportamento ai segnali forti del 
sintonizzatore FET è stato analizzato 
col metodo di misura indicato in fig. 5. 
Come si vede, ci sono due generatori 
RF, dei quali uno è modulato piena¬ 
mente, mentre l’altro non è modulato, 
applicati mediante un partitore 60 fi e 
un trasformatore di antenna (trasfor¬ 
matore guanella o balun) all’apparec¬ 
chio in misura. Il generatore G t è pre¬ 
disposto stabilmente su 96 MHz, il ge¬ 
neratore G 2 è variabile in frequenza da 
70 a 120 MHz. Il sintonizzatore stesso 
viene accordato stabilmente su 100 
MHz. I due generatori forniscono ad 
esso una tensione di antenna di 100 mV. 
All’uscita del sintonizzatore è collegato, 
attraverso una testina sonda RF, un 
oscillografo, che permette di vedere i 
segnali utili e quelli disturbanti. 

La fig. 6 mostra i risultati delle misure, 
relative al sintonizzatore FET, che ven¬ 
gono confrontati con quelli del sinto¬ 
nizzatore tipo 312-2404. Questo proce¬ 
dimento è da considerarsi come un puro 
principio di paragone (e non di funzio¬ 
nalità), perchè entrambi i sintonizza¬ 
tori lavorano senza C.A.G. applicato 
al preampliflcatore. Si comprende chia¬ 
ramente che col sintonizzatore FET si 
verificano ancora tre sole « posizioni », 
contro le originarie 15, alle quali si ma¬ 
nifestano frequenze disturbanti con di¬ 
versi livelli di intensità; ciò significa che 
il sintonizzatore FET anche con ten¬ 
sioni di entrata di 100 mV o più, pos¬ 
siede un comportamento ai segnali forti 
assolutamente migliore di un simile 
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sintonizzatore con transistori conven¬ 
zionali, di uguale costituzione. 

Poiché un preampliflcatore FET pre¬ 
senta anche proprietà analoghe a un 
tubo elettronico circa la regolazione au¬ 
tomatica, si può controllarlo in modo 
simile. 

La fig. 7 mostra lo schema a blocchi for¬ 
mato in modo che la tensione neces¬ 
saria per il controllo viene prelevata già 
dal primo trasformatore FI, raddrizzata, 
amplificata e applicata alla porta del 
preampliflcatore. Come si vede in fig, 8, 
la regolazione viene inizialmente differi¬ 
ta a 10 mV e a circa 80 mV essa biocca 
completamente il transistore. Va da sé 
che ciò comporta un ulteriore migliora¬ 
mento supplementare dei comporta¬ 
mento ai segnali forti. I dati principali 
del nuovo sintonizzatore O.U.C. sono 
raccolti nella tabella 1. 


Come dimostrano le caratteristiche e le 
misure, il sintonizzatore O.U.C. a FET 
descritto è un gruppo ricevente, che 
soddisfa pienamente i requisiti, che so¬ 
no stati stabiliti per un sintonizzatore 
di qualità adatto alla produzione di 
massa. 

Poiché il costo cui si perviene sta in un 
conveniente buon rapporto al risultato 
ottenuto, esso è destinato all’impiego 
nei ricevitori di qualità e nei dispositivi 
pilota. I risultati della ricezione nella 
zona di Stoccarda, dove a periodi pre¬ 
fissati tre forti trasmettitori locali la¬ 
vorano su frequenze diverse hanno con¬ 
fermato la supposizione che iJ sintoniz¬ 
zatore FET sia, non solo paragonabile 
ai sintonizzatori a transistori « norma¬ 
li » e a tubi elettronici, ma sia addirit¬ 
tura superiore anche ai sintonizzatori 
di classe a nuvistorì. j[ 


Prossimamente disponibile in Europa il nuovo circuito integrato pre¬ 
sentato alla mostra dell’Elettronica di Parigi 

Uno degli aspetti più interessanti della partecipazione della General Elec¬ 
tric Company (USA) alla Mostra dell’Elettronica che ha avuto luogo dal 5 
al 10 aprile a Parigi era costituito dalla introduzione sul mercato europeo di 
un nuovo, circuito integrato che riunisce in sè le caratteristiche di un disposi¬ 
tivo « Unijunction » ad alta stabilità. 

Il nuovo circuito, denominato « Unijunction complementare D5K1 », pre¬ 
senta un complesso di caratteristiche elettriche uniformi che conferiscono al 
dispositivo una stabilità molto maggiore di quella del tipo convenzionale. Gli 
oscillatori costruiti con tali dispositivi hanno dimostrato di poter competere 
con i cristalli per quanto concerne le doti di stabilità. 

La « Unijunction complementare D5K1 » è stata anche presentata dalla 
GE negli Stati Uniti in occasione del Congresso dellTstituto di ingegneria 
elettrica ed elettronica e della relativa Mostra che ha avuto luogo a New York 
dal 20 al 23 marzo. 

Il dispositivo di cui trattasi è stato denominato « Unijunction comple¬ 
mentare » in quanto funziona con polarità opposta rispetto al tipo convenzio¬ 
nale. Esso infatti può produrre un impulso di comando sia positivo che nega¬ 
tivo. I progettisti di circuiti potranno applicare il D5K1 anche nei circuiti 
predisposti per la Unijunction convenzionale adottando solo lievi modifiche ai 
circuiti stessi. 

Nel corso di una prova dimostrativa, un oscillatore completo dotato di 
D5K1 è risultato stabile su 5 PPM/°C durante i passaggi da 25° a 85°C. 
Potranno- ora essere costruiti oscillatori a bassa frequenza la cui precisione 
consentirà scarti inferiori allo 0,5% in una gamma di temperature da-55°C 
a + 150°C. 

Il D5K1 permetterà per la prima volta che oscillatori e regolatori possano 
venir contemporaneamente compensati per quanto riguarda la precisione nelle 
reazioni termiche e calibrati alla temperatura ambiente con una singola sem¬ 
plice operazione. 

Il tipo « complementare » della Unijunction ha consentito inoltre di am¬ 
pliare sensibilmente la gamma delle applicazioni del dispositivo convenzionale, 
in quanto il D5K1 può assolvere tutte le funzioni del tipo standard assicurando 1 
però un notevole aumento di stabilità. Inoltre possono essere costruiti oscilla¬ 
tori stabili con frequenza fino a 100 k Hz (ossia con notevole estensione delle 
operazioni a frequenza prestabilita). Ciò rende possibile la costruzione di rego- 
latori analogici ultra-stabili anche a grandi intervalli. 
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Bilanciamento di resistenze dipendenti 
dalla temperatura e dalla tensione 

con circuiti semiconduttori 

Termistori, conduttori a jreddo e ressitenze dipendenti dalla 
tensione hanno delle caratteristiche che non possono essere in¬ 
fluenzate dalVesterno. Può essere perciò interessante, per determi¬ 
nati casi e soprattutto al fine di effettuare degli esperimenti, 
imitare artificiosamente il comportamento non lineare di tali 
resistenze con circuiti a transistori e a diodi, per ottenere carat¬ 
teristiche « su misura ». 



Fig. 1 - Compensazione di termistori con un 
transistor. 


(*) Elekfronik, maggio 1966, pag. 153. 


Come noto, per mezzo di particolari re¬ 
gole circuitali si può ovviare alle varia¬ 
zioni dei parametri del transistore che 
hanno effetti di disturbo sui circuiti 
transistorizzati. Per mezzo della stabi¬ 
lizzazione e rispettivamente della com¬ 
pensazione, il punto di lavoro viene te¬ 
nuto fisso in una certa regione voluta 
per evitare per es. una « sovraconduzio- 
ne » che può portare alla distruzione del 
transistor stesso a causa della potenza 
troppo elevata. In caso però che si ab¬ 
bia una compensazione troppo forte si 
può arrivare per un certo aumento di 
temperatura ad un « blocco » per cui il 
transistor non lavora più. 

Questi effetti, normalmente non deside¬ 
rati, si possono usare in determinati 
casi per equilibrare resistenze con coef¬ 
ficienti di temperatura negativi e posi¬ 


tivi nei circuiti bipolari dipendenti dal¬ 
la direzione. È di particolare interesse 
il fatto che si possano realizzare le ca¬ 
ratteristiche di temperatura desiderate 
entro i limiti fissati dalla potenza dei 
componenti circuitali, per mezzo dei 
sistemi descritti, sulla base della libera 
scelta della resistenza R e della tensione 
di alimentazione U„. In via di principio 
si può determinare numericamente l’an¬ 
damento in temperatura del bipolo, tut¬ 
tavia si raccomanda una determinazio¬ 
ne sperimentale soprattutto a causa 
delle dispersioni dei semiconduttori im¬ 
piegati. Date le ridotte dimensioni dei 
componenti e dei semiconduttori oggi 
in uso, tutti gli elementi del bipolo pos¬ 
sono essere raccolti in un misuratore ed 
impiegati come organo di misura e rego- 


Fig. la - Andamento della temperatura nella com¬ 
pensazione con termistore per diversi valori della 
resistenza di base R. Ordinate: corrente I ; ascisse: 
temperatura T. 


Fig. 16 - Pendenza della curva corrente-tempera¬ 
tura in funzione della corrente a 25° C. 
Ordinate: AjT/AI; ascisse: corrente a 25° C. 
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Fig. 2 - Compensazione di conduttore a freddo 
con un transistor ed un diodo. 



Fig. 3 - Compensazione di conduttore a freddo di 
maggiore flessibilità. 



Fig. 2a - Andamento della temperatura nella Fig. 3a - Andamento della tensione del circuito 
compensazione di fig. 2; le curve tratteggiate si di fig. 1. 
ottengono secondo la fìg. 3 con opportuna scelta 
delle resistenze Ri ed f{ 2 . 


lazione nel campo di temperatura de¬ 
terminato dagli elementi. 

Per limitare notevolmente il complesso 
campo delle possibili combinazioni di 
transistor, diodi, resistenze, tensioni di 
esercizio e temperature, in tutti i cir¬ 
cuiti descritti qui di seguito, sono stati 
montati soltanto il transistor npn BSY 
76 ed il diodo OA180. I tipi di semi¬ 
conduttori, il valore delle resistenze e le 
tensioni possono essere naturalmente 
variati a piacere sempre che non si per¬ 
dano di vista i valori lìmite della tem¬ 
peratura e della corrente di emitter, 
rispettivamente la potenza di dissipa¬ 
zione dei semiconduttori. 


1. - BILANCIAMENTO DI TER¬ 
MISTORI 

Se il tipo più semplice di bilanciamento 
di un termistore (resistenza NTC) è co¬ 
stituito, secondo quanto indicato in 
fig. 1 da una resistenza R e da un tran¬ 
sistore, in questo caso la resistenza de¬ 
termina la corrente di base. Viene sfrut¬ 
tata la contemporanea salita della tem¬ 


peratura, del rapporto di corrente base¬ 
collettore, nonché della corrente di col¬ 
lettore. In fig. la è riportata la caratte¬ 
ristica IT per alcune resistenze R e ten¬ 
sioni U„. Si nota che la pendenza All 
AT, riferita alla corrente di uscita a 
25°C (sia 125 questa corrente) dipende 
soltanto da quest’ultima. In fig. 1 b è ri¬ 
portata la pendenza per 125, come è 
stata calcolata dai valori riportati in 
fig. la. 

Per evitare la distruzione per effetto 
termico del transistor, sono state uti¬ 
lizzate, all’atto delle prove le seguenti 
formule approssimate: 

la « (I/o — 0,65)-1/-R 

I25 — R 25 ' Ta 

I T ~ B T'1 B 

I valori del rapporto di corrente base- 
collettore B, come pure la potenza di 
dispersione alle rispettive temperature 
possono essere desunti dalle curve ca¬ 
ratteristiche date dal costruttore. In 
particolare la tensione base-emitter di 
circa 0,65 V, supposta nelle precedenti 
formule, vale solo per il tipo di tran¬ 
sistor indicato. 
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2. - BILANCIAMENTO DI CON¬ 
DUTTORI A FREDDO 

Nei conduttori a freddo (resistenza 
PTC) si ha, nel divisore di base, un 
diodo che lavora nella regione inversa 
(fig. 2). Fondamentalmente si tratta in 
questo caso della realizzazione di una 
sovracoinpensazione della corrente resi¬ 
dua di collettore I B m dipendente dalla 
temperatura. Poiché la corrente di bloc¬ 
co 1 R del diodo deve essere più alta 
della corrente residua di collettore I CB0 , 
è stato impiegato il diodo OA180 anche 
a causa della temperatura di 100°C am¬ 
missibile del cristallo. La caratteristica 
I T che si trova in tal modo presente in 
fig. 2, dopo un certo tratto iniziale pre¬ 
senta una spiccata caratteristica PTC 
che tuttavia, a causa del rapido abbas¬ 
samento di corrente, è un po’ sfavore¬ 
vole. Come rappresentato nel circuito 
di fìg. 3, è possibile ottenere tutte le 
curve caratteristiche comprese fra quel¬ 
le dei circuiti 1 e 2, scegliendo opportu¬ 
namente le resistenze R t ed R t . La 
curva caratteristica del circuito 1 è per¬ 
ciò rappresentata in fìg. 2a accanto ad 
altre accennate come possibili. 


3. - BILANCIAMENTO DI RESI¬ 
STENZE VDR 

Un certo svantaggio nelle disposizioni 
circuitali descritte è rappresentato dalla 
loro dipendenza dalla tensione, a causa 
della quale può rendersi necessaria la 
stabilizzazione della tensione di alimen¬ 


tazione U„, D’altra parte però, questo 
fenomeno può essere sfruttato per ri¬ 
produrre artificiosamente le resistenze 
dipendenti dalla temperatura (sigla a- 
mericana VDR: voltage dependent re- 
sistance). In fìg. 3 sono riportate due 
curve caratteristiche VDR del circui¬ 
to 1. 

4. - INDICAZIONI GENERALI 

La precisione dei bipoli rappresenta¬ 
bili che sono dipendenti dalla tempera¬ 
tura, si trova nell’ordine di grandezza 
delle loro resistenze a filo di platino, di 
nichel o anche di leghe al silicio alta¬ 
mente dotate, come essi vengono im¬ 
piegati per scopi di misura. Per sem¬ 
plici applicazioni non è tuttavia molto 
consigliabile l’uso di questi elementi 
molto costosi. La bassa resistenza as¬ 
soluta (100... 200 fi) delle abituali re¬ 
sistenze al platino e al nichel provoca 
effetti di temperatura lineari, ma uniti 
ad un limitato rendimento della tensio¬ 
ne utile. 

Il campo di temperatura dei bipoli 
transistorizzati dipende dai semicon¬ 
duttori di volta in volta impiegati ed è, 
in linea di massima, compreso fra --55° 
C e +200°C. 

Le prove descritte sono state effettuate 
con l’intento di ottenere semplici dispo¬ 
sizioni in funzione della temperatura 
che si adattino a scopi di misura a se¬ 
conda del tipo e della grandezza degli 
effetti di temperatura. Ulteriori ricer¬ 
che mirano ad applicazioni nel campo 
della regolazione di temperatura. 


Libro bianco dell’ANIE 

(segue da pag. 193) 


La seconda ragione addotta dalVon. Orlandi, si riferisce alla pretesa neces¬ 
sità di importazione da altri Paesi di componenti elettronici per il montag¬ 
gio dei televisori a colori. 

Il Libro Bianco delVANIE smentisce nettamente, e noi siamo d’accordo, 
tale affermazione : oggi l’industria nazionale, ad eccezione del cinescopio, 
è praticamente in grado di produrre tutti i componenti necessari. 

Circa la terza ragione esposta dalVon. Orlandi, secondo la quale la dila¬ 
zione decisa dalla Camera potrà consentire di raccogliere una messe mag¬ 
giore di esperienze sui due sistemi di trasmissione che si sono imposti in 
Europa (il PAL ed il SEC AM), non possiamo che ritenerla almeno ragio¬ 
nevole e positiva. 

Nel forzato tempo d’attesa i laboratori industriali noti rimarranno certo 
inattivi e potranno elaborare dei prototipi avvalendosi delle esperienze tec¬ 
niche raccolte all’estero sul comportamento sia nella propagazione delle 
emissioni, sia nella tecnologia costruttiva dei televisori, dei sistemi PAL e 
SECAM entrambi oggi validissimi. 

A. 
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Piero Soati 

Note di servizio del ricevitore di TV 

Ultravox Junior 11” 


1. - CARATTERISTICHE TECNI¬ 
CHE 

Il ricevitore per televisione della Ul- 
tkavox, modello Junior 11" presenta 
le seguenti caratteristiche tecniche: ali¬ 
mentazione: 220 V, 50 FIz. Consumo: 
75 W circa. Potenza di uscita massi¬ 
ma: circa 2 W. Portante video MF: 
45,9 MHz. Portante suono: 40,4 MHz. 
Altoparlante magnetodinamico fronta¬ 
le con bobina mobile di impedenza 8 fi 
(a 400 Hz). Gruppo selettore per VHF 
adatto per gli 8 canali italiani più 4 
posizioni libere. Gruppo sintonizzatore 
UHF, a sintonia continua, con due 
transistori. Commutazione a tasto. A 
richiesta può essere fornito il canale 
216-223 MHz che sarà collocato in una 
delle quattro sezioni libere. 

2. - TUBI, TRANSISTORI E DIO¬ 
DI IMPIEGATI 

Cinescopio = A2813W; V 327 = PCL84, 
amplifìcatrice video e sep aratrice di sin¬ 
cronismi; V 3S(i = PCL86, amplifìcatrice 
audio; V 475 = ECL80, multivibratore 
per deflessione verticale; V 478 = PCF- 
802, tubo a reattanza e oscillatore per 


la deflessione orizzontale; V 464 = PL81, 
amplifìcatrice per la deflessione orizzon¬ 
tale; f 452 = PY81, diodo booster. 

AF/183/84, amplificatore RF per UHF; 
AF183/86, mescolatore e oscillatore per 
UHF; AF109, amplificatore RF per 
VIIF; AF106, mescolatore VHF; AF- 
106, oscillatore VHF; 7' I4K = AF200, 
1° amplificatore MF video; T 130 = AF- 
201, 2° amplificatore MF video; r u4 = 
AF202/S, 3° amplificatore MF video; 
T>56 = AF121, amplificatore limitato¬ 
re 5,5 MHz; T 302 = BC126, emitter fol- 
lowerAGC; T 310 = BC125, gate AGC. 
Lsn — BA128, smorzatore del suono; 
Lisa = BA128, diodo blocco AGC; D 32l 
= BA128, diodo ritardo AGC; D sli = 
BA129, diodo protezione AGC; D 1B2 = 
AA116, rivelatore MF video; D 3B2 -D 31B 
— 2AA119, discriminatore suono; D 33e 
BY100 raddrizzatore alim. valvole; I) 366 
R6, raddrizzatore alimentazione 
transistori; TVU, raddrizzatore EAT; 
Di is = M80C4, comparatore di fase! 

3. - TARATURA ED ALLINEA¬ 
MENTO 

Nel dare queste notizie circa la taratura 
e l’allineamento è opportuno precisare 




Fig. 1 


Fig. 2 
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che da quanto comunicatoci dall’ufficio 
tecnico della Ultravox risulta che nessun 
televisore, rientrato alla fabbrica con 
le cerature originali, abbia avuto bisogno 
di essere ritarato. Ciò dipende dal fatto 
che i circuiti sono stati realizzati con 
costanti tali che consentono la sostitu¬ 
zione dei transistori senza che sia ne¬ 
cessario effettuare una nuova taratura. 
D’altra parte è provato che se un tele¬ 
visore non è stato manomesso le ano¬ 
malie che si verificano in esso sono da 
attribuire a cause estranee alla tara¬ 
tura dei circuiti a radio e media fre¬ 
quenza, almeno per quanto concerne il 
loro disallineamento. 

Per eseguire le seguenti operazioni na¬ 
turalmente si presuppone che il tecnico 
sia in possesso di ottimi strumenti quali 
un wobbulatore, un marcatore, un oscil¬ 
lografo ed un voltmetro a valvola o 
avente per lo meno 20.000 D/V. 

3.1. - Taratura della media fre¬ 
quenza video e dei gruppi VHF e 
UHF 

Acceso il televisore circa 30' prima di 
eseguire la taratura predisporre: a) la 
tensione di alimentazione per 220 V ± 
5 %. b) il tasto dei programmi in posi¬ 
zione UHF; c) la taratura dell’asse Y 
dell’oscilloscopio per 3 Vpp; d) Collega¬ 
re una corrente continua, con il posi¬ 
tivo a massa, ed il negativo di — 9 
V, al punto di controllo TP9; e ) col¬ 
legare una resistenza da 27 kD 1/2 W 
al TP1; f ) collegare il cavetto scher¬ 
mato d’ingresso dell’oscillografo, asse 
Y, tra la massa e la suddetta resisten¬ 
za; g) svitare i nuclei delle bobine L 10 „ 

L 110 , T laa , -L ia6 , 7-142, T 145j -t-150, 7-164, L 201 , 

L % oa , U M in modo che sporgano dal bor¬ 
do di 2 mm circa. 

Tenere presente che le seguenti opera¬ 
zioni di taratura dovranno essere effet¬ 
tuate servendosi di un cacciavite di 
nylon o di altro materiale a minima 
perdita. 

1») Dissaldare il ponticello TP3 ed in¬ 
serirsi sul terminale che costituiva il 
ponte prima di averlo dissaldato. 


10,1 
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2°) Inserire su questo punto il wobbu¬ 
latore.. 

3°) Avvitare il nucleo della bobina L 10 i 
in modo che il marker a 43,5 MHz coin¬ 
cida con la sommità della curva di fi¬ 
gura 1. 

4°) Avvitare il nucleo della bobina L nn 
in modo da ottenere la curva di fig. 2. 
5°) Saldare il ponticello TP3. 

6°) Dissaldare il ponticello TP4. 

7°) Inserirsi con il wobbulatore sul ter¬ 
minale che costituiva il ponte prima di 
dissaldarlo. 

8°) Avvitare la L ia8 in modo che il mar¬ 
ker a 43,5 MHz sia centrato sulla som¬ 
mità della curva. 

9°) Avvitare la L ì26 in modo da otte¬ 
nere la curva di fig. 3. 

10°) Ritoccare la L 128 in modo che il 
marker sia centrato nuovamente sulla 
sommità della curva. 

11°) Saldare il ponticello TP4. 

12°) Inserire il generatore sul TP6 con 
la sua massa collegata alla massa del 
cavetto UHF. 

13°) Avvitare il nucleo della L li2 in 
modo da ottenere una curva con am¬ 
piezza maggiore, fig. 4. 

14°) Avvitare il nucleo della L 145 in 
modo da ottenere una curva di am¬ 
piezza maggiore, fig. 4. 

15°) Avvitare il nucleo della L 159 in 
modo da ottenere una curva piatta e 
simmetrica, fig. 5a. 

16°) Avvitare il nucleo della L 202 in 
modo che il marker a 42 MHz risulti 
il più alto possibile. 

17°) Ritoccare il nucleo della L 202 
(VHF) in modo da portare il marker a 
45,9 MHz sulla curva al 50% dell’am¬ 
piezza totale, fig. 5 a. 

18°) Avvitare il nucleo della L 1M fino 
ad ottenere il marker a 40,4 MHz nel¬ 
la cunetta della curva, fig. 56. Il segna¬ 
le RF potrà essere aumentato affinché 
la curva sia maggiormente visibile. 
19°) Inserire il generatore sul TP8. 
20°) Controllare, ruotando la manopo¬ 
la di sintonia UHF, di non essere sin¬ 
tonizzati su una stazione UHF. 

21°) Controllare che spostamenti del 
nucleo della L a01 (VHF) non influenzino 
la curva osservata. 
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22°) Avvitare il nucleo della L t 04 (UHF) 
per ottenere il marker a 45 MHz sulla 
curva con la massima ampiezza. 

23°) Avvitare il nucleo della Z. 201 fino 
ad ottenere la curva di fig. 56. 

In VHF è possibile un ritocco della bo¬ 
bina _L 2I)5 di accordo sull’oscillatore di 
un dato canale senza che sia influenza¬ 
ta la sintonia degli altri. 


vertito a FI dal 1° transistore AF- 
106. Il secondo transistore AF106 funge 
da oscillatore e perciò è accoppiato al 
primo. Il segnale UHF è invece ampli¬ 
ficato dal transistore AF186/83, con¬ 
trollato dall’AGC, e successivamente 
convertito alla frequenza intermedia 
dal transistore AF186/84, che assolve 
le funzioni di mescolatore c oscillatore. 


3.2. - Taratura della trappola a 
5,5 MHz o della media frequenza 
suono 



=20dB-1/1Qsegnale <* =10 dB =1/3 segnale 
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Dopo aver predisposto il televisore co¬ 
me indicato per la taratura dei circuiti 
precedenti, per quanto riguarda la ten¬ 
sione e l’accensione, svitare i nuclei del¬ 
le bobine L 364 , L 3es , jL 342 , L 347 c L 342 in 
modo che sporgano dal bordo di circa 
2 mm. Collegare l’antenna e sintoniz¬ 
zare il televisore su di una stazione. 
Controllare lo zero del voltmetro a 20 
mila D/V. 

1°) Avvitare il nucleo della L 3U sino a 
notare la sparizione della successione 
molto fitta dei bianchi e neri sul video. 
2°) Inserire il voltmetro con 5 V fondo 
scala sul punto TP10. 

3°) Avvitare il nucleo della i 38J fino 
ad ottenere una indicazione negativa. 
4°) Avvitare il nucleo della L w fino 
ad ottenere la massima deviazione del¬ 
lo strumento. 

5°) Avvitare il nucleo della L 347 fino 
ad ottenere la massima deviazione del¬ 
lo strumento. 

6°) Avvitare il nucleo della L 361 fino 
ad ottenere la massima deviazione del¬ 
lo strumento. 

7°) Avvitare il nucleo della _L 369 fino 
ad ottenere la massima indicazione 
dello strumento. 

8°) Collegare tra il punto TP10 e la 
massa due resistenze da 100 kD. 

9°) Collegare il puntale « + » al centro 
delle resistenze. 

10°) Collegare il puntale « — % al pun¬ 
to TP11. 

11°) Ritoccare la posizione del nucleo 
della L 3B9 fino ad ottenere una indica¬ 
zione nulla dello strumento. 

12°) Per la migliore reiezione di modu¬ 
lazione di ampiezza variare il potenzio¬ 
metro P 374 fino a sentire il minimo ron¬ 
zio dell’altoparlante. 


4. - FUNZIONAMENTO DEL TE¬ 
LEVISORE JUNIOR 11” 


cavo uscita 
wobbulatore 

/ 



2300/11 



Fig. 8 


Anche per soddisfare la richiesta di 
qualche nostro lettore riteniamo oppor¬ 
tuno dare una breve descrizione del 
funzionamento del televisore la qual 
cosa può essere della massima utilità 
per coloro che non abbiano una prepa¬ 
razione tecnica molto elevata. 

4.1. - Tuner 

Il segnale a radiofrequenza che per¬ 
viene dall’antenna è inviato al tuner. 
Il segnale VHF viene prima amplifi¬ 
cato dal transistore AF109 e poi con¬ 


4.2. - Media frequenza video 

Il segnale all’ingresso della media fre¬ 
quenza è amplificato dai transistori 
7’ 443 , (controllato dall’AGC) T 130 e T 114 
ed inviato al rivelatore video, costitui¬ 
to dal diodo £> 102 , dal condensatore C 104 
e dalla resistenza I? 106 . 

La media frequenza è del tipo sincrono, 
cioè con tutti ì circuiti accordati su di 
una frequenza unica e con filtri di ban¬ 
da ad accoppiamento capacitativo. Al¬ 
la base dei transistori T 130 e T 114 vi so¬ 
no dei trasformatori di accoppiamento 
aventi lo scopo di non caricare eccessi¬ 
vamente i circuiti accordati con la bas¬ 
sa resistenza d’ingresso dei transistori. 
Ciascun transistore è neutralizzato cori 
un gruppo RC accoppiato al circuito 
d’accordo di collettore allo scopo di e- 
vitare il pericolo di inneschi dovuti alle 
capacità interne dei transistori. 

4.3. - Amplificatore video 

Il segnale, dopo essere stato rivelato, è 
amplificato dalla sezione pentodo della 
valvola V 327 e inviato al catodo del ci¬ 
nescopio. Il comando di contrasto è ot¬ 
tenuto mediante un potenziometro col¬ 
locato sul circuito anodico della valvo¬ 
la. Dall’amplificatore video sono pre¬ 
levati i segnali per l’AGC, per il suono 
e per i sincronismi. 

4.4. - Sezione suono 

Il segnale intercarrier a 5,5 MHz è pre¬ 
levato sull’anodo dell’amplificatore vi¬ 
deo ed accoppiato alla base del transi¬ 
store T 338 . Il partitore capacitativo ha 

10 scopo di non caricare eccessivamen¬ 
te il circuito accordato alla base di que¬ 
sto transistore che ha funzioni di am¬ 
plificatore e di limitatore. 

11 segnale in uscita al T U6 è inviato ad 
un discriminatore a rapporto, provvi¬ 
sto di due diodi, Z) 362 e D 370 , nei quali 
la modulazione di frequenza è rivelata 
in modo da ottenere un segnala a fre¬ 
quenza audio. In serie ai diodi vi sono 
due resistenze di cui una variabile. La 
regolazione di quest’ultima consente di 
ottenere una buona reiezione di modu¬ 
lazione di ampiezza. Un potenziometro 
da 500 kD funge da regolatore del vo¬ 
lume. La parte audio sfrutta le due se¬ 
zioni della valvola V 3ge . 

4.5. Controllo automatico del gua¬ 
dagno (AGC) 

Il segnale video viene prelevato dal ca¬ 
todo dell’amplificatore video ed inviato 
alla base del transistore T 302 . Questo 
transistore funge da stadio « Emitler 
follower » cioè da ripetitore catodico ed 
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Fig, 9 


è accoppiato al transistore T 31 o* Que¬ 
st’ultimo è uno stadio « a soglia » con 
base a massa, che riceve sull’emettito¬ 
re il segnale video. L’impulso di sincro¬ 
nismo rende conduttore il transistore 
T 310 mentre contemporaneamente arri¬ 
va al collettore del transistore un im¬ 
pulso di ritorno di riga che gli fornisce 
l’alimentazione. In transistore rimane 
in conduzione sino al termine dell’im¬ 
pulso di sincronismo. 

L’impulso di corrente che attraversa i 
transistori carica il condensatore elet¬ 
trolitico C 31 , che viene ad assumere una 
tensione negativa funzione del segnale 
d’ingresso. Tensione questa che, attra¬ 
verso opportuni reti resistive, è appli¬ 
cata alle basi dei transistori di media 
frequenza (7’ 14s ) e dei tuner (AF109 in 
VHF e AF186/83 in UFIF). 


PIASTRA GRUPPI 56-6 



GIOGO 87-90 
9 15 



ZOCCOLO T.R.C. 60-86 
6 



UHF 91-96 



TASTIERA 69-79 



36 96 93 106 


PIASTRA ANTENNE 107-110 



4.6. - Alimentazione 

L’alimentazione alle valvole è del tipo 
convenzionale ed utilizza il diodo -D 336 ; 
quella dei filamenti è ottenuta sfrut¬ 
tando la caduta reattiva ai capi di un 
condensatore carta ed olio di 5,6/gF, 
C 205 . Questo condensatore deve avere 
una tolleranza stretta ed è perciò com¬ 
posto da un condensatore principale ed 
uno aggiunto. Quest’ultimo non è pre¬ 
sente qualora il primo sia già in tolle¬ 
ranza. 

La resistenza it 477 serve ad alimentare 
i transistori senza sotto-alimentare i 
filamenti delle valvole. 

4.7. - Deflessioni 

Il segnale video composito è applicato 
alla griglia della sezione triodo della 


valvola V 33 7 che compie la funzione se- 
paratrice di sincronismo. Essa serve a 
ricavare dal segnale video composito i 
segnali di sincronismo necessari alla 
sincronizzazione degli oscillatori che 
provocano la deflessione del raggio ca¬ 
todico sullo schermo del cinescopio. 

Per la sincronizzazione orizzontale gli 
impulsi negativi di sincronismo prele¬ 
vati dall’anodo della V 8!i7 vengono ap¬ 
plicati al comparatore di fase dissimme¬ 
trico (doppio diodo D 41S ) a cui viene 
inviato pure il dente di sega di riferi¬ 
mento, ottenuto integrando l’impulso 
di ritorno di riga prelevato dal trasfor¬ 
matore di riga, ed il potenziale creatosi 
aumenterà fino a bilanciare l’effetto del 
potenziale esterno. 

La tensione sviluppata dal comparato¬ 
re di fase e filtrata dal gruppo RC, è 
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Fig. IO 





MF1 


o 

63,5MHz 



inviata alla griglia della sezione triodo 
della valvola V 478 avente funzioni di 
tubo a reattanza variabile e controllan¬ 
te la fase dell’oscillatore di riga (sezio¬ 
ne pentodo della V 478 ). 

La forma d’onda di tale oscillatore va 
a pilotare la finale di riga V 4S4 alla cui 
placca è collegato il trasformatore di 
riga EAT. 11 dente di sega di corrente 
generato dalla V 464 in unione con il dio¬ 
do booster V 452 è, dal trasformatore 
stesso, opportunamente trasferito al 
giogo di deflessione, allo scopo di otte¬ 
nere la deflessione orizzontale del pen¬ 
nello elettronico. 

La bobina di linearità L 445 ed il conden¬ 
satore C 412 , in serie al giogo, consentono 
di effettuare le correzioni necessarie on¬ 
de ottenere la simmetria e la forma e- 
satta del dente di sega. 


La valvola finale di riga utilizza nei 
circuito di griglia un sistema di con¬ 
trollo automatico, mediante la VDR- 
483, agente in modo che l’ampiezza e 
l’alta tensione si mantengano nei limiti 
di corretto funzionamento. 

L’alta tensione per l’anodo del cinesco¬ 
pio è ottenuta raddrizzando l’impulso 
di ritorno, prelevato da un avvolgimen¬ 
to sul trasformatore di riga stesso. 
Come raddrizzatore ad alta tensione è 
impiegata una sbarretta al selenio chiu¬ 
sa in un contenitore isolante. 

Dal trasformatore di riga si preleva an¬ 
che l’impulso di circa 38 Vpp per l’ac¬ 
censione del filamento del cinescopio. 
Ciò corrisponde alla alimentazione pre¬ 
vista in c.c. di 11 V a 68 mA. 

Uno dei capi del filamento è collegato 


a 200 V onde evitare eccessive differen¬ 
ze di potenziale fra catodo e filamento. 

Per la sincronizzazione del circuito di 
deflessione verticale i segnali di sincro¬ 
nismo vengono integrati da un doppio 
filtro RC ed inviati, tramite un conden¬ 
satore di accoppiamento, alla griglia 
della sezione pentodo della valvola V 475 
impiegata qui in un circuito multivi- 
bratore, generante l’opportuno dente di 
dega per la deflessione verticale, cor¬ 
retto da apposititi gruppi RC di rea¬ 
zione. 

Un circuito di controreazione, sulla se¬ 
zione pentodo, e un sistema di controllo 
con la VDR444 agiscono sulla linearità 
del dente di sega, realizzando nello stes¬ 
so tempo la stabilizzazione dell’am¬ 
piezza. A 
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alta fedeltà 


(A cura dell’ing. A. Nicolich) 

dott. ing. Antonio Calegari 

Organo elettronico a due tastiere 

con generatori e divisori 
a circuiti stampati 


(♦) he haut-parleur , dicembre lUGfi, pagg. 62-67. 


Dopo un primo e breve periodo di ri¬ 
cerche e di sondaggi, la grande ambi¬ 
zione dei fabbricanti di strumenti di 
musica elettronica è stata l’imitazione 
nel modo più preciso possibile gli stru¬ 
menti musicali esistenti. Fu così che 
costruzioni come l’ondiolina, o la cla- 
violina permettono ad un esecutore, 
che suona su una tastiera, di ottenere 
le voci di ogni genere di strumenti. Nel 
campo della polifonia gli organi elet¬ 
trici ed elettronici moderni si avvicina¬ 
no sempre più strettamente all’organo 
a canne. 

Indipendentemente da questi timbri 
definiti, noti e impiegati da tutti gli 
autori di musica, è stato possibile crea¬ 
re sonorità nuove e questo campo è an¬ 
cora interamente aperto agli amatori e 
ai ricercatori. Il principio generale del¬ 
l’organo consiste nel sovrapporre diver¬ 
se serie di suoni sopra uno stesso tasto 
dell’organo. A parte certi suoni d’ance, 
una canna d’organo fornisce sempre un 
suono povero di armoniche. È la so¬ 
vrapposizione dei suoni in una serie ar¬ 
monica, che caratterizzerà la sonorità 
piena e maestosa dell’organo a canne. 
Tutta l’arte dei costruttori d’organo 
consiste nello scegliere le combinazioni 
di armoniche e i loro dosaggi in modo 
da ottenere un equilibrio perfetto su 
tutta l’estensione della tastiera. 

Un organo a canne è caratterizzato dai 
suoi registri; si chiama registro ogni so¬ 
norità distinta, che si può ottenere su 
tutta l’estensione della tastiora. Un re¬ 
gistro rappresenta un suono di uno o 
di diversi tubi per nota. Il suono è de¬ 
finito dal suo timbro e dalla sua altez¬ 
za, che è sempre espressa in piedi; il 
numero di piedi rappresenta la lunghez¬ 
za del tubo aperto, che dà la nota più 
bassa del suono in oggetto. 

Questi principi e queste denominazioni 
vengono conservate nella musica elet¬ 
tronica. I metodi di sintesi artificiale 
dei suoni dell’organo a canne sono sva¬ 
riatissimi; tre grandi principi sono par¬ 
ticolarmente tenuti in considerazione 
nelle realizzazioni industriali. 

1) Generazione fotoelettrica. Dischi gire¬ 
voli recano una pista di densità ottica 
variabile. Una cella fotoelettrica legge 


il segnale, che può rappresentare esat¬ 
tamente la sonorità di un suono del¬ 
l’organo reale che si vuole imitare. 

2) Generazione elettromagnetica. Il disco 
girevole è provvisto di denti a mo’ di 
sega, la froma dei quali definisce il tim¬ 
bro. Una bobina rivelatrice decifra il 
segnale. 

Questi due metodi permettono teorica¬ 
mente di produrre un segnale copiato 
fedelmente su un timbro reale. Occorre 
un disco e un fonorivelatore per ogni 
suono e per ogni nota, il che conduce 
ad un insieme costoso e ad una mecca¬ 
nica delicata da costruire. 

3) Generatori puramente elettronici. Que¬ 
sti sono oscillatori a tubi elettronici o a 
transistori, che forniscono il segnale, e 
filtri, che determinano il timbro. È evi¬ 
dentemente possibile sostituire ciascuna 
canna dell’organo con un generatore, il 
che conduce certamente ad una solu¬ 
zione perfetta della riproduzione di uno 
strumento reale. Ma un organo di me¬ 
dia importanza comporta diverse mi¬ 
gliaia di canne e il generatore elettro¬ 
nico corrispondente sarebbe della com¬ 
plessità di un moderno calcolatore elet¬ 
tronico. Fortunatamente, si presentano 
immediatamente alcune semplificazioni. 
Mentre il timbro di una canna d’organo 
è semplice, gli oscillatori elettronici pos¬ 
sono facilmente produrre suoni com¬ 
plessi. La sintesi ricercata con l’uso di 
suoni sovrapposti, può facilmente esse¬ 
re fatta con la scelta delle armoniche di 
un generatore di segnali quadrati o tri¬ 
angolari. Il problema dell’accordo è an¬ 
che semplificato dall’impiego di divisori 
di frequenza, che si sincronizzano auto¬ 
maticamente. Qui si descriverà un si¬ 
mile organo elettronico, che realizza 
con mezzi semplici una sintesi conve¬ 
niente della sonorità di un piccolo or¬ 
gano a canne. 

1. - CARATTERISTICHE ESSEN¬ 
ZIALI 

Questo complesso, presentato dalla Ma- 
gnétic France, è interamente conte¬ 
nuto in un contenitore di piccole di¬ 
mensioni: larghezza 780 mm, profondi¬ 
tà 560 mm e altezza sul tavolo 240 mm. 
Piedi asportabili permettono la trasfor¬ 
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mazione in console, nel qual caso l’al¬ 
tezza totale è 860 mm. L’esecutore mu¬ 
sicale dispone di due tastiere, la supe¬ 
riore di 4 ottave destinata al solista, l’in¬ 
feriore di sole tre ottave destinata al¬ 
l’accompagnamento. 

L’estensione è limitata al do 1 dalla 
parte sinistra rispetto alle due tastiere, 
al do 5 per le note più acute del solista, 
e al do 4 per le note più alte dell’accom¬ 
pagnamento. A destra della tastiera in¬ 
feriore si trovano due ordini di com¬ 
mutatori a bilanciere, che permettono 
di modificare il timbro di ogni tastiera 
e di mettere in funzione il vibrato, o il 
circuito di riverberazione, essendo in¬ 
corporata un’unità Hammond tipo 4F. 

Un potenziometro a cursore regola il 
livello sonoro di una tastiera rispetto 
all’altra. Sul retro del mobile si trova¬ 
no i morsetti di collegamento alla rete, 
all’amplificatore, al pedale d’espressio¬ 


ne; un interruttore serve a mettere sot¬ 
to tensione il complesso, che si adatta 
alle reti di alimentazione 110 V o 220 V 
per mezzo di un partitore disposto di 
fianco alla presa di alimentazione. 

2 - GENERATORI DI SEGNALI 

Lo schema di principio dei generatori 
di segnali è rappresentato in fig. 1. Un 
generatore di tipo multivibratore equi¬ 
paggiato con due transistori MF1-NPN 
produce l’onda pilota. La regolazione 
dell’accordo si fa per mezzo di una re¬ 
sistenza regolabile di 50 D, che polariz¬ 
za una delle basi e con una resistenza 
regolabile di 100 Q, in serie coi carichi 
di collettore per la regolazione fine. La 
stabilità di un simile circuito è buona 
poiché avendo usato transistori come 
elementi amplificatori, il riscaldamento 
non è da temere. 

Due uscite si prelevano da un colletto¬ 
re, una verso i contatti dell’ottava più 
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alta della tastiera attraverso resistenze 
di 220 fi; l’altra verso il primo divisore. 
La base di uno dei due transistori è col¬ 
legata al circuito del vibrato mediante 
una resistenza di 150 kO. Una tensione 
applicata al punto V ha la proprietà di 
far variare l’altezza della nota. Appli¬ 
cando a questo punto una tensione len¬ 
tamente variabile, si ottiene un effetto 
di vibrato in frequenza. 

I divisori sono tutti identici e abbas¬ 
sano ad ogni stadio la nota di un otta¬ 
va. Due transistori MF1 sono montati 
come flip-flop (bascula di Eccles Joi- 
dan). Questo circuito è bistabile, il che 
significa che uno dei due MEI è condut¬ 
tivo, quando l’altro è interdetto e vice¬ 
versa. Un impulso negativo applicato 
al punto comune dei due collettori in¬ 
verte questa condizione. Un impulso 
positivo non provoca commutazione. 
L’oscillatore pilota genera un’onda qua¬ 
dra. Solo il fronte ripido negativo riesce 
a cambiare lo stato del circuito bista¬ 
bile successivo, e il segnale di uscita ri¬ 
sultante, sarà esso pure un segnale qua¬ 
drato, ma di frequenza di ripetizione 
metà della frequenza pilota. Questo se¬ 
gnale è presente ad uno dei collettori 
e viene applicato da una parte ai con¬ 
tatti della tastiera mediante una resi¬ 
stenza di 330 kQ, e dall’altra al divisore 
successivo. 

Il complesso costituito dall’oscillatore 
pilota e dai cinque divisori fornisce dun¬ 
que la stessa nota trasportata su sei ot¬ 
tave. Le uscite dei 6 segnali sono di¬ 
stinte con lettere A, B, C, D, E, F in 
fig. 1. Le cifre da 1 a 4 corrispondono ai 
contatti della tastiera superiore, men¬ 
tre le cifre 5, 6, 7 corrispondono ai con¬ 


tatti della tastiera inferiore. I collega- 
menti fra le uscite e i contatti sono 
multipli; è a questo punto che si fa il 
primo dosaggio armonico, l’altro si fa 
nelle scatole dei timbri. 

Per comprendere questo dosaggio dei 
campi sovrapposti, consideriamo per 
es. la serie dei do. L’ultima nota a sini¬ 
stra di ciascuna tastiera è un do di fre¬ 
quenza 64 Hz per un suono di 6 piedi 
per esempio. Questa frequenza è for¬ 
nita dal divisore D5 al punto F e con¬ 
duce ai contatti do della tastiera supe¬ 
riore attraverso una resistenza di 820 
kQ. Il punto 4 dello schema rappresenta 
questo contatto. A questa nota do 1 si 
somma, attraverso una resistenza di 
330 kQ, una certa frazione di do 2 pro¬ 
veniente dal punto E, e attraverso una 
resistenza di 220 kQ, proveniente dal 
punto un’altra frazione dì do 4. Il solo 
tasto do della tastiera superiore farà 
perciò sentire tre suoni sovrapposti di 
8 piedi, 4 piedi e 1 piede. La combina¬ 
zione di questi suoni è fìssa per ogni ta¬ 
stiera. Sulla tastiera inferiore, le pro¬ 
porzioni rispettive cambiano, la fonda- 
mentale è più forte, ma il dosaggio è 
costante anche per essa. Questo dosag¬ 
gio dei suoni fra loro è lo stesso su una 
ottava, esso varia leggermente quando 
si sale verso le note alte, l’accoppiamen¬ 
to del campo di 1 piede viene qui sosti¬ 
tuito con quello dal campo di 2 piedi. 

Il principio applicato è lo stesso di 
quello degli organi a canne, ma invece 
di dover usare suoni poveri di armoni¬ 
che, si dispone di segnali quadrati essi 
stessi ricchissimi di armoniche alte; i 
due effetti si sommano per fornire una 
gradevole sintesi all’orecchio. Il segnale 
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Fig. 3 - Schema deiroscillatore del « vibrato ». 


quadrato da solo è invero alquanto vio¬ 
lento e pochissimo somigliante a un 
pieno suono d’organo. 

Questa possibilità di armonizzare la 
combinazione di suoni di ciascuna ta¬ 
stiera è di grande interesse per l’ama¬ 
tore, che vuol montare da sè il suo or¬ 
gano partendo da un gruppo di parti 
staccate, poiché la combinazione, che è 
proposta in questa costruzione non è 
che una in mezzo a molte altre, ed è 
possibile variare all’infmito le sonorità 
dello strumento secondo l’uso che gli 
si decreta. 

I contatti della tastiera sono costituiti 
da un insieme di due barrette d’argento 
parallele alla tastiera, distanziate di 
qualche mm, saldate su angolari, fra le 
quali si muovono le lame mobili soli¬ 
dali coi tasti della tastiera. Queste la¬ 
mine mobili in avorio rivestito di uno 
strato d’oro sono collegate ai punti da 

I a 7 dei generatori di segnali. La barra 
di contatto inferiore è collegata a mas¬ 
sa, la barra superiore raccoglie i segnali 
verso la cella dei timbri. 

3 - LA CELLA DEI TIMBRI 

La fig. 2 rappresenta il complesso dei 
circuiti di formazione dei vari timbri 
per ciascuna tastiera. 

Uno stadio di entrata equipaggiato con 
un transistore MF2 amplifica i segnali 
aventi la loro messa in forma e permet¬ 
te di proteggere i filtri dagli effetti del¬ 
la variazione d’impedenza, che si veri¬ 
fica quando si mette in circuito un 
grande numero di tasti della tastiera. 

II filtro è di tipo a T by-passato. Il ra¬ 
mo centrale fuga a massa le frequenze 
alte quando si inseriscono in circuito 
condensatori di diversi valori, e con¬ 
sente di rinforzare notevolmente le 
frequenze di risonanza quando si inse¬ 
risce in circuito anche l’induttanza, il 
che produce una colorazione caratteri¬ 
stica. Il ponte costituito dalla capacità 
47 pF arricchisce il timbro di armoniche 
superiori. Si noti che una cella di filtri 


elettrici non consente la sintesi armo¬ 
nica menzionata più sopra, ma permet¬ 
te solo una colorazione più o meno 
grande di sonorità, poiché un filtro che 
elimina questa o quell’armonica sareb¬ 
be valido per una nota sola e in nessun 
altro caso su tutta l’estensione della ta¬ 
stiera. 

Le celle dei timbri delle due tastiere 
sono notevolmente simili, salvo alcuni 
condensatori. Le uscite fanno capo a 
un potenziometro a scorrevole doppio 
montato equilibrato e che permette di 
bilanciare la melodia con l’accompagna¬ 
mento o di accentuare l’una rispetto al¬ 
l’altro. Uno stadio amplificatore com¬ 
pensa la perdita di intensità provocata 
dei circuiti, che precedono. La regola¬ 
zione dell’espressione si effettua con un 
potenziometro collegato all’uscita del¬ 
l’apparecchio. 

4. - L’OSCILLATORE DI VIBRA¬ 
TO 

L’oscillatore a frequenza bassissima, 
che genera il segnale di comando del 
vibrato è rappresentato in fig. 3. Tre 
cellule sfasatrici associate ad un tran¬ 
sistore ad alto guadagno, sono sufficien¬ 
ti a generare un’onda sinusoidale, la cui 
frequenza può essere regolata su due 
valori scelti in precedenza con la rego¬ 
lazione delle resistenze regolabili di 50 
kQ. L’uscita è connessa al punto V de¬ 
gli oscillatori piloti sopra esaminati. 

5. - L’UNITÀ DI RIVERBERAZIO¬ 
NE (vedi fig. 4) 

Nel mobile dell’organo è contenuta una 
unità di riverberazione Hammond. Il 
modello adottato è il 4F, che presenta 
un tempo di riverberazione abbastanza 
lungo conveniente alla musica organi¬ 
stica. Occorre un amplificatore di po¬ 
tenza (0,5 W) per l’eccitazione della 
molla riverebrante. A questo scopo, due 
transistori montati in circuito amplifi¬ 
catore a simmetria complementare ven¬ 
gono qui impiegati. Lo stadio pilota è 
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equipaggiato con un AC128 e i pream- 
pliflcatori di entrata e di uscita adat¬ 
tano i livelli e le impedenze per mezzo 
dei transistori MF2 ad alto guadagno. 

6. - ALIMENTATORE DELLA 
RETE 

L’alimentatore generale rappresentato 
in fìg. 5 è stabilizzato con un diodo Ze- 
ner e un transistore ballast. La tensio¬ 
ne di alimentazione dei generatori è per¬ 
ciò completamente indipendente dalle 
variazioni di rete e la stabilità dell’ac¬ 
cordo aumenta notevolmente. 


7. - COSTRUZIONE 

Grazie all’uso di circuiti stampati e di 
un gruppo meccanico facile da monta¬ 
re, la realizzazione del circuito che si 
descrive qui sotto è alla portata del¬ 
l’amatore e non richiede conoscenze 
speciali. Le due tastiere sono fornite 
complete dei loro contatti. Su ciascun 
tasto è avvitata una piccola lamella ed 
è collegata con un filo molto flessibile 
ad una barretta ausiliaria, che riunisce 
tutti i fili provenienti dai contatti mo¬ 
bili. Le due barre collettrici di ciascuna 
tastiera sono pure montate e regolate. 
Le tastiere sono installate nel conteni¬ 
tore e la sola regolazione che si potrà 
effettuare sarà quella dell’allineamento 
dei tasti della tastiera, per mezzo di 
feltri più o meno spessi. 

Tutto il lavoro da fare sta al disotto 
delle tastiere; si disporrà il mobile ca¬ 
povolto sopra un supporto fisso, fino a 
che il montaggio sia completamente fi¬ 
nito. Una piastra dei generatori di no¬ 
te, a circuiti stampati, è fornita pre¬ 
montata (fig. 6). Basterà copiare que¬ 
sto modello a 11 esemplari sui circuiti 
identici. Si faccia attenzione al senso 
di montaggio dei transistori. Per colle¬ 
gare gli elementi sulla piastra, si devo¬ 
no montare uno ad uno eseguendo le 
saldature ogni volta. 

Non bisogna assolutamente tentare di 
disporre tutti i componenti insieme fis¬ 
sandoli intrecciando i fili di uscita pri¬ 
ma di saldare. Non si potrebbero più 


fare riparazioni senza danneggiare i cir¬ 
cuiti. 

Il pezzo che si vuol fissare deve invece 
poter essere tolto liberamente prima di 
saldare. Non stagnare il pettine di u- 
scita sul quale verrà a fissarsi il con¬ 
nettore mobile. Una volta che tutte le 
piastre siano state cablate, verificarle 
completamente prima di procedere al 
loro fissaggio. La fig. 6 mostra la dispo¬ 
sizione di tutti i componenti sulla fac¬ 
cia superiore di una delle piastre. 

Si faranno poi i collegamenti nella sca¬ 
tola dei timbri, dei quali il disegno di 
montaggio è dato in fig. 7. Tutti ì col- 
legamenti che escono dalla basetta ret¬ 
tangolare non devono esserepiazzati che 
al momento dell’installazione del telaio 
nella scatola. Si potranno montare i 
vari componenti serrandoli nei connet¬ 
tori degli inversori come nei cablaggi 
elettrici, ma è preferìbile saldarli diret¬ 
tamente prendendo cura di fare rapi¬ 
damente l’operazione per non rovinare 
i corpi in plastica degli invertitori. La 
basetta ausiliaria rappresentata in fi¬ 
gura 8 deve essere cablata prima di es¬ 
sere installata. Si comincerà perciò a 
posizionare tutti gli elementi interni al¬ 
la basetta ausiliaria di 35 mm senza ef¬ 
fettuare i collegamenti rappresentati 
nella metà inferiore della figura. I con¬ 
densatori chimici devono essere conve¬ 
nientemente orientati, il tratto spesso 
interno al disegno di un tale condensa¬ 
tore rappresenta il + o il lato rosso del 
condensatore; il riferimento si fa sul 
primo condensatore a sinistra del dise¬ 
gno, I componenti non devono essere 
fatti aderire alla basetta ausiliaria; si 
deve lasciare uno spazio di 1 o 2 mm; 
la filatura deve essere ben fatta e ben 
aereata, senza collegamenti troppo lun¬ 
ghi, la messa a punto ne sarà così faci¬ 
litata. I transistori devono essere sal¬ 
dati lasciando 1 cm di fili di uscita. Il 
piccolo contrassegno di riferimento rap¬ 
presenta l’emettitore dei transistori 
MF2. 

I collegamenti dell’altra faccia di que¬ 


Fig. 6 - Montaggio della parte superiore di uno 
dei 12 generatori di segnali costruiti su basette 
a circuiti stampati. Ciascuna basetta è fissata 
perpendicolarmente a un circuito stampato prin¬ 
cipale; spinette di trattenuta assicurano la sua 
alimentazione. 
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Fig. 7 bis - Commutatori di comando della sca¬ 
tola dei timbri. 


sta basetta ausiliaria sono rappresen¬ 
tati in fig. 9; far corrispondere le lettere 
di riferimento dopo aver rovesciato la 
basetta. Questo elemento cablato e ve¬ 
rificato potrà essere montato e collega¬ 
to alla cella dei timbri. Disporre la bar¬ 
retta ausiliaria nella scatola telaio dal¬ 
la parte destra sulla tavoletta al disotto 
deH’alloggiamento della scatola dei tim¬ 
bri. La fig. 8 non rappresenta le dispo¬ 
sizioni relative dei componenti, ma solo 
i collegamenti da effettuare. La basetta 
ausiliaria di 35 mm deve essere paral¬ 
lela alla squadra di fissaggio delle barre 
dei contatti della tastiera 4 ottave, le 
lettere A e B devono essere orientate 
verso la scatola dei timbri. Effettuare 
i collegamenti con la scatola dei timbri 
facendo corrispondere le lettere G, F, 
C, D, E. 

La camera di riverberazione 4F deve 
essere installata fra due angolari, che 
portano i contatti della tastiera 3 ot¬ 
tave, verso il bordo della scatola. Le 
due piccole prese RCA devono essere 
prima saldate, poi messe in posto ser¬ 
vendosi dei riferimenti « input » ( = en¬ 
trata) e « output » (= uscita) della ca¬ 
mera di riverberazione. 

L’alimentatore stabilizzato comprende 
un trasformatore, che deve essere fis¬ 
sato direttamente all’interno della sca¬ 
tola con squadrette infilate sulle viti di 
trattenuta delle lamiere, un AD149 
montato su radiatore ed una basetta 
ausiliaria di 35 mm troncata a 8 capo¬ 
fili, che porta la parte essenziale del 
circuito. La rappresentazione è data 
in fig. 10. I diodi devono essere disposti 
secondo la freccetta di riferimento di¬ 
segnata sul loro corpo e la cui punta 
rappresenta il + dello schema. I com¬ 
ponenti trasformatore, radiatore e ba¬ 
setta sono rappresentati nelle loro po¬ 


sizioni relative, che dovranno essere 
realizzate in sede di montaggio. L’ali¬ 
mentatore trova posto vicino alla squa¬ 
dra di fissaggio dei contatti della ta¬ 
stiera 4 ottave, il trasformatore verso 
il fondo del contenitore e il gruppo ra¬ 
diatore-basetta verso la camera river¬ 
berante. 

La grande piastra del circuito stampa¬ 
to riceve i pernetti di fissaggio dei cir¬ 
cuiti generatori. Quando essa sarà inte¬ 
ramente equipaggiata, questa grande 
piastra verrà fissata sulla tavoletta, che 
forma il telaio di montaggio al centro 
della cassa. Poi si collegheranno le li¬ 
nee di alimentazione. 

Si introdurranno poi i 12 circuiti stam¬ 
pati senza deteriorarli, sostituendo e- 
ventualmente gli spinotti di sostegno, 
che fossero sconvenientemente disposti. 
La basetta fornita già cablata è rego¬ 
lata per dare il la; rispettare la sua po¬ 
sizione. Le basettine rettangolari rice¬ 
vono ciascuna 7 spine di contatto e de¬ 
vono essere piazzate sui circuiti oscilla¬ 
tori, come indica la fig. 11. Si procede¬ 
rà poi ai cablaggio dei conduttori di 
collegamento con le tastiere proceden¬ 
do passo-passo e rispettando scrupolo¬ 
samente i riferimenti di fig. 11. Si avrà 
interesse a seguire l’ordine dei numeri 
per la filatura, ogni gruppo di 6 fili deve 
essere fasciato in modo conveniente per 
evitare una confusione totale in caso 
di errore. Si completerà il montaggio 
collegando le entrate e le uscite del te- 
laietto posteriore al resto del montag¬ 
gio. 

8. - POSA IN OPERA - PROVE - 
REGOLAZIONI 

La tensione stabilizzata all’uscita del¬ 
l’alimentatore deve essere 10 V. Questa 
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Fìgg. 8 e 9 - Montaggio delle due facce della basetta ausiliario a 2 x 37 capofili comprendente i 
transistori della scatola dei timbri, dell’oscillatore di vibrato e dell'amplificatore di riverberazione. 
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Fig. 12 - Disposizione generale dei componenti 
all’interno del contenitore. Sono qui rappresen¬ 
tate 10 delle 12 basette, coi loro connettori. 


tensione è caratteristica de] diodo Ze- 
ner e non può essere regolata. 
Collegare l'organo ad un amplificatore 
di sensibilità compresa fra 0,1V e 1 V. 
Ciascun tasto deve riprodurre un suo¬ 
no di un’altezza qualsiasi. La basetta 
fornita cablata è regolata sul la. Senza 
modificare l’accordo di questa basetta, 
dopo aver ritrovato le altre 11 come 
indicato in flg. 11, effettuare la regola¬ 
zione seguendo la scala in modo da ri¬ 
cadere sul la così come è regolato, 
batta questa regolazione, si deve poter 
eseguire una scala in salita sull’ultima 
ottava della tastiera superiore. I suoni 
devono presentare lo stesso timbro. Se 
una nota presenta un timbro più acu¬ 
to, si devono imputare i primi divisori. 
Una volta che l’ottava superiore sia sta¬ 
ta completamente messa in funzione, 
verificare il funzionamento dei divisori 
discendendo le scale di ottava in ot¬ 
tava. 

Il ritrovamento di uno stadio difettoso 
è reso delicato a motivo della miscela 
di 3 snoni provenienti da 3 diversi di¬ 
visori su ciascun tasto. In caso di dif¬ 
ficoltà si fabbricherà una punta di ta¬ 
sto collegando un filo all’uscita di bas¬ 
sa frequenza; all’estremo di questo filo 
si metterà un condensatore, che isolerà 
la polarizzazione continua. Toccando 
direttamente il contenitore dei transi¬ 
stori si deve sentire la nota corrispon¬ 
dente allo stadio. Se due divisori suc¬ 
cessivi danno la stessa nota, il secondo 
è guasto. In tal caso bisogna cambiare 
i due transistori, poi, quando il funzio¬ 
namento è ristabilito, rimettere uno dei 
transistori precedenti, poi l’altro. Co¬ 
me regola generale, si trova che uno 
solo dei due transistori è difettoso, 


quando un divisore è guasto. Quando 
tutto il complesso sia stato verificato, 
si procederà all'accordo esatto dello 
strumento. Si userà a questo scopo, il 
metodo dei battimenti. 

Due regolazioni permettono di modifi¬ 
care 1 altezza della nota. Si disponga la 
resistenza regolabile di 100 Q al centro 
della sua corsa; si regoli poi la resisten¬ 
za di 50 kD; per ottenere l’accordo pre¬ 
ciso si agisca sulla resistenza di 100 fi. 
Suonare l’accordo La-Re sull’ultima 
ottava della tastiera. Regolando la re¬ 
sistenza di 50 kll della basetta del Re, 
si deve ottenere in una certa posizione 
un battimento nullo. Ritrovare poi sul 
Re suonato da solo, il senso di rotazio¬ 
ne di 100 Q, che fa salire la nota e ritor¬ 
nare al battimento zero, A partire da 
questa posizione, suonando l’accordo 
La-Re, girare la regolazione della resi¬ 
stenza di 100 Q in senso crescente fino 
a ottenere un battimento di 60 bit per 
minuto circa. Operare in seguito allo 
stesso modo, senza ritoccare il Re, con 
l’accordo Sol-Re. La regolazione di tut¬ 
ta l’ottava deve essere fatta nel seguen¬ 
te ordine: La-Re, Re-Sol, Sol-Do, Do¬ 
ta, Fa-La diesis, La diesis-Re diesis, 
Re diesis-Sol diesis, Sol diesis-Do die¬ 
sis, Do diesis-Fa diesis, Fa diesis-Si, 
Si-Mi, Mi-La. L’ultimo accordo Mi-La 
deve cadere al battimento 60 senza ri¬ 
toccare il La. Altrimenti, saltare il La 
e ricominciare la regolazione da un ca¬ 
po all’altro. Diversi passaggi sono ne¬ 
cessari per ottenere un accordo ben fat¬ 
to. Provare i vari timbri, il vibrato e la 
riverberazione. La regolazione dell’e¬ 
quilibrio deve aumentare il livello del¬ 
la tastiera verso la quale si preme il 
bottone, . 
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alta fedeltà 


dott. ing. Antonio Canton 

Ricevitore MF stereo a transistori 

mod. AR-14E Heathkit 



Ricevitore MF stereo economico a transistori, 
Heathkit, mod. AR-14E. 


In flg. 1 è rappresentato lo schema 
del ricevitore economico MF stereo 
mod. AR-14E della Heathkit tedesca 
(Heathkit-Gerate GmbH, 6079 Spren- 
dlingen bei Frankfurt; Robert-Bosch- 
Strasse Nr. 32-38) e reperibile presso la 
Larir International S.p.A. (Milano, vi. 
Premuda 38 A), alla cui cortesia dob¬ 
biamo le informazioni qui riportate. 

Il mod. AR-14E rientra nell’ambito 
dell’alta fedeltà per la sua potenza di 
uscita (2 X 10 Weff, equivalenti a 2 X 15 
W musicali misurati secondo la norma 
dell’ Institute of High Fidelity, IHF) 
con distorsione di intermodulazione mi¬ 
nore dell’1% fino a 12 W, misurata con 
60 Hz e 6 kHz mescolati nel rapporto 
4 : 1 (v. flg. 2); per la sua estesa gam¬ 
ma di audiofrequenza riprodotta (da 
20 Hz a 15 kHz entro —3 dB con en¬ 
trata in antenna) (v. flg. 3), e per la 
sua bassa distorsione armonica minore 
dell’l % da 20 Hz a 20 kHz (v. flg. 4). 

Lo schema è alquanto convenzionale, 
ma assicura le eccezionali prestazioni 
sotto elencate. 

Il gruppo dei circuiti MF multiplex 
comprende: 

L’unità di accordo MF. Antenna 300 fi 
simmetrici. Stadio preamplificatore RF 
Q t con base comune. Mescolatore Q a . 
Oscillatore locale tipo Hartley, il cui 
segnale viene accoppiato all’emettitore 
del mescolatore, il cui carico di collet¬ 
tore è il 1° trasformatore (T a ) a FI. 
Diodo di CAF DI. L’accordo dei circuiti 
di sintonia è a capacità variabile; l’am¬ 
plificatore FI a 4 stadi (Q 4 , Q 3 , Q&, Q 7 ) 
accoppiati a filtro di banda, con trasfor¬ 
matori (T 2 , T 3 , Ti, T.) biaccordati; il 
discriminatore a rapporto costituito dal 
trasformatore T s e dai due diodi D 3 e 
Di, lo stadio amplificatore audio Q s 
multiplex montato in circuito con e- 
mettitore comune; lo stadio amplifica¬ 
tore dei 19 kHz, e trasferitore di emet¬ 
titore Q„; l’oscillatore Q ln generatore 
della subportante a 38 kHz; i rivelato¬ 
ri di commutazione Q u e Q 12 , dalle u- 
scite dei quali, attraverso i filtri P.E.C. 
si ricavano i segnali demodulati dei ca¬ 
nali sinistro e destro, per l’alimenta¬ 
zione degli amplificatori rispettivi di 
audio frequenza; i due stadi amplifica¬ 
tori Q 13 e Q u dell’indicatore stereo e l’in¬ 
dicatore stereo stesso a lampadina; il 
circuito regolatore di fase (in unione col 
potenziometro R43) corto circuitato in 
condizioni normali e inserito in circuito 
mediante commutatore a 2 posizioni, 


durante l’operazione di regolazione del¬ 
la fase. 

Il gruppo dei circuiti amplificatori di 
audio frequenza comprende: 
il commutatore di funzioni a 6 posizio¬ 
ni (fono mono, fono stereo, ausiliario 
mono, ausiliario stereo, MF mono, MF 
stereo; per entrate ausiliarie si inten¬ 
dono quelle alle quali può essere appli¬ 
cata una sorgente di piogramma come 
microfono mono 0 stereo, nastro ma¬ 
gnetico mono o stereo, suono da TV 
ecc.); per ciascun canale si trovano i 
seguenti stadi contrassegnati con nu¬ 
meri dispari per il canale sinistro e con 
numeri pari per il canale destro. 

1° stadio preamplifìcatore Q, 2N3391 
per il canale sinistro (Q a per il canale 
destro) con emettitore comune. 2° sta¬ 
dio Q 3 (Q 4 ) e 3° stadio Q 5 (Q«) pream¬ 
plificatore di bassa frequenza; 1° sta¬ 
dio prepilota Q, (Qs)- 2° stadio prepi¬ 
lota Q 9 (Q 10 ) 2N3416. Stadio pilota Q n 
(Q 12 ) 2N3053 in circuito con emettitore 
comune. Stadi di uscita a simmetria 
complementare Q 13 (Q lt ) TA2577A e Q l6 
(Q 16 ) 2N2148, dai carichi di collettore 
dei quali si ricavano i segnali di uscita, 
che alimentano direttamente gli alto- 
parlanti con impedenza compresa fra 4 
e 16 Ù. Diodi di riferimento D 101 (Di 02) 
1N3754. Gli amplificatori di bassa fre¬ 
quenza sono provvisti dei regolatori di 
volume sonoro (fra gli stadi Q 3 e Q 6 , 
rispettivamente Q 4 e Q 6 ) e dei regola¬ 
tori di tono acuti e gravi tipo Baxan- 
dall opportunamente modificato per 
l’adattamento ai circuiti a transistori 
(i regolatori di volume sono concentrici 
e abbinati); delle uscite per magneto¬ 
fono (mono, o stereo); della presa a in¬ 
nesto per cuffia. 

L’alimentatore unico per i 2 canali e 
tutto il ricevitore comprende: 
l’interruttore di rete; due prese della 
tensione di rete (una prima e una dopo 
l’interruttore) per servizi ausiliari co¬ 
me l’alimentazione di un giradischi, di 
un magnetofono, dell’amplificatore per 
una chitarra elettrica, ecc.; 1 fusibile 1A 
a fusione ritardata; il trasformatore T„ 
di alimentazione; il raddrizzatore a 
ponte a 4 diodi tipi Fi o equivalenti; 
il filtro a RC dal quale si ricavano le 
alimentazioni A, B, C, D; il filtro elet¬ 
tronico costituito dal transistore Q 10 0 
di tipo 2N2712 e dai componenti RC 
associati, dal quale si prelevano le ali¬ 
mentazioni E ed F; le varie uscite del- 
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Fig. 2 - Distorsione di intermodulazione (60 Hz 
e 60 kHz nel rapporto 4:1). 



potenza di uscita efficace-Wafi 


Fig. 3 - Risposta in frequenza a 1 W di uscita. 



Fig. 4 - Distorsione armonica alWealOWdi 
uscita. 
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l’alimentatore vengono utilizzate per i 
diversi stadi, come indicato nello sche¬ 
ma. 

I transistori riportati nello schema di 
fig. 1 possono in generale essere sosti¬ 
tuiti con altri equivalenti. 

Riportiamo qui di seguito le caratteri¬ 
stiche del ricevitore mod. AR-14E. 

1. - CARATTERISTICHE 

1.1. - Sezione MF 

Campo di ricezione: 88 F 108 MHz; 
impedenza di entrata di antenna: 300 D 
bilanciati; sensibilità: 5 ^V*; frequen- 


N B. - I valori contrassegnati con l’asterisco * 
sono stati misurati secondo le norme standard 
IHF. 


za intermedia (FI): 10,7 MHz; ronzio 
e rumorosità: —50 dB riferiti a 1 W; 
risposta in audiofrequenza in monofo¬ 
nia da 0 a — 3 dB, da 20 Hz a 15 kHz; 
distorsione armonica: minore dell’1%*; 
rapporto d’immagine: — 45 dB*; rap¬ 
porto di captazione: 3 dB*; correzione 
del CAF: 150 kHz per volt; soppressio¬ 
ne della modulazione di ampiezza: — 35 
dB*; reiezione FI: —80 dB*; separa¬ 
zione tra i canali: 30 dB a 1 kHz. 

1.2. - Sezione amplificatrice di au¬ 
diofrequenza 

Potenza di uscita continua: 10 Weff per 
canale; potenza di uscita musicale: 15 
W per canale*; impedenza di uscita de¬ 
gli altoparlanti: da 4 a 16 fi; impeden¬ 
za di uscita per registratore a nastro: 
3,5 k£l; fattore di smorzamento: 50 o 


maggiore; ronzio e ruomrosità: in fono 
— 60 dB riferiti a 10 mV, con entrata 
in corto circuito; Risposta in frequen¬ 
za (1 W di uscita) :da 12 Hz a 60 kHz 
entro ± 1 dB (v. fig. 3); risposta in 
frequenza a 10 W di potenza di uscita: 
da 15 Hz a 50 kHz entro ± 1 dB, da 
7 Hz a 90 kHz entro ± 3 dB; sensibi¬ 
lità di entrata: fono 4,5 mV, ausiliare 
300 mV; impedenza di entrata: fono 47 
k£l, ausiliare 180 kfl; separazione dei 
canali: 45 dB o maggiore; distorsione 
armonica totale ( a potenza massima 
nominale di uscita): minore dell’1% da 
20 Hz a 20 kHz (v. fig. 4); distorsione 
di intermodulazione (a potenza massi¬ 
ma nominale di uscita): minore dell’l %, 
con 60 Hz e 60 kHz mescolati nel rap¬ 
porto 4:1 (v. fig. 2); Equalizzazione 
fono RIA A (Recor ding Industry Asso- 
ciation of America). 
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Q1 può essere un transistore 
2SA163 o un 2SAÌ35 
Q3 può essere un transistore 
2SA235 


alta fedeltà 
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1.3. - Comandi sul pannello fron¬ 
tale 

Commutatore di funzioni a 6 posizioni 
(fono mono, fono sterco, ausiliare mo¬ 
no, ausiliare stereo, MF mono, MF ste¬ 
reo); controllo di volume: doppio con¬ 
centrico; controllo dei toni bassi: atte¬ 
nuazione — 16 dB ed esaltazione + 15 
dB a 20 Hz (sul retro del regolatore dei 
bassi si trova il commutatore per la di¬ 
sposizione in controfase degli altopar¬ 
lanti); controllo dei toni acuti: attenua¬ 
zione — 13 dB ed esaltazione + 15 dB 
a 20 kHz; presa a innesto fono di tipo 
stereo a 3 conduttori. 

1.4. - Componenti sul pannello po¬ 
steriore 

Fusibile: 1 A a fusione ritardata; prese 
di alimentazione dalla rete: una dopo 
l’interruttore, 117 V c.a., 285 W, una 
prima dell’interruttore, 117 V c.a., 350 


W; terminali degli altoparlanti: alto- 
parlante destro, altoparlante sinistro; 
zoccoli di entrate sinistre: fono, ausi¬ 
liare (Aux.); zoccoli di entrate destre: 
fono, ausiliare (Aux.); zoccoli di uscita 
per registratore a nastro: canale sini¬ 
stro, canale destro. 

1.5. - Alimentazione 

110 220 V c.a., 50 -f 60 Hz; 32 W 

a vuoto; 65 W a piena potenza di usci¬ 
ta (senza carico alle prese di rete ausi- 
liarie). 

Posizione di lavoro: orizzontale o verti¬ 
cale. Spazio occorrente per l’installa¬ 
zione: finestra 38 era X 9 cm; profon¬ 
dità 29 cm misurati dal piano di mon¬ 
taggio frontale. Mobile: in legno cat. 
AE-55 oppure in metallo cat. AE-65 
fornibile separatamente. Dimensioni to¬ 
tali: larghezza 39 cm X alLezza 10 cm 
X profondità 20 cm. Peso netto: 6,4 kg. 

A 


Il Dinotester, un nuovo analizzatore della Chinaglia 

Il DINOTESTER è un analizzatore elettronico brevettato di concezione com¬ 
pletamente nuova che racchiude le prestazioni di un tester e di un voltmetro 
elettronico in una custodia di tipo tascabile. 

Il prezzo, altamente competitivo, è nettamente inferiore ad altri modelli para¬ 
gonabili esistenti sul mercato. Le prestazioni veramente eccezionali, la realiz¬ 
zazione a stato solido su piastra a circuito stampato, il formato ridotto a 
dimensioni tascabili, l’alimentazione autonoma e la grande autonomia di fun¬ 
zionamento fanno di questo modello un analizzatore di avanguardia ed una 
novità assoluta in campo mondiale. 

Il Circuito voltmetrico in corrente continua lia. una sensibilità di 200 kQ/V 
e presenta quindi sulle varie portate una resistenza interna molto elevata, 
tale da poter sostituire, nella maggioranza dei casi, il voltmetro elettronico. 
Il Circuito ohmetrico è dimensionato per la misura di resistenze da 0,2 fì 
a 1000 Mfì in G portate con scala ad andamento logaritmico. Il Voltmetro in 
corrente continua e l’Ohmetro funzionano elettronicamente mediante un tran¬ 
sistore ad effetto di campo che, per questo genere di applicazione, sostituisce 
vantaggiosamente il tubo elettronico. 

Particolarità molto importante è il basso consumo dell’Insieme che è di circa 
800 pA. Il circuito voltmetrico in corrente alternata impiega 4 diodi al ger¬ 
manio collegati a ponte. Si è così ottenuta una sensibilità di 20 KQ/V ed un 
campo di frequenza lineare da 20 Hz a 20 kHz. Le misure di capacità si effet¬ 
tuano con il metodo balistico ed il campo di misura si estende da 1000 pF a 
5 Farad. Lo strumento è dotato dì un ampio quadrante a specchio ed il tran¬ 
sistore ad effetto di campo dà eventuali sovraccarichi per errate inserzioni 
anche nel caso di inversione di polarità. 

Con particolare cura è stata seguita la scelta dei componenti, tutti di prima 
qualità: contatti Ediswan in bronzo fosforoso - Transistore ad effetto di campo 
originale americano - Diodi Philips della serie professionale - Resistenze a 
strato di precisione ± .1% Ilosenthal. 

L'apparecchio che può servire per 4G portate effettive, è stato progettato con 
un commutatore rotante di misura di tipo professionale, prevedendo per le 
portate, boccole a elevata superficie di contatto che garantiscono un perfetto 
funzionamento. 

Lo strumento GL. 1,5 40 uA - 2500/Olmi del tipo a bobina mobile e magnete 
permanente, è racchiuso in una calotta di elegante disegno, in metacrilato 
«Cristallo gran luce» mentre il pannello è realizzato in urea, materiale che 
resiste alle graffiature e mantiene la primaria lucentezza. 
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0861 - Sig. Romini Edgardo - Ravenna. 

D. Ilo intenzione di realizzare un pream- 
plifìcatore mono, ricavandolo da alcuni sche¬ 
mi apparsi su l’antenna, e un amplificatore 
di potenza. 

Lo schema base è quello descritto a pag. 267 
flg. 16 del n. 9-1960 di Alta Fedeltà (che 
chiamerò schema 1) ai quale vorrei aggiunge¬ 
re all’uscita della 2' EF86 quella parte di 
preamplificatore, descritto a pag. 12 del 
n. 1-1960 di alta fedeltà (che chiamerò 
schema II) che va dall'uscita di V 2 in poi 
compresi i filtri passa alto e passa basso. 
Realizzerei così il doppio controllo di tono 
come è descritto anche a pag. 44 del n, 2/ 
1959 di alta fedeltà e nello stesso tempo di¬ 
sporrei di un filtro passa alto e passa basso. 
Inoltre: 

1) come si possono conciliare le due differenti 
tensioni anodiche degli schemi I e II, una di 
+ 400 V e l’altra di + 300 V? 

2) è bene alimentare tutto il complesso pream¬ 
plificatore con A. T. stabilizzata e filamenti 
in continua? 

3) l’impedenza del filtro passa basso del 
preamplificatore II è di 1,2 H o di 1,2 mH, 
e quali sono i dati per la sua costruzione? 

4) gli schemi che ho preso in considerazione 
sono entrambi esatti o contengono errori di 
collegamento e di valori dei componenti? 

Ho preso in considerazione l’amplificatore 
AP30 descritto su afa fedeli n. 12/1959 
pag. 322 e l’amplificatore da 20 W descritto 
su i’a aerina n. 2/1964 pag. 92; questi sono i 
quesiti: 

1) quale è il wattaggio di tutte le resistenze 
impiegate sia nell’amplificatore AP30 sia 
in quello di 20 W? 

2) il trasformatore di uscita PK15099 può 
essere impiegato per l’amplificatore AP30? 

3) qual è il valore approssimativo (prima di 
procedere ad una regolazione esatta) di 
Rie’ Rn< Ria dell’amplificatore da 20 W? 

4) qual è l’amperaggio dei secondari del 
trasformatore di alimentazione dell’amplifi- 
catore da 20 W? 

5) qual è il valore esatto della resistenza di 
griglia della EF86 dell'amplificatore AP30? 

6) quali sono i dati dell’impedenza di livel¬ 
lamento dell’amplificatore AP30, si potrebbe 
usare un’impedenza Geloso? 

7) quale dei due amplificatori consigliereste 
di realizzare? 

8) è necessario l’espansore di volume? 

I?. La combinazione da Lei proposta è fat¬ 
tibile. L’aggiunta degli stadi dello schema 
II porterà ad un’esuberanza di amplifica¬ 
zione che si potrà compensare con controllo 
di volume. 

Circa l’espansore di volume lo riteniamo su¬ 
perfluo, perchè ormai da vari anni le tecniche 
di registrazione dischi acconsentono dina¬ 
miche di 60 dB, corrispondenti ai pianissimi 
ed ai fortissimi di un’orchestra. L’espansore 
compressore era in voga circa 30 anni fa. 
Attualmente ben pochi complessi di alta 
fedeltà sono provvisti di espansore-compres¬ 
sore, nei quali casi la presenza di questo 
circuito ha più scopo pubblicitario che fun¬ 
zionale; inoltre esso comporta difficoltà spe¬ 
cialmente con altoparlanti di grande diame¬ 
tro. Circa i preamplificatori, riferiamo: 

1) la tensione di 300 V si può dedurre da 
quella di 400 V con una cellula di disaccop¬ 
piamento a R = 27 4 - 33 kfì e C = 8 p,F; 

2) indubbiamente l’A.T. stabilizzata e l’ac¬ 
censione in c.c. sono desiderabili, ma non 
indispensabili. Se ne ha la possibilità, usi 
questi accorgimenti, che gioveranno alla sua 
catena Hi-Fi; 

3) rimpedenza del preamplificatore II è 
dì 1,2 H e non mH. Non conosciamo i dati 


costruttivi di tale impedenza. Le consigliamo 
di richiederne una già costruita alla Soc. 
Astor rappresentante in Italia della Mul- 
urd (Astor Electronica-Milano, P.zza IV 
Novembre, 3 - Tel. 680.743): 

4) Non ci risultano errori negli schemi da 
noi pubblicati, che sono la copia fedelissima 
degli originali in ns/possesso al tempo della 
loro pubblicazione. Nessuna segnalazione di 
errori ci è pervenuta da parte di crìtici, lettori 
ecc. 

Circa gli amplificatori di potenza rispondia¬ 
mo: 

1) Nello schema delTAP30 sono segnate le 
potenze dei resistori da 1 W in avanti; tutti 
i resistori senza indicazione si intendono da 
14 W. 

Nello schema del 20 W si ha: R 13 e R u 1 W; 
Ra’ Rg> Rie,’ Rn % W; R la 3 W; gli altri resi¬ 
stori possono essere da % W; se lo spazio 
Io acconsente è bene che tutti i resistori non 
siano inferiori a % W; 

2) Il PK51099 può difficilmente sopportare 
la maggiore potenza dell’AP30; esso è stalo 
progettato per la potenza nominale di 20 W. 
Tuttavia in mancanza di altro può essere 
impiegato anche per TAP30. (La Philips non 
dispone di T.U. più grossi; da quando Ì’A- 
crosound ha cessato la fabbricazione, la 
questione del T.U. è diventata spinosa. Può 
rivolgersi alia Larir, Milano, V.le Premuda, 
38/A - Tel. 79.57.62); 

3) In prima approssimazione si può assumere: 
Rie = 22 kH; i? 17 = 12 Idi; R w = 13 kH; 

4) Sec acc: 6,3 V, 3 A; Sec. AT 370 V, 150 
mA; Sec. Transistori 250 V, 20 mA. 

5) R g = 47 Idi per l’EF86 deil’AP30. 

6) Nulla risulta di adatto dal cat. Geloso. Si 
può usare la ZO cat. H/2 G.B.C. 4 Flenry, 
150 Q; 150 mA, occorrono 2 impedenze di 
questo tipo in serie con un condensatore al 
centro, cioè bisogna fare 2 cellule di filtro 
anziché una. La resistenza di 300 Q così 
risultante abbassa la tensione di circa 40 V, 
per cui il trasformatore di alimentazione 
dovrebbe essere per 2 x 450 V anziché 

2 X 410 V, altra soluzione sarebbe di usare 

3 impedenze in parallelo Mod. ZO cat. 
IT/3 G.B.C. 1250 II, 50 mA, 40 H; con questo 
parallelo l’induttanza diventa circa 13,3 H, 
la resistenza circa 400 Q e la corrente 150 
mA; la resistenza di 400 fi obbliga ad aumen¬ 
tare di circa 50 V la tensione del trasforma¬ 
tore. 

Meglio è far costruire una sola impedenza 
14 H, per 150 mA, resistenza circa 100 H. 

7) Consigliamo senz'altro l’AP30, non fosse 
altro che perchè il transistore ASY23 è 
praticamente introvabile; la Philips stessa 
non sa dare alcuna indicazione; esso non 
figura fra i 40.000 transistori elencati nei 
libro delle possibili sostituzioni, di recente 
pubblicazione. 

N.B. I resistori di catodo dei tubi EL34 
sono 470 fi e non 470 kit come erroneamente 
indicato sullo schema. a .f 

0863 — Sig. Giuseppe Somaini — Olgiate 
Comasco (Como). 

D. Mi rivolgo a questa spett. casa editrice 
perchè so che curate l’allestimento e l’ag¬ 
giornamento di un elenco delle ditte di mate¬ 
riale radio-elettrico. Vorrei conoscere l’elenco 
delle industrie elettroniche la lavorano in 
Lombardia nelle prov. di Como, Milano, Va¬ 
rese. 

R. L'Editrice II Rostro non compila l’elen¬ 
co da Lei menzionato. Le consigliamo di 
procurarsi una copia del catalogo Radio TV- 
Eiettrodomestica pubblicato a cura dell’A- 
NIE in occasione della Mostra della Radio 
che ha avuto luogo nel settembre del 1964 a 
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Milano; in esso sono indicate le case fabbri¬ 
canti materiale radioelettrico ed i loro pro¬ 
dotti. 

Ricordiamo che in appendice alla rivista 
« l’antenna » è mensilmente pubblicato un 
elenco che si avvicina a quello da Lei de¬ 
siderato. a.f. 

0864 - Sig. Valvassori I. - Azzano Decimo 
(Udine ) 

D. Dovendo correggere acusticamente la 
stanza della mia abitazione dove ho instal¬ 
lato il complesso HI-FI, desidero conoscere 
i valori percentuali di assorbimento acustico 
di pannelli di polistirolo preespanso, dello 
spessore di mm 30 e dello spessore di mm 70, 
alle seguenti frequenze: 128, 256, 512, 1026, 
2048, 4096. 

R. Purtroppo il polistirolo preespanso non 
è fabbricato su vasta scala e nessuno dei 
fabbricanti specializzati da noi interpellati 
è stato in grado di soddisfare le nostre ri¬ 
chieste. 

A titolo di orientamento le forniamo i dati 
di assorbimento dei pannelli standard di 
fibra vegetale di spessore 12-13 mm per il 
suono « a » (1 - per pannelli forati senza in¬ 
tercapedine d’aria; 2 - id. con intercapedine 
d’aria 5 cm; 3 - per pannelli non forati e 
senza intercapedine d’aria): 


Si intende che in caso di impianto stereo oc¬ 
corrono 4 altoparlanti (2 per canale) dèi tipi 
suddetti. 

2) Il diodo in oggetto è il tipo OA 5; la sigla 
« Do » è la designazione del diodo nello sche¬ 
ma, cioè la numerazione progressiva che 
normalmente si adotta per tubi e transisto¬ 
ri, diodi e componenti in genere (es. Tr,, 
Tr 2 , ecc.). 

3) Vogliamo chiarire che non si tratta di 
« pista modulata », ma di pista « mpulèe » 
ossia « stampata »; consigliabile è il potenzio¬ 
metro logaritmico curva C 4 , 10 kfl mod. 
BIS della Centralab. 

4) Si può usare come Zener il diodo BZ 100 
Philips impiegato anche nei televisori, a.f. 

0866 - Sig. G. Farisclli - Ravenna 
D. Ho realizzato la catena in alta fedeltà 
con l'amplificatore ed alimentatore descritti 
ne Vantenna n° 4 del 1962 ed il preampli- 
ficatore descritto da pag. 126 del n» 3 del 
1963. Il complesso mi ha dato risultati vera¬ 
mente sorprendenti, con qualche lieve modi¬ 
fica. 

Ora vorrei aggiungere un filtro selettivo 
per le note più basse ed un filtro per quelle 
alte, magari anche un Loudness compen- 
sator. Quale cartuccia elettromagnetica usa¬ 
re su un ingresso del preamplificatore di 


Frequenze 

128 

256 

512 

1024 

2048 

4096 

1 

0,1 

0,21 

0,63 

0,59 

0,59 

0,80 

2 

0,32 

0,48 

0,43 

0,49 

0,61 

0,67 

3 

0,05 

0,08 

0,11 

0,18 

0,34 

0,21 


Questi pannelli sono fabbricati dalla Ditta 
homaton di Milano - Via A. Solari, 1 - 
telef. 830.971. a.f. 

0865 - Sig. G. U. Gaietti — Resina Napoli. 

D. 1) Indicare il tipo e la marca di altopar¬ 
lanti o complessi acustici di 3,6 fi da im¬ 
piegare per l’amplificatore descritto a pag. 
501, 505 del n. ll-’65 de « l’antenna ». 

2) Se il diodo OA5DO è il normale OA5 
Philips, ovvero è un tipo speciale e dove è 
possibile reperirlo. 

3) Presso quale Ditta è reperibile il poten¬ 
ziometro a pista modulata della Ohmic. 

4) Quale Zener della Philips è possibile usare 
nell’alimentatore. 

R. 1) Gli altoparlanti adatti alla catena 
HI-FI in oggetto possono essere di Isophon 
che presentano la bobina di 4 A; ma una 
soluzione semplicista, economica e piena¬ 
mente soddisfacente è rappresentata dall’uso 
di 2 altoparlanti Philips 9710 M in parallelo; 
avendo infatti essi l’impedenza di 7 A, di¬ 
sponendoli in parallelo si ottengono 3,5 A; 
tale disposizione è conveniente trattandosi di 
altoparianti da 10 W ciascuno; inoltre essi 
sono provvisti di conetto per gli cuti che 
assicura la riproduzione anche delle massime 
frequenze udibili, rendendo inutile l’impiego 
del tweeter. 

Gli stessi pregi possiedono anche gli altopar¬ 
lanti Philips tipo AD 4200 M con l’ulteriore 
vantaggio della potenza 20 W ciascuno, che 
garantisce l’ottima riproduzione dei tran- 
sienti e delle punte di modulazione. 


68kA? È conveniente sostituire la resistenza 
di ingresso con un’altra di 47 kA più facil¬ 
mente adattabile alle capsule in commercio?. 
Per gli altoparlanti invece vorrei usare quelli 
Philips, ma come realizzare due buone casse 
acustiche di circa 15/20 W? 

R. L’introduzione di filtri per gli alti e per 
i bassi è alquanto problematica, perchè essi 
interferirebbero coi controlli di tono, che 
dovrebbero essere variati. Inoltre un buon 
filtro lineare per gli acuti dovrebbe interessa¬ 
re 2 stadi e comporterebbe una serie di com¬ 
mutatori difficilmente introducibilì. È natu¬ 
ralmente possibile collegare varie capacità 
commutabili tra placca del 1° triodo (1/2 
12AX7) seguente i controlli dei toni, e 
massa, ottenendo attenuazioni alle frequenze 
10,7 e 5 kHz ad es., ma la cosa è sconsiglia¬ 
bile per le ragioni suddette. In quanto al 
regolatore fisiologico di volume, si può sosti¬ 
tuire il potenziometro 50 kA attuale, con 
altro di ugual valore, ma con presa a 20 kA 
circa, alla quale collegare una capacità di 
0,1 pF in serie con 3,2 kA verso massa. La 
sostituzione della resistenza di ingresso 68 kA 
del preampliflcatore può essere senz’altro ef¬ 
fettuata con una resistenza di 47 kfl più 
conveniente alla media delle capsule fono- 
rivelatrici magnetiche. 

Circa gli altoparlanti Philips, consigliamo il 
mod. 9762M, 20 W, Q 30 cm, con conetto 
per gli acuti, impedenza della bobina mobile 
7 A. Il contenitore più adatto è ovviamente il 
bass-reflex previsto dalla Philips, del quale 
abbiamo già pubblicato più di una volta 
il disegno di principio, in questa rubrica. 

a.f 
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domande e risposte sulla 


TVC - di A. Nicolich — 


Italo Christille - Aosta 

D. Ho acquistato il Corso di TVC. 

Gradirei avere, se possibile, due infor¬ 
mazioni : 

1 ) come sono stati ricavati i valori 
necessari per tracciare le curve di 
Fig. 15 a p. 32 del Voi. I. 

2 ) come sono stati ricavati i valori! 
di XYZ, r v b, KVB degli specchi 
1 e 2 di p. 41, Voi. I. 

K. 1) La fig. 15 in oggetto rappre¬ 
senta i valori del tristimolo ottenuti 
ragguagliando i colori dello spettro 
dei colori di uguale energia per unità 
dei primari scelti per uguagliare un 
dato bianco di riferimento. Le curve 
di fig. 15 sono perciò le curve di mi¬ 
scelazione per uno spettro di uguale 
energia, che sfrutta gli stimoli di rife¬ 
rimento N.T.S.C. e l’illuminante C co¬ 
me bianco di normalizzazione; esse 
non sono curve standard internaziona¬ 
li, ma sono basate sui primari usati 
in TVC e sono note come curve r, v, b. 
La quantità [nel senso spiegato nella 
nota ( 2 ) di p. 2 G] del primario rosso 
necessaria per comporre qualsiasi co¬ 
lore, di cui sia nota la distribuzione 
dell’energia in funzione della lunghez¬ 
za d’onda E (A) (v. fig. 16), si può de¬ 
terminare integrando il prodotto di r 
per E (A) per tutte le lunghezze d’onda 
dello spettro visibile: 


R = J o r E (A) di. 

Generalmente l’integrazione si fa per 
via grafica, limitando il campo di A 
fra 380 e 780 m|i. Per es., ad ogni in¬ 
tervallo di 10 mp si possono moltipli¬ 
care i valori di E (A) per r e rappre¬ 
sentare con una nuova curva i va¬ 
lori di questi prodotti. L’area totale 
sotto le nuove curve rappresenta il 
valore cercato del tristimolo; le aree 
sotto l’asse zero del tristimolo sono 
negative. Analogamente si possono de¬ 
terminare V e B. Note che siano le 
curve di miscelazione, si può fare a 
meno del colorimetro e si possono fa¬ 
re misure puramente fisiche della di¬ 
stribuzione dell’energia spettrale di 
un colore, dalla quale si possono cal¬ 
colare i valori del tristimolo. Tali mi¬ 
sure di energia si eseguono con lo 
spettrofotometro. 

Le curve di miscelazione dei colori si 
calcolano partendo dalle coordinate di 
cromaticità dello spettro e dalla curva 
di luminosità V A di fig. 8 . 

Le aree sottese dalle curve r, v, b 
devono essere eguali, sommando alge¬ 
bricamente le aree positive e quelle 
negative. Tali aree valgono: 



sostituendo a 0 e °° i limiti pratici 
880 mp e 780 mp già menzionati. 

Ricordiamo il concetto di luminosità 
relativa : si voglia confrontare la lumi¬ 
nosità di due colori. Se il primo co¬ 
lore ha la potenza P, watt e il se¬ 
condo colore ha la potenza P„ watt, 
si definisce luminosità relativa del 1 ° 
colore rispetto al 2 ° colore il rapporto 
P 2 1 Pi ad es., se per destare la stessa 
sensazione di luminosità occorrono 
Pi = 2 watt del 1° coloreeP.= 1 watt, 
del 2 ° colore preso come riferimento, 
significa che il 2 ° colore ha luminosità 

P 2 1 

- = — rispetto al 1 °, cioè metà del- 

Pi 2 


la luminosità del 1 °. Poiché la luce 
corrispondente a A = 555 mp (giallo¬ 
verde) per watt appare più brillante 
di qualsiasi altra luce di diversa A, si 
è assunta la A = 555 mp come lun¬ 
ghezza d’onda di riferimento, alla qua¬ 
le devono essere confrontate tutte le 
altre lunghezze d’onda; la curva della 
luminosità relativa è quella rappre¬ 
sentata in fig. 8 a p. 20 del Voi I, ed è 
nota come curva di rendimento lumi¬ 
noso relativo per radiazione monocro¬ 
matica; il suo simbolo internazionale 
è VA. La VA di fig. 8 è la curva media 
internazionale della funzione di lumi¬ 
nosità per un osservatore standard; 
la media è stata necessaria, perchè 
la curva VA varia da osservatore a os¬ 
servatore. La VA è valida per la visio¬ 
ne fotopica (cioè quando la luminosità 
della scena è sufficiente per permet¬ 
tere all’occhio di percepire i colori), 
ma per visione scotopica (cioè quando 
il livello di luminosità è così basso 
che l’occhio riesce a percepire solo va¬ 
riazioni di grigi e nero) l’intera curva 
si sposta solidalmente verso lunghez¬ 
ze d’onda di 40 mp più brevi. 

2) Premesso che nello specchio I di 
p. 41 l’ultimo simbolo verticale deve 
essere b e non Z, i numeri ivi ripor¬ 
tati sono le coordinate di X, Y, Z in 
termine di r, v, b, dedotti dalla fig. t . 
Per la precisione la fig. 23 di p. 40, e 
una rappresentazione nel piano rosso- 
verde (r, v) quindi fornisce queste 
2 sole coordinate; la 3“ coordinata b 
(blu) si deduce da un analogo dia¬ 
gramma (non rappresentato nel testo) 
riproducente il piano b r o b v. Si 
noti infatti che in fig. 23 il blu è 
indicato con la lettera B coincidente 
coll’origine degli assi, cioè ha coordi¬ 
nate rossa e verde uguali a zero; co¬ 
me deve essere essendo il blu un pri¬ 
mario; i valori di b si dovrebbero leg- 
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gere sopra un asse perpendicolare al 
piano del disegno e passante per il 
punto B. Considerando il punto X di 
fig. 23 si vede che la sua coordinata r 
è uguale a 1,93, mentre la sua coor¬ 
dinata v è —6,989 (questi valori, arro¬ 
tondati, sono scritti in parentesi vici¬ 
no al punto X in fig. 23). Analogamen¬ 
te dalla fig. 23 si deducono le coordi¬ 
nate rossa e verde per i punti Y e Z: 

Y (r = —0,398; v = 1,485); Z (r = — 
— 0,501; v = —0,05). 

Le coordinate blu per X, Y, Z riporta¬ 
te nello specchio 2 sono state dedotte, 
in modo analogo, da altro diagram¬ 
ma, come si è detto. X, Y, Z sono i ver¬ 
tici del triangolo degli stimoli in figu¬ 
ra 23. 

In modo analogo si deducono le coor¬ 
dinate di R, Y, B, in funzione di X, 
Y, Z, riportate nello specchio 2, dal 
diagramma di cromaticità come quel¬ 
lo di fig. 2G (e seguenti) che è una 
rappresentazione nel piano X, Y. Con¬ 
siderando in fig. 26 le coordinate X = 
= 0,606 e Y = 0,298, si individua un 
punto R giacente nella zona contras- 
segnata r e assunto come rappresen¬ 
tativo del rosso, che è qui definito da 
queste due sole coordinate X e Y, es¬ 
sendo Z = 0. Considerando le coordi¬ 
nate X = 0,147, Y = 0,587, si indivi¬ 
dua un punto Y giacente nella zona 
verde contrassegnata v e assunto co¬ 
me rappresentativo del color verde ; la 
coordinata Z di V si deduce da un dia¬ 
gramma di cromaticità nel piano X Z 
o Y Z non riportato nel testo. Infine 
considerando le coordinate X = 0,201, 

Y = 0,115, si individua un punto B 
giacente nella zona contrassegnata b, 
e assunto come rappresentativo del 
colore blu; anche la coordinata Z di B 
si' deduce da altro diagramma. 

In generale se un colore C è stato 
sintetizzato con un gruppo di primari 
R, Y, B in termini dei numeri di unità 
di R, V, B che realizzano il colore di 
riferimento scelto, è possibile calcola¬ 
re i valori del tristimolo di C in ter¬ 
mini di un altro gruppo di primari, 
diciamo ad es. X, Y, Z; è però neces¬ 
sario conoscere le funzioni che legano 
X, Y, Z a R, V, B. Le equazioni corri¬ 
spondenti sono: 

1 (X) = E, R + K 2 V + K 3 B 
1 (Y) = K 4 R + K s V. + K» B 
1 (Z) = K, R + IL V + K„B 

dove le parentesi che contengono X, Y 
e Z indicano che le unità di misura 
sono le unità tricromatiche del siste¬ 
ma R V B. Da queste equazioni, dove 
i coefficienti Iv sono costanti note, è 
possibile (e alquanto laborioso) cal¬ 


colare i valori dei coefficienti h nelle 
seguenti equazioni : 

1 R = In (X) + h 2 (Y) + h s (Z) 

IV = h, (X) + h, (Y) + h„ (Z) 

1B = h, (X) + h 8 (Y) + h B (Z) 

dalle quali si può dedurre un colore 
1 O: 

1(0) = rR + vV + bB 

che può anche essere così espresso: 

1 (C) = a, (X) + a* (Y) + a 3 (Z). 

Ciò fornisce la sintesi di un’unità tri¬ 
cromica di C in unità T (tricromiche) 
del vecchio sistema R, V, B. Questa 
equazione tricromatica di unità per C 
può essere trasformata in unità T del 
nuovo sistema X, Y, Z se si definisce 
un nuovo colore di riferimento W, ta¬ 
le che: 

111 

1 Wj, = — R + — V H-B nel vec- 

3 3 3 

eli io sist ema 

111 

1 W a = —X + — Y + — Z nel nuo- 
3 3 3 

VO' sistema. 

Generalmente si usano gli stessi bian¬ 
chi di riferimento. Infine si ha: 

1C = xX + yY + zZ. 

La fig. 23 mostra un gruppo di 3 pri¬ 
mari X, Y e Z su un diagramma di 
cromaticità; gli assi di cromaticità so¬ 
no v e r. Le posizioni di X, Y e Z so¬ 
no al di fuori del luogo dello spettro 
che contiene le cromaticità di tutti i 
colori reali, perciò X, Y, Z non corri¬ 
spondono ad alcuna luce fisicamente 
osservabile, si possono forse interpre¬ 
tare come colori supersaturati. 

Essi sono pure astrazioni matemati¬ 
che, ma è molto comodo riferirsi ad 
essi come colori primari. Supponia¬ 
mo che in fig. 23 sia segnato un punto 
C interno alla curva, in corrisponden¬ 
za di un particolare colore C sul dia¬ 
gramma di cromaticità R, V, B (fi¬ 
gura 27). Congiungiàmo C con X, la 
retta così tracciata interseca in un 
punto D la retta Y Z; allora O sarà 
ottenibile da una miscela di X e di D 
nella proporzione DG/CX in unità T. 

Analogamente D sarà ricavato da una 
miscela di Y e di Z nel rapporto 
ZD/DY. 

Partendo dai valori dei primari X, Y, 
Z internazionalmente accettati, l’ap¬ 
plicazione del metodo ora discusso 
conduce alla determinazione dello 
specchio TI di pag. 41. 
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L’impiego di queste coppie complementari consente di eliminare i trasfor¬ 
matori pilota e finale e di ottenere i seguenti vantaggi: 


■ Riduzione del numero dei componenti e conseguente diminuzione del 
costo deH’amplificatore. ■ Banda passante più ampia. ■ Bassa distorsione. 

■ Elevato rendimento. 
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Supertester 680 

BREVETTATO. - Sensibilità: 20.000 ohms x volt 

Con scala a specchio e STRUMENTO A NUCLEO MAGNETICO 
schermato contro i campi magnetici esterni!!! 
Tutti i circuiti Voltmetrici e Amperometrici in C.C. 
e C.A. di questo nuovissimo modello 680 E montano 
resistenze speciali tarate con la PRECISIONE ECCEZIONALE DELLO 0,5% !! 

IO CAMPI DI MISURA E 48 PORTATE SIS 


VOLTS C.C.: 

VOLTS C.A.: 

AMP. C.C.: 
AMP. C.A.: 
OHMS: 
Rivelatore di 
REATTANZA: 
CAPACITA’: 

FREQUENZA: 
V. USCITA: 
DECIBELS: 


7 portate: 
6 portate: 

6 portate: 

5 portate: 

6 portate: 

1 portata: 

4 portate: 

2 portate: 
6 portate: 

5 portate: 


con sensibilità di 20.000 Ohms per Volt: 100 mV. 

50 V. - 200 V. - 500 V. e 1000 V. C.C. 
con sensibilità di 4.000 Ohms per Volt: 2 V. - 10 V. 

250 V. - 1000 V. e 2500 Volts C.A. 

50 p,A • 500 p,A - 5 mA - 50 mA - 500 mA e 5 A. C.C. 
250 jiA * 2.5 mA - 25 mA - 250 mA e 2.5 Amp. C.A. 

n : io f-ftxl - Qxio - £1 x 100 - a X 1000 - fi x 10000 
(per letture da 1 decimo di Ohm fino a 100 Megaohms). 
da 0 a 10 Megaohms. 

da 0 a 5000 e da 0 a 500.000 pF - da 0 a 20 e da 0 a 
200 Microfarad. 

0 -T- 500 e 0 -e- 5000 Hz. 

2 V. - 10 V. - 50 V. - 250 V. - 1000 V. e 2500 V. 
da —10 dB a + 62 dB. 


Inoltre vi è la possibilità di estendere ancora maggiormente le prestazioni 
del Supertester 680 E con accessori appositamente progettati dalia I.C.E. 

1 principali sono: 

Amperometro a Tenaglia modello « Amperclamp » per Corrente Alternata: 
Portate: 2,5 - 10 - 25 - 100 - 250 e 500 Ampères C.A. 

Prova transistori e prova diodi modello « Transtest ■* 662 I. C. E. 

Shunts supplementari per 10 - 25 - 50 e 100 Ampères 

Volt - ohmetro a Transistor di altissima sensibilità. 

Sonda a puntale per prova temperature da —30 a + 200 °C. 

Trasformatore mod. 616 per Amp. C.A.: Portate: 250 mA 
1 A • 5 A - 25 A - 100 A C.A. 

Puntale mod. 18 per prova di ALTA TENSIONE: 25000 V. C.C„ 

Luxmetro per portate da 0 a 16.000 Lux. mod. 24. 


IL TESTER MENO INGOMBRANTE (mm 126 x 85 x 32) 
CON LA PIU' AMPIA SCALA (mm 85 x 65) 
Pannello superiore interamente in CRISTAL 
antiurto: IL TESTER PIU' ROBUSTO. PIU’ 
SEMPLICE, PIU' PRECISO! 


Speciale circuito elettrico Brevettato 
di nostra esclusiva concezione che 
unitamente ad un limitatore statico 
permette allo strumento indica¬ 
tore ed al raddrizzatore a lui 
accoppiato, di poter sopportare 
sovraccarichi accidentali od 
erronei anche mille volte su¬ 
periori alla portata scelta! 

Strumento antiurto con spe¬ 
ciali sospensioni elastiche. 

Scatola base in nuovo ma¬ 
teriale plastico infrangibile. 

Circuito elettrico con spe¬ 
ciale dispositivo per la com¬ 
pensazione degli errori dovuti 
agli sbalzi di temperatura. IL 
TESTER SENZA COMMUTATORI 
e quindi eliminazione di guasti 
meccanici, di contatti imperfetti, 
e. minor facilità di errori nel 
passare da una portata all’altra. 

IL TESTER DALLE INNUMEREVOLI 
PRESTAZIONI: IL TESTER PER I RADIO¬ 
TECNICI ED ELETTROTECNICI PIU’ ESIGENTI 1 


IL PIÙ 
PRECISO! 


PREZZO 

eccezionale per elettrotecnici 
radiotecnici e rivenditori 


LIRE 10.500 !! 

franco nostro Stabilimento 


Richiedere Cataloghi gratuiti a: 


IL PIÙ 
COMPLETO! 


Per pagamento alla consegna 

omaggio del relativo astuccio !!! 


Altro Tester Mod. 60 identico nel formato 
e nelle doti meccaniche ma con sensibilità 
di 5000 Ohms x Volt e solo 25 portate Lire 6.900 
franco nostro Stabilimento. 


Puntale per alte tensioni Mod. Ifr « I.C.E. • 


Questo puntale serve per elevare la portata dei nostri 
TESTER 680 a 25.000 Volts c.C. 

Con esso può quindi venire misurata l'alta tensione sia 
dei televisori, sia dei trasmettitori eco. 

Il suo prezzo netto è di Lire 2.900 franco ns. stabilimento. 



Per misure amperometriche in Corrente Alternata. 

Da adoperarsi unitamente al Tester 680 in serie al cir¬ 
cuito da esaminare. 

6 MISURE ESEGUIBILI: 

250 mA * 1 A - 5 A • 25 A - 50 e 100 Amp. C.A. 

Precisione: 2,5%. Dimensioni: 60 x70 x 30. Peso 200 gr. 
Prezzo netto Lire 3.980 franco ns. stabilimento. 


Amperometro 
a tenaglia 


Amperclamp 



2,5 - io 
25 - 100 
250 - 500 
AMPERES C.A. 


Per misure amperometriche immediate in C. A. 
senza interrompere i circuiti da esaminare!! 

Questa pinza amperometrica va usata unitamente 
al nostro SUPERTESTER 680 oppure unitamente 
a qualsiasi altro strumento indicatore o regi¬ 
stratore con portata 50 nA - 100 millivolts. 

* A richiesta con supplemento di L. 1.000 la 
I.C.E. può fornire pure un apposito riduttore 
modello 29 per misurare anche bassissime in¬ 
tensità da 0 a 250 mA. 

Prezzo propagandistico netto di sconto L. 6.900 
franco ns/ stabilimento. Per pagamenti all'ordine 
O alla consegna omaggio del relativo astuccio. 


"P/war transistor e prora diodi 



Con questo nuovo apparecchio la I.C.E, 
ha voluto dare la possibilità agli in¬ 
numerevoli tecnici che con loro gran¬ 
de soddisfazione possiedono o entre¬ 
ranno in possesso del SUPERTESTER 
I.C.E. 680 di allargare ancora note¬ 
volmente il suo grande campo di 
prove e misure già effettuabili. In¬ 
fatti il TRANSTEST 662 unitamente 
al SUPERTESTER I.C.E. 680 può ef¬ 
fettuare contrariamente alla mag¬ 
gior parte dei Provatransistor del¬ 
la concorrenza, tutte queste mi¬ 
sure: Icbo (Ico) - lebo (leo) 

Iceo • Ices - Icer - Vce sat 
Vbe - hFE ( 3 ) per i TRANS1 
STOR e Vf . Ir per i DIODI 

Minimo peso: grammi 250 
Minimo ingombro: 
mm 126 x 85 x 28 


662 t7.c.£. 


PREZZO 
netto 
L. 6.900! 

Franco ns/ sta¬ 
bilimento, comple¬ 
to di puntali, di pila 
e manuale d’istruzioni. 
Per pagamento alla con¬ 
segna, omaggio del reste/ 
tivo astuccio. 









